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En 

Monsieur^ 

Par  la  présente  j'ai  l'honneur  de  vous  remeitre  mon  nouveau  catalogue  faisant  preuve  que 
je  me  suis  efforcé  de  satisfaire  aux  besoins  augmentés  par  un  grand  choix  ^  en  composant  systé¬ 
matiquement  une  collection  très  variée,  munie  d'illustrations. 

Comme  d'habitude  je  mets  tous  mes  soins  à  fournir  des  marchandises  du  dernier 
perfectionnement  à  des  prioc  fviodérés  et  à  exécuter  toutes  les  commandes  de  la 
manière  la  plus  prompte  et  la  plus  soigneuse.  Comme  par  le  passé  je  tâche  sans  cesse 
de  présenter  les  dernières  nouveautés  de  cette  branche.  Aussi  on  trouvera  dans  ce  catalogue  les 
nouveautés  pratiques,  représentées  au  Congrès  médical  interna, tional  de  Berlin,  ce  que  je  fais 
remarquer  spécialement  ;  j'ai  marqué  ces  articles  en  les  désignant  comme  „nouveautés‘\  Kn 
outre  je  dirige  V attention  des  intéressés  sur  les  „Dernières  nouveautés^C  énumérées  page  49' 

Dans  la  section  des  articles  de  pansement  j'ai  ajouté  des  préparations  éprouvées  et  tout  ce 
qui  était  nécessaire  pour  compléter  cette  collection.  A  la  suite  de  nombreuses  demandes  d'articles 
de  chirurgie  en  celluloïd ,  j' ai  fait  fabriquer  de  cet  excellent  matériel  tous  les  objets,  qui  ordi¬ 
nairement  sont  fabriqués  en  caoutchouc  durci. 

Je  me  charge  toujours  avec  plaisir  de  la  construction  d'instruments  nouveaux  et  des  essais 
respectifs,  en  y  mettant  tous  les  soins  possibles  et  aux  conditions  les  plus  favorables. 

Aussi  je  suis  toujours  prêt  à  fournir  des  devis  spéciaux  pour  V approvisionnement  médico- 
chirurgique  d' Expéditions,  de  Sociétés  de  sauvetage  etc.  ou  pour  l'installation  de  maisons  de  sauffé. 

Si  vous  voudrez  bien  recommander  mes  articles  aujprès  de  vos  confrères  ainsi  que  dans  les 
ordonnances  pour  vos  malades,  je  vous  serai  très  reconnaissant  et  d'autres  exemplaires  de  ce 
catalogue  sont  à  votre  disposition. 

En  remerciant  Alessieurs  mes  clients  de  la  bienveillance,  dont  ils  m'ont  honoré  jusqu'à 
présent ,  je  les  prie  de  vouloir  bien  me  continuer  leur  faveur  et  d'être  sûrs  des  mes  services  les 
plus  prompts. 

Agréez,  Monsieur,  l'assurance  de  ma  haute  considération. 

Francfort  s.jM.,  au  mois  d'avril  1891.  B.  B.  Cassel. 


1.  Adresse  pour  lettres:  B.  B.  Cassel,  Francfort  s.jm. 

2.  Adresse  télégrapMque  :  Gasseli,  Francfortmein. 

3.  Bien  écrire  dans  les  commandes,  l’article,  le  noml)re 
de  pièces  désiré  et  l’adresse  exacte. 

4.  Les  montants  jnsqu’à  concnrrence  de  100  M.  seront 
touchés  si  l’nnvoi  par  anticipation  n’est  pas  préféré, 
moyennant  remhonrsement,  ce  mode  de  paiement  le 
plus  commode,  le  moins  coûteux  et  le  plus  prompt. 
Pour  des  commandes'  importantes  il  sera  accordé 
un  crédit  à  forfait  avec  indication  de  références. 

5.  Il  n’y  a  pas  de  dédommagement  pour  cassures 
d’articles  en  verre  et  porcelaine  et  objets  fragiles  en 
général,  l’emballage  de  ces  objets  se  fait  de  la 
manière  la  plus  soigneuse  et  le  mieux  contrôlée. 
L’envoi  peut-donc  se  faire  sur  le  risque  du  receveur. 

6.  Dans  les  cas,  où  le  montant  est  envoyé  à  l’avance, 
l’exécution  des  ordres  la  plus  consciencieuse  est 
également  garantie  et  toutes  les  maisons  de  banque 
de  Francfort  s./m.  ainsi  que  les  consulats  donneront 
des  renseignements  relatifs  à  ma  raison  commerciale. 

7.  Les  commandes  devront  être  accompagnées  de  3®/o 
du  montant  de  la  facture  pour  l’emballage.  Il  faudra 
donc  envoyer  103  M.  au  lieu  de  100  M.  et  1030  M. 
au  lieu  dè  1000  M. 


8.  Tous  les  ordres  arrivant  jusqu’à  6  heures  du  soir 
sont  effectués  le  même  jour;  si  l’un  on  l’autre  des 
articles  commandés  n’est  pas  en  magasin,  le  client 
en  sera  informé  de  suite. 

9.  Des  réclamations  ne  sersont  mises  en  considération 
que  pendant  8  jours  à  partir  de  la  réception  de  Ja 
marchandise. 

10.  En  dehors  des  articles  énumérés  au  prix-courant, 
je  feurnis  tous  les  objets  appartenant  à  cette  branche, 
éventuellement  selon  des  indications  détaillées, 

,  dessins  ou  modèles. 

11.  Les  articles  fabriqués  exprès,  selon  des  indications 
spéciales,  dessins  ou  modèles,  ne  seront  pas  repris. 

12.  Les  numéros  munis  d’un  astérisque  O  sont  accom¬ 
pagnés  d’illustrations. 

13.  Pour  éviter  des  retards  et  irrégularités  je  prie  d’in¬ 
diquer  d’une  manière  claire  et  axacte  l’adresse  avec 
domicile  et  la  gare  d’arrivée  eu  le  bureau  de  poste 
respectif. 

14.  Correspondance,  en  dehors  de  l’allemand,  aussi  en 
français,  en  anglais,  en  italien,  et  en  espagnol. 

15.  Des  monnaies  étrangères  sont  acceptées  en  paiement 
selon  le  tarif  suivant,  j 


Tarif  des  monnaies  étrangères.! 


Egypte  ......  1  Piastre  .  .  .  pourMarcs— .20 

Belgique . 1  Franc  .  .  .  ,,  ,,  — .80 

Brésil  .  .  ...  1  Milreis  .  .  .  ,,  ,,  2. — 

Amérique  centrale  .  .  1  Piastre  .  .  .  ,,  ,,  4.— 

Danemark . 1  Couronne  .  .  ,,  ,,  1.10 

Finlande . 1  Marc  ,  .  .  .  ,,  ,,  — .75 

Frcmce . .1  Franc  .  .  .  ,,  ,,  —.80 

Grèce . 1  Drachme  •  •  -,  — .70 

Grande  Bretagne  .  .  1  Livre  Sterling  ,,  ,,  20.30 

Japcm  ....  .1  Kobang  en  or  .  ,,  ,.  5.50 

Italie  . . 1  Lira  nueva .  .  ,.  ,,  —.80 

Luxembourg  ....  1  Franc.  .  .  .  ,,  ,,  —.80 


Mexique . 

1  Piastre  .  . 

.  pour  Marcs  4. — 

Pays-Bas . 

1,  Florin  .  . 

1.70 

Norvège . 

1  Couronne 

•  ^  • 

1.10 

Autriche- Hongrie  .  . 

1  Florin  .  . 

1.70 

Portugal  .  .  .  .  "  . 

1  Milreis  .  . 

4.20 

Roumanie  .  .  . 

1  Lere  .  .  . 

—.76 

Russie  ....  .  . 

1  Eouble  .  . 

2.— 

Suisse . 

1  Franc  .  . 

—.80 

Espagne . 

1  Péséta  .  • 

U 

-.80 

Suxde . . 

Afrique  du  Midi  et 

1  Couronne  . 

M 

1.10 

États  Unis  .... 

1  Dollar  .  . 

•  'Ui 

4.20 

B.  B.  Cassel,  fabrique  d’artieles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 
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Flamme  en  laiton  avec  clenclie  en  acier 

Lancette  accessoire . 

Porte-cautère,  modèle  Brann,  en  caontr 
chouc  durci  avec  6  différentes  rallonges 
en  verre  (voir  aussi  porte-tampon)  .  . 
Albuminimetre,  modèle  Esbach  .... 
Trousse  d’amputation,  révêtie  de  cuir  et 
avec  doublure  en  velours,  contenant: 
1  tourniquet ,  1  grand  couteau  à  un  seul 
tranchant  pour  amputations,  1  couteau 
mojen  à  2  tranchants  pour  amputations, 
1  bistouri,  1  couteau  pour  opérations  des 
phalanges,  1  couteau  à  entre- coupes, 
1  crochet  pour  artères,  1  pince  à  cou¬ 
lant  ,  modèle  Friche ,  1  pince  pour  es¬ 
quilles  ,  1  scie  pour  amputations,  modèle 
Charrière,  6  aiguüles,  .  .  ,  complet 
Trousse  d’amputation  en  une  boîte  de 
chêne  à  doublure  de  velours  à  l’intérieur, 
contenant  1  petit  couteau  et  1  couteau 
moyen  à  un  seul  tranchant,  pour  am¬ 
putations!  bistouri ,  1  couteau  à  entre¬ 


coupes,  *1  couteau  pour  opérations  du 


périoste. 


>,  1  scie  pour  amputations,  1  scie 
pour  l’amputation  de  doigts,  1  pince 
pour  esquilles,  1  crochet  pour  artères, 
4  serre-artères,  modèle  Péan  9  pinces 
pour  ligatures  ,  modèle  Langenbeck  et 
3  du  modèle  Éoser,  2  pinces,  modèle 
Dieffenbach,  1  pince  à  crochet,  6  grandes 
aiguilles  courbes ,  1  cheville  à  tourni¬ 
quet,  1  vis  à  tourniquet  .  .  complet 
Tronsse  d’amputation  et  de  résection, 
contenant  1  couteau  pour  amputations, 
grandeur  moyenne,  à  un  senl  tranchant, 
1  bistouri,  1  couteau  à  entrecoupes, 
1  couteau  pour  opérations  des  phalan¬ 
ges,  2  scalpels,  3  couteaux  de  résection, 
1  pince  pour  esquüles,  modèle  Liston, 
1  pince  en  fer  crochu,  1  pince  pour  l’en¬ 
lèvement  d’os  nécrosés,  6  pinces,  modèle 
Péan,  3  pinces  pour  ligatures,  1  pince  à 
crochet,  1  pince  anatomique,  2  crochets 
aigus  à  2  dents  pour  plaies,  2  crochets 
mousses  pour  plaies,  1  suspensoir,  1  râpe,. 
1  scie  à  2  feuilles,  modèle  Eeiner,  1  scie, 
à  chaînette,  1  scie  à  guichet,  2  burins 
Iporte-aiCTille,! pince-porte-os,  2cuillers 
aiguës,  4  clous  pour  os,  modèle  Hahn, 
1  urne  pour  os,  1  aiguüle  pour  ligatures, 
1  crochet  pour  artère^,  6  aiguilles,  1  ap¬ 
pareil  de  compresses^  pansements  compl. 
Trousse  d’amputation  et  articles  divers, 
contenant  :  ‘1  couteau  moyen  à  un  seul 
tranchant  pour  amputations,  1  bistouri. 
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75 
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No. 


8 


9 


1  couteau  à  entrecoupes,  1  scalpel  poi 

lele  Cha 


loin- 

tu,  1  scie  pour  amputations,  modèle  Char- 


i-F 

rière,  1  scie  à  guichet  avec  dossière,  1  pince 
pour  esquilles ,  1  tire-balle,  4  crochets 
aigus  à  4  dents,  pour  plaies ,  4  pinces  à 
artères,  modèle  Pean,  6  pinces  pour  liga¬ 


tures,  modèle  Langenbeck,  3  du  modèle 


Roser,  2  pinces  à  crochets,  2  pinces  ana¬ 
tomiques,  6  aiguilles,  1  anse,  1  tube,  mo¬ 
dèle  Bellocq,  1  pilon  à  gorge,  1  tire-mon¬ 
naie,  Icathéter  métallique,  Icathéter  élas¬ 
tique,  3  bougies,  1  vis  à  tourniquet  compl. 

Trousse  d’ordonnance  pour  médecins 
militaires  supérieurs  en  noyer  tout 
poli  ,  contenant:  1  grand  couteau  à 
2  tranchants  et  1  couteau  moyen  à  un 
seul  tranchant  pour  amputations,  1  bis¬ 
touri  ,  1  couteau  à  entrecoupes ,  1  scie 
pour  amputations,  modèle  Rust,  1  pince 
courbe  pour  esquilles,  1  crochet  à  ar¬ 
tères  avec  porte-fil  3  pinces  pour  ligatu¬ 
res,  modèle  Langenbeck,  et  1  du  modèle 
Roser,  2  pinces,  modèle  Dieffenbach, 
1  pince  à  crochet ,  1  pince  anatomique, 
12  aiguüles,  100  aiguüles  de  Carlsbad, 
1  chevüle  à  tourniquet,  6  couteaux  de  ré¬ 
section,  1  scie  à  guichet  avec  dossière,  1  fer 
crochu,  2  cuillers  aiguës  avec  1  manche, 

1  pince  porte-os ,  1  crochet  de  résection, 

2  crochets  aigus  pour  plaies,  1  râpe  cro¬ 
chue,  1  râpe  forme  de  pied-de-chèvre, 
1  suspensoir,  1  couronne  à  trépan  avec 
manche,  1  tirefond  à  3  vis,  1  couteau 


lenticulaire,  Ibrosse  à  trépan,  2  scalpels, 
modèle  Dieffenbach,  1  couteau  pour  fis¬ 
tules,  modèle  Pott,  1  anse  en  argent, 
1  tube  Bellcoq  en  argent,  1  ferme-bouche, 
modèle  Heister,  1  tiredent  courbe,  1  tire- 
dent  avec  4  crochets,  1  pince  Museux  à 
crochet,  1  double  chrochet  aigu,  1  pince 
de  gorge  latérale,  1  pince  de  gorge  en 
contre-haut,  1  pilon  à  gorge,  2  crochets 
aigus  pour  plaies ,  1  tube  à  trachée  en 
argent,  1  trocart  pour  la  ponction  du 
ventre ,  1  trocart  pour  la  ponction  de  la 
1  trocart  pour  r  operation  de 


vessie , 


l’hydrocèle,  2  cathéters  mâles  en  argent, 
1  herniotome,  1  tire-baUe,  modèle  Lofler, 
1  tire-balle,  modèle  Tiemann,  2  cathéters 

élastiques . complet 

La  même  trousse ,  les  instruments  à 
manches  en  métal  antiseptique  etc.  .  . 


196 


1  pièce  lOpièc. 
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Les  trousses  ci-dessus  sont  entendues  en  étuis  à  doublure  de 
velours  et  révêtes  de  cuir.  En  chêne  poli  et  à  doublure  de  velours 
ou  tout  en  noyer  poli,  les  prix  sont  augmentés  proportionnément. 


Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 
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Tfonsse»  snatoRlfRes  ;  rlrtÉies  de  erar 
et  arwc  doxiMmre’  ie  T^lotur»,  contesant: 
6  scaljoî»  diJIrent»  «reo  maRoîi®  ©n 
bois  (fêbèBe,  1  eouteau  à  cartilages', 

1  pince  anatOHîîqfae,  de»  ci^aux  droits 
avec  'bouÆaïi,  1  dorabî©  crœliet  à  mttscîes, 
Itu’bulnre'iôn.ble!,  tonies, ^igâiiieseoiB'p}. 

Echarpes  ©a  étofi©  ao'ir©  ...... 

Brassards  ©îü  cao-iiitchoiac  gris  aîvec  MaHChes 
en  bois. 

épaisseur  de  la  gomme- 10  11  1®  16  2€HUtt 

la  pièce  ““f0:75~3.—  4.10  5.50 
les  10  piècesR.SS.-  27.— 3©.— 60;— 63.— 
Crochet  à  artères-  avec  aMoaxi  et  gobelets 
de  corne  .......... 

ià.  avec  ticaîr  est  gobelets  ft  coma 
id.  lÆ.  id., 

et  ^ignilla  de  ligature  .  .  .. 
Inhalateurs^  modèla  Dieulaftify  ,  capacité 
de  100  gr.  avec  canules  cCrverses  en  êtuxs 
id.  avec  une  capacité  de  60  gr.  nouveau 

modèle . . 

i«t.  modèle  Fotain  pour  rinialatfan  et 
pour  l’injection  avec  trocart  double,-  ob- 
turateur  et  3  canules,  en  étuis  .... 
id.  petits  av60  capacité  de  &  gr.  et  à 

2  canules,  en  étuis  ........ 

Oeillère»  en  porcelaine  les  100  p.  Fr.  40.— 
Bande  pour  les  yenx  en  étoffe  noire 

les;  IGO  pièces  JS  — 
DcHiches  pour  les  yetiX;-  complet  arec 
i  mètre  de  tuyau  en  caoutchouc  breveté, 
avec  anse  et  itrigateur  en  caoutchouc  dui’cî, 

id.  id.  avec  robinet . 

id.  modèle  6raefè  avec  I  mètre  de  tuyau 
en  caoutehonc  drircî ,,  anse  et.  tuyau  en 
caoutchouc  dîurci  court»®  avec  rrrigateuT 
Allonges  de  douches  pour  les  yeux  en 
caoutehonc  durci,  sans  robinet  .  .  .  . 
id.  id.  avec  robinet .  .  .  .  .  .  .  . 
Allonges  de  douches  pour  les  yeux  en 
caoutchouc  durci  avec  robinet  et  anse 

modèle  Oxaefe  .  . . .  . 

id.  en  verre  ^ 

Anse  en  caoutchouc  durci . 
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;76 
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37 
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15 
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Ecrans  en  étoffe  noire 

les  100  pièces  Fr.  86. — 
Porte-paoplère,  modèle  (rraefe  .  .  .  . 
id.  modèle  Desmarres  en  4  grandeurs 
id.  modèle  CMtehett  ...... 

Oarde-vue,  ^odèle  américain  ..... 

id.  révêti  de  laine  verte . 

Mirolrd’oettlistc,  modèle  Liebreich  en  étui 
id.  modèle  Naehet  en  étuis-porteraonnaie 
Sondes  d’oculistcmétalligues,  modèle  Bew- 
mann,  en  6  numéros  différents  .... 
M.  modèle  "Weber,  en4numéros  différents 
Seringues  d^ocaïistc,  modèle  Anel  avec 
garniture  métallique  et  à  3  canules  en  étuis 
id.  avec  poire  roûge  et  avec  irrigateur  en 

caoutchouc  durci . . 

Bonnets  de  bain  ea  scourtin  ....  * 
id.  en  caoutchouc  breveté  pour  hommes 

id.  pour  femmes . 

Chapeaux  de  hofn  en  scourtin  pour  femmes 
Baignoires^en  caoutchouc,  faciles  à  trans-* 
porter  (très  agréables  pour  voyages  mari¬ 
times  et  autres)  forme  ronde 

No.  1  2  3  4  5 


dism.  supér. 

76 

86 

91 

102 

108cm 

diam.  in^r. 

64 

64 

72- 

81 

SZem 

Eaatear 

13 

20 

20 

22 

22  cm 

1  pièce  Fr. 

15.60 

19.4s0 

21.25 

26.— 

2B.20' 

'^'^r  *•■  — j-fc/f-fkrv 

Paebes  accessoires 

Ipièoe  Fr.  2:10  2.20  2.40  2.60  2.70 

lOpièees  Fr.  18.76  âû.—  2îT26~22l60~23.76 
Anneaux  â  paloton,  ronds,  ovales  ou  car¬ 
iés,  en.  carton  .  .  .  .  .  les  5  pièces 
id.  id.  en  carton  .  .  .  lés  72'  pièces 

id.  id.-  en  caoutchouc  breveté  avec 

bande,  . . 

AïMieanx  de  dentîtîo-n  en  caoutchouc  durci 

100  pièces  M  60. — 
id.  en  os  ....  100'  pièces  Jk  3Q.r- 
id.  en  caoutchouc  breveté  * 

100'  pièces  Æ  30'.— 

Tubes  Bellocq  . . . 

id.  id.  à  visser . 


1  pièce 

lOpiec. 

Fr.  c. 

Fr. 

c. 

— 

6 

65 

3  75 

30 

315 

25 

315 

26 

_ 

1  — 

7 

50 

160 

12 

50 

9  40 

76 

13  75 

126 

— 

iL 

7 

60 

190 

16 

— 

940 

81 

26 

160 

12 

60 

126 

10 

280 

22 

50 

3  76 

80 

250. 

1 

25 

— 

—'60 

570i 


,80 

60 


60 


6  25 
3  75 


22 

27 


'75 

60 

60 


Fn-gros.  —  Spéciariie:  Articles  hygiénique.  —  Expartation. 


? 


8.  B.  Cassel,  fabrique  <i'artiele«  en  caoutchouc,  Francfort  s/na. 


No.  36 


No.  105 


'  le 

la  pièc., 

mètre 

Ue  lOm 

Fr. 

c. 

Fr. 1  c.  ■ 

4 

90 

39  40 

4 

40 

32  60 

S 

75, 

31  26 

:  8 

- ! 

24  40 

:  ’6 

75 

65.25: 

€ 

16 

51:251 

■;  5 

60 

45  —  1 

4 

40 

35]—! 

6 

25 

"  5 

40' 

42  50! 

,  1  pièce 

1  Opîèe. 

:  12 

50 

106126! 

.  15 

i 

— 

12950 

No. 


56 

57 

58 
50 
66 
61 
6« 

63 

64 

65 


67 

68 


66 


76 

71 


73 

*73 

*74 

i 

75* 

I 

*76  * 

i 

*77. 

f 

78' 

79 

80 


Etoffes  pour  lits-de-4essoos  t’tmolaTgexir 
d’enTiron  ^6  cm 
griæ,  ^omméOj  d’un  côté 
îd. 


’if 

id.  îd. 

id.  id. 

grise,  gommée  de 
id.  id. 

îd. 
id. 

noire 
id. 


A 
B 

D 

2  côtés  A 
B 

id.  C 

id.  D 

id.  A 

id.  B 

Bidets  avec  bassins  Æsn  ^ès  et  avec  châs¬ 
sis  en  fer  pliant . .  . 

id.  id.  avec  châssis  en  hois  .  „  .  . 

Anneanx  pour  bouteilles  à  bière  en 
caoutehoôc  ronge  s-apériear 

les  100  pièces  Fr.  3.16 
les  1000  pièoes  Fr.  28,10 

Sftiidages,  modèle  Martin,  en  oaontchonc 
de  Para  avec  bajjdes  pour  la  jambe  in- 
férienre,  longueur  3,25  m 
largeur:  cm  6 _ 6  7 

la  pièce  Fr.  3.75  4.40 

10  pièces  ÎYB3.75  39.dO 

id. 


Fr.  3.75  4.40  €.45 

FrB3.75  39.^  49,05 
en  <iioutchoac  de  Para  avec  bandes 
pour  lajambe  supérieure,  longuenr  5 
largeur  _ cm _ 5 _ 6  7 

'la  pièce 
10  pièces 


Fr.  -B.—  7.60  9.— 

Fr.  83.75  67.60  80.06 
Bandages  en  tissage  élastique^  avec  lisière 
ouverte  largeur  cm  5  6  7 

10  mètres 
100  „ 


Fr,  8.15  10.-  11.25 
Fr.  72.25  90.—  101.25 
Bistouris,  ordinairement  avec  virole,  aigus 
ou  à  nez-rond  avec  manches  de  corne  . 
id.  avec  tiroir,  modèle  Charrière,  et  avec 
manches  de  corne,  aigus  ou  à  nez-romd  . 
id.  .  id.  modèle  Pott,  avec  manches  de 

corne  . 

id.  ténotome,  modèle  Dieffenbach,  avec 

tiroir  ou  à  coulisse . 

id.  id.  doubles,  modèle  Charrière,  en 

différentes  formes . 

Avec  écaille  de  tortue  simple  .... 

id.  id.  double . 

Seringues  uréthrales  à  injections  avec 
cathéter  capillaire  élastique . 


2  20 

350 

3  76 

3  75 

5  00 
125 
19Q| 

12  -60 


17 

31. 

31 

47 

11 

12 

106, 


No. 


81 

83 

83 

84 

85 

86 
87 

m 

*80 

*00 

01 

03 

n 

04 

05 

06 

07 

08 

00 

100 

161 

163 

163 

104 


Sangsues  artificielles,  modèle  Heurteloup, 

avec  1  suçoir,  en  étui . 

id.  id.  à  2  suçoirs,  en  étui  .  .  ,  , 
id.  modèle  Luer,  avec  1  suçoir  ,  en  étui 
îd.  id.  à  2  suçoirs,  en  étui  .... 

Suçoir  seul  . . 

Verres  à  sangsues . .  . 

Boucles,  élastiques,  brunes  Ilème  qualité 
cylindriques  ...  100  pièces  Fr.  30.— 
forme  d’olive  ou  conique  lOOpièc.  Fr,  45. — 
id.  id.  première  qualité  cylindririues 

forme  d’olive  ou  conique . 

Bouges,  élastiques  jaunes  de  paille,  pre¬ 
mière  qualité,  cylindriques  ...... 

forme  d’  olive  ou  coniques  ..... 

M.  id.  jaunes  en  soie,  cylindriques  . 
forme  d’olive  ou  coniques  ..... 

M.  en  étain,  cylindriques  .  .  »  .  . 

id.  en  métal  nikelé  Gyilindr.|^°‘j.|3^| 

î'd,  en  cire . '  . 

îd.  en  cordes  de  boyan  .  .  . 

Bougies  élasïîq'aes,  noires,  cylindriques  . 

conique  on  forme  d^’olive 
id.  en  lamenarîa  digitata 
courtes,  utérines,  pleines  ...... 

-  -  creuses  .  .  . 

lonenes  pour  l’urètre  en  lots  de  6  pièces 
3.Ô  lot 

les  ÏÔ  lots  .  . . .  . 


1  pièce  tOpièc, 


Fr. 

15 

18 

18' 

22 

4 


9 

75 


c. 

75, 

75 

50 

40 


so, 

26 

25 
60 
80 

26' 

m 

60; 

26 
65 

60 

50 

bj 

40 


Fr.  ;  c. 
120  — 
160  — 
160- 
180  — 
35  — 
260 


€60 

10.- 


10  — 
1250 
22  50 
25;— 

.15^— 
20'  — 
lO"- 
6  — 
750 
tL25 

4- 


ÎjOS  bi?agiies  No.  100  et  101  sont  mesurées  à  la 'fiilière  fran- 

çaise  toutes  les  autres  à  la  mesure  anglaise. 


50 

16 

25 

25 


im 

167 

*168 

160 

116 

111 

113 

un 


50 
26 

50  i  *114 


26 


*115 


Bandgges  Aemialres  pour  adultes  revêtis 
de  peau  de  taupe,  simples  ......  ... 

-ad.  ^  id.  doubles  ,  .  . 

.revêtis  de  ioair  de  tchamoos,,  ssinaples  .  . 

îd.  id.  doubles . .  .  . , 

revêüis  de  tmir  de  dkamois  .gfis  et  à  cou- , 
ver'ture  de  cuir  cotorè  ^Lmptes  .  .  ■ .  ' 

id.  i'd.  doublies . ' 

revêtis  d.cuïrglacq,  couveit  :de  veau,,pelote 
g^Bie  et  coulante  ',(^o:itei)dos9iei;,siin;ifles , 

id.  îd.  doubles . ; 

avec  pelote  anatomique  et  lanière,  re-  ' 

vêtie  de  cuir  de  -bâte  iauve  .simples  ...  .. , 

M.  id.  «doubles  .  ..  .  ..  ..  ; 

revêtis  4e  cuir  «de  bête  fauve  et  garnis' 
4©  veau,  sdiaples  ..  ..  ..  ..  ... 


.2,601 
•6'- 
280 
.61.70 

375 

750 


.5 

,4.40 


20  — 
40- 
■2250 
.45:- 


,30 

i60 

,  il 

,48: 

'SO 

.85 

.35- 


èa:. 


Adresse  télégraphique:  Casseli,  Franld^rima!}». 


B,  B;  Cassel,  fabrique  d’articles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


No. 

l  pièce 

lOpièc. 

Bandages  herniaires,  pour  adultes 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

116 

revêtis  de  cuir  de  bête  fauve  et  garnies 

de  veau, ,  doubles . 

8 

7  b 

70 

HT 

revêtis  de  velours,  simples . 

6 

40 

118 

id.  id.  doubles . 

10 

80 

... 

Bandages  herniaires  pour  garçons 

119 

revêtis  de  peau  de  taupe,  simples  .  .  . 

2 

20 

17 

50 

130 

id,  id.  doubles . 

4 

40 

35 

131 

revêtis  de  cuir  de  chamois,  simples  .  . 

2 

50 

20 

133 

id.  id.  doubles . 

5 

_ 

40 

133 

revêtis  de  cuir  glacé ,  couverture  de 

' 

veau  etc.  simples . 

40 

35 

— — 

134 

id.  id.  doubles  .  . . 

8 

75 

70 

— 

Bandages  herniaires  pour  enfants 

135 

revêtis  de  peau  de  taupe,  simples  .  .  . 

1 

60 

12 

60 

136 

id.  id.  doubles  .  . . 

3 

15 

25 

137 

revêtis  de  cuir  de  chamois,  simples  .  . 

1 

90 

16 

-T- 

138 

id.  id.  doubles . 

3 

76 

30 

*139 

avec  élastique  (servant  aux  bains)  simples 

1 

90 

16 

130 

id,  id,  doubles . 

3 

75 

30 

131 

Ressorts  de  bandages  herniaires  p.adultes 

60 

4 

40 

133 

id.  Id.  pour  garçons . 

46 

3 

75 

133 

id.  id.  pour  enfants . 

— 

40 

3 

16 

134 

Couteau  pour  ternies  avec  manche  d’ébène 

3 

76 

30 

*135 

Bouts  de  sein  en  caoutchouc  breveté  .  . 

35 

2 

60 

*136 

id,  en  verre  avec  suçoir  en  chaoutchouc 

35 

2 

60 

137 

id.  en  verre  à  tube  courbé,  avec  outre 

et  tetine  de  chaoutchouc . 

— 

66 

5 

138 

Compresses  pour  la  poitrine],  modèle 

Pnesnitz,  grandes . . 

9 

40 

78 

15 

139 

id.  id.  petites . . 

6 

_ 

46 

140 

Anses  en  caoutchouc  durci  pour  douches 

66 

6 

*141 

Bouteilles  à  acide  phénique  avec  in- 

seription . .  . . 

1 

70 

13 

75 

*143 

Verres  dosimétriques  pour  acide  phénique 

accessoires  des  bouteilles  susdites  .  . 

— » 

40 

3 

■  - 

*143 

Châsses  à  catgut  en  verre  avec  4  bobines. 

modèle  Hagedorn  . . 

15 

125 

-  - 

144 

id.  en  verre  avec  2  bobines . 

11 

26 

90 

_ 

*145 

id.  cylindriques  avec  1  ou  2  bobines  . 

3 

50 

.27 

60 

146 

Cathéters,  élastiques  bruns,  de  seconde 

qualité,  cylindriques,  les  100  pièc.  Fr  .35. — 

147 

i(l.  coniques  et  olivair.  les  100  pièc.  Fr.  50. — 

— 

_ 

— 

*148 

id.  de  première  qualité,  cylindriques  .  . 

1 

— 

7 

50 

*149 

id.  id.  coniques  et  olivaires  .... 

1 

60 

11 

50 

150 

jaunes,  en  soie,  cylindriques  .... 

3 

16 

26 

— 

151 

id.  coniques  et  olivaires . 

3 

60 

27 

60 

No. 

1  pièce 

10  pièc. 

Cathéters,  élastiques 

Fr. 

c. 

Fr. 

153 

avec  courbure,  modèle  Mercier 
première  qualité,  noires  ...... 

1 

90 

16 

j  C. 

153 

noires . .  , 

2 

20 

17  60 

154 

jaunes,  en  soie . 

75 

30  — 

155 

id.  en  caoutchouc  rouge,  brevet  Jaques  . 

2 

60 

20 

■-  - 

156 

id.  en  métai,  pour  homme  nickelés  .  . 

1 

90 

15 

- 

157 

pour  femme  ........... 

1 

60, 

1126 

*158 

pour  homme  et  femme,  à  visser  .  .  . 

5 

70 

46 

- 

159 

pour  homme  femme  et  enfants,  à  visser 

7 

60 

60 

160 

pour  homme,  avec  courbure  mod.  Mercier 

2 

60 

20 

161 

pour  homme,  modèle  Gross  avec  spirale 
pour  la  prostate . .  .  . 

75 

30 

*163 

pour  homihe,  avec  séparation  .... 

6 

25 

60 

_ 

163 

pour  femme,  avec  sémration  .... 

5 

70 

45 

164 

pour  homme,  modèle  Fischer ,  pour  rincer 
l’urèthre  . . .  .  .  .  . 

9 

40 

75 

165 

id.  pour  homme,  en  lots  de  12  pièces  , 
complet  en  étuis . le  lot 

31 

25 

260 

_ 

166 

id.  en  lots  de  6  pièces,  en  étuis  compl. 

le  lot 

18 

75 

150 

167 

id.  en  verre  pour  femme . 

— 

40 

8  10 

168 

id.  modèle  Toborsky.'  ' . 

1 

90 

15 

169 

en  caoutchouc  durci,  pour  femme  .  ... 

1 

-  - 

7  50 

170 

en  celluloïd,  pour  femme . 

1 

60 

32  60 

*171 

Cathéters  pouf  rincer  la  matrice,  modèle 
Bozmann-Fritsch  . . . 

7 

50 

60 

173 

Cathéters  élastiques  p.  la  trachée-artère 

1 

26 

10 

173 

Cathéters  élastiques  noirs,  première  quai, 
cylindriques . . 

1 

15 

9 

174 

coniques  ou  olivaires . 

1 

60 

12  50 

175 

avec  culotte  et  à  jet  répulsif  .... 

•  3 

15 

25 

176 

en  caoutchouc  rouge/tendre,  mod,  Nélaton 

1 

15 

10 

_ 

177 

noirs,  modèle  Mercier . 

1 

40 

15 

— 

Les  cathéters  de  No.  146— 172  sont  mesurés  sur  l’échelle  No.  1 
et  ceux  de  No,  173—177  sur  l’échelle  No.  2. 


178 

Baignoires  à  cathéters  en  papier  mâché  . 

2  50 

20 

179 

id.  id,  en  verre .  .  .  . 

3 

75 

— — 

- 

180 

Filières  pour  cathéters  en  métal  .  .  . 

6 

25 

50 

— 

181 

id.  id.  en  caoutchouc  durci 

2 

80 

22 

50 

183 

id.  id.  en  carton  .  .  . 

_ 

2 

183 

Etuis  pour  cathéters  en  papier  mâché  . 
Oathéters-injecteurs,  cvlindres  ên  verre, 

2 

60 

20 

— 

*184 

garniture  de  caoutchouc  durci  avec  robinet 

7 

_ 

55 

■ 

*185 

id.  tout  en  caoutch.  durci,  capacité  de  100g. 

10 

66 

■86 

_ 

Les  Ijandages  herniaires  susdits  sont  tous  dp  qualité  supérieure:  les  sortes  de  qualité, inférieure  sont  fournies  sur  commande. 

Pour  des  bandages  herniaires  spéciaux  il  faut  donner  des  indications  exactes. 

Dans  les  commandes  il  faut  indiquer  en  centim  êtres  le  tour  du  corps  et  si  le  bandage  doit  être  placé  à  droite  ou  à  gauche  ou  en  double. 


En-gros.  —  Spécialité:  Articles  hygiéniCfue.  —  Exportation. 


3.  3.  Casse!,  fabrique  d’artieles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m 


No.  186 


No.  184 


No.  217  No.  243  No.  171 


No.  242 


No. 

l  pièce 

10  pièc. 

No. 

Céphalotribes,  modèle  Braun  ..... 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

186 

50 

— 

— 

— 

*319 

187 

id.  modèle  Martin . 

40 

75 

— 

— 

188 

id.  modèle  Breisky . 

^40 

76 

— 

— 

*189 

Appareils  de  chloroformisation,  système 

Esmarch,  complet  avec  corps  (masque) 
filet,  compte- goutte,  pince-langue,  fl^acon. 

13 

16 

105 

en  étuis  de  cuir  ovales . 

— 

190 

Corps  spéciaux . 

1 

40 

11 

— 

191 

Filets  ,,  . 

— 

6o 

5 

— 

193 

Compte-gouttes  spéciaux . 

1 

50 

11 

50 

330 

193 

Flacons  spéciaux . . 

— 

60 

4 

— 

194 

Abaisse-langues  spéciaux . 

Etuis  en  cuir . 

3 

25 

26 

— 

195 

6 

90 

53 

75 

196 

id.  avec  masques,  système  Junker  avec 

31 

25 

250 

soufflerie  en  cartons . 

— 

197 

id.  id.  système  Henry  avec  robinet  de 

25 

200 

fermeture,  flacon  et  soufflerie,  en  cart. 

— 

— 

198 

Corps  p,  chloroformisations,  mod.  Skinner 

3 

16 

25 

— 

199 

filets  accessoires  . 

— 

85 

6 

50 

*331 

300 

flacons  avec  compte-goutte  .  .  .  .  . 

3 

15 

26 

*301 

Canules  en  caoutchouc  durci  pour  lave- 

ment,  muniea  d’une  rallonge  sans  robinet 

— 

50 

4 

— 

*303 

id.  id.  avec  rosette . 

— 

60 

4 

60 

303 

en  chaoutchouc  durci  avec  robinet  grandes 

1 

25 

10 

— 

*304 

id.  id.  id.  petites  . . 

1 

— ' 

8 

— 

305 

en  corne  sans  robinet  avec  rosette  .  . 

— 

45 

3 

60 

306 

en  verre  sans,  robinet . 

— 

35 

2 

50 

*307 

id.  élastiques,  noires  avec  entonnoir 

333 

longueur:  8—10  cm . 

— 

66 

6 

— 

308 

13—16  - . 

— 

90 

7 

— 

309 

17-19  -  .  . . 

1 

16 

9 

— 

310 

20—22  - . 

1 

60 

12 

60 

311 

30-32  - . 

1 

90 

16 

— 

313 

brunes,  élastiques,  avec  entonnoir .  .  . 

1 

— 

7 

50 

313 

jaunes,  en  soie,  avec  entonnoir  .  .  . 

en  caoutchouc  gris,  tendre  .  .  .  . 

1 

25 

10 

— 

314 

— 

45 

3 

60 

315 

élastiques,  avec  rallonge  . 

1 

26 

10 

— 

316 

Celluloïd  sans  robinet . 

— 

75 

6 

— 

*333 

316a 

Canules  p.  lavement,  très  minces  p.  enfants 

— 

65 

6 

— 

*317 

Clysopompes  en  étain  avec  piston  et  ca- 

334 

nules  en  corne  pour  lavement 

335 

No.  3  4  6  6  7  8 

Contenu  :  gr  300  225  175  120  60  60 

336 

1  p.  Fr.  6.25  6.—  4.40  3.75  3.16  2.80 
10  p.  Fr.  50.^  40.—  35.—  30.—  26.-  22.50 

318 

id.  en  étain  avec  piston  et  canules  en 

étain  pour  animaux 

No.  la  contenant  800  gr.  .... 

11 

90 

95 

,  . 

*337 

338 

*339 

-  1  -  600  -  ....  . 

-  2  -  600  -  ....  . 

10 

9 

40 

80 

76 

Seriugaes,  forme  de  poire,  en  caoutchouc 
gris  avec  bouton  massif  et  canule  en  corne 
No.  0  1  2  3 


la  pièce  Fr. 

1.10 

1.26 

1.50 

1.85 

10  pièces  Fr. 

9.— 

10.60 

13.15 

14.20 

No. 

4 

6 

6 

7 

la  pièce  Fr. 

2.05 

2.36 

2.70 

3.— 

10  pièces  Fr. 

17.60 

20.- 

22.50 

26.— 

id.  en  caoutchouc  gris  avec  garniture 

anneau  en  laiton  et  canule  de  corne 

No. 

1 

2 

3 

4 

la  pièce  Fr. 

1.50 

1.80 

2.— 

2.36 

10  pièces  Fr. 

12.26 

13.76 

17.— 

19.70 

No. 

5 

6 

7 

la  pièce 

Fr. 

2.95 

3.76 

4.40 

10  pièces 

Fr.  25.— 

32.90 

37.50 

id.  en  caoutchouc  rouge  supérieur 

avec 

garniture,  anneau  en 

laiton  et  canule 

No. 

1 

2 

3 

4 

la  pièce  Fr. 

1.50 

1.90 

2.30 

2.70 

10  pièces  Fr. 

12.26 

16.— 

19.15 

22.76 

No. 

6 

8 

10 

la  pièce 

Fr. 

3.60 

4.20 

4.70 

10  pièces 

Fr.  29.60 

34.66 

40.— 

id.  en  caoutchouc  noir  breveté  avec  gar¬ 
niture,  anneau  en  laiton  et  canule 
No  ‘  ‘ 

la  pièce  Fr. 

10  pièces  Fr. 


.  1 

2 

3 

4 

1.66 

2.— 

2.25 

2.60 

13.76 

17.- 

19.16 

21.25 

No. 

6 

8 

10 

la-  pièce  Fr. 

10  pièces  Fr.  27,20 


3.16  4.20 


4.40 
34.66  37.60 


Clysoirs  doubles  en  caoutchouc  rouge  avec 
garniture  métallique  et  canule  p.  lavement 
id,  en  caoutchouc  breveté  avec  canules 
id.  en  caoutchouc  rouge  (brevet  Ingram) 
avec  canule  pour  lavement  .  .  .  .  . 
id.  ,, Alpha' '  en  caoutchouc  breveté  à  jet 
continu,  caoutchouc  durci,  tube  à  écrous 

et  canule  .  . . 

Clysopompes  avec  tubes  couverts  de  soie 
canules  en  corne 

Clysopompe  à  douches . 

Clysopompe  de  Nice  grande . 

-  -  -  petite . 


1  pièce 


Fr.  C. 


10  pièc. 


Fr.  c. 


8 


40 

40 

90 


lé 


75 

40 

20 


38 

34 

66 


70 


30 

42 

32 


76 

16 


60 

60 


A 


Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 
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No.  231 


Ko.  m 


i  pièce 

ilOpièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

e. 

16 

m 

137 

60 

7 

m 

66 

— 

2 

60 

20 

— 

10 

90 

— 

— 

12 

60 

100 

12 

50 

lOO 

— 

37 

50 

300 

_ 

18 

76 

168 

75 

16 

118 

76 

c 

6 

40 

6 

— 

48 

No. 


380 

"^81 

*383 

383 

*384 


*385 

386 

387 

*388 


389 

340 

^341 

*343 

*343 

344 

345 


347 

*348 

349 

350 
*361 


a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

353 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 


à 


ClfSô^onipes  avec  tubes  couverts  de  soie 
et  canule  de  corne 

Clysopompes  de  pocbe  ....... 

-  en  caisse  de  fer  blanc 
id.  miniat.  avec  tube  uni  et  canule  de  corne 
Tubes  â  part,  couverts,  à  rebords  et  avec 

Canules . .  .  .  . 

Sondes  uréthrales  en  caoutohouc  breveté 
excentriques  ou  forme'  de  poire  avec  tube 
et  sous  robinet 
id.  avec  robinet 
id.  mod.  Barnes,  p.  avortements  artificiels 
id.  'modèle  Braun  avec  tube  en  caout 
cbouç  durci  et  robinet  .... 

Compresses  mécaniques,  modèle  Esmarcb 
avec  bande  en  oaoutebonc  breveté  d’une 
longueur  de  5  mètres  et  d’une  largeu 
de  6  cm,  tube  en  caoutchouc  avec  cliâine 
et  crochet,  en  boîtes  de  fer  blanc  .  . 
Pînces-ôompresses,  modèle  Langenbeck 
Tabe.s- compresses,  modèle  Esmaioh 
chaîne  et  crochet ........ 

Cranioclaste,  modèle  Simpson  .  .  . 

id.  ^modèle  Braun  «... 
Curettes  utérines 
aiguës,  modèle  Spiegelberg  ,  . 

Eecamier  .  .  . 

Thomas  .... 

émoussés  -  Kristeller  .  ,  * 

Thomas .  .  .  . 

id.  pour  le  pharynx 
modèle  Grottsteîn  en  3  grandeurs 
Hartmann  en  3 
Eritsohe  en  2 
Clodets  en  verre  pour  désinfection,  unies 
à  l’interieur,  vergées  à  l’extérieur,  d’une 
hauteur  de  3—6  cm 

fond,  intérieur  16  X  13  cm 

21  X  16  - 

18  X  231/j5  ^ 

-  -  21  X  26  - 

-  23*/2  X  81  - 

-  -  26  X  31  - 

^  281/2  X  34  - 

en  papier  mâché 


id. 


fond  intérieur 


12  X  17 
16  X  21 
19  X  24 
21  X  20 
26  X  31 
31  X  37' 
29  X  46 


cm 


1  pièce 

10  pièe. 

No. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

2a3 

3 

60 

27 

'60 

,  4 

40 

36 

1 

864 

2 

60 

20 

1 

60 

12 

60 

355 

359 

2 

20 

17  60 

2 

80 

22  60 

1 

90 

15 

367 

5 

70 

46 

— 

*358 

12  60 

112  60 

3 

60 

27  60 

359 

4 

40 

36 

_ 

^360 

25 

200 

37 

50 

300  — 

3«1 

363 

6 

7o' 

50 

. 

6 

70! 

50 

368 

6 

— 

46 

— 

3 

75 

33  76 

3 

76 

33^76 

75 

6  75 

— 

65 

6  70 

■M» 

75 

6 

76 

2 

20| 

17 

60 

2 

80 

22  50 

364 

3 

50 

27  60 

4 

20 

37  60 

6 

40 

42  50 

6 

90 

47  60 

7 

60 

60 

— 

1 

66 

13 

76 

2 

60 

20 

— 

8 

60 

28  76 

4 

40 

35 

6 

40 

365 

6 

90 

66 

U— 

9 

40 

1 

76 

26 

366 

Godets  en  porcelaine  pour  désinfection 
modèle  du  Prof.  Éirschberg,  avec  emboît- 

ure  34  X  16  cm . .  .  . 

id.  en  verre  pour  cathéters  et  bougies 
avec  des  parois  obliques,  M  cm  de  lon¬ 
gueur,  6  cm  de  hauteur  ...... 

Eéfleoteurs  à  dilatation,  en  caoutchouc 
durci,  modèle  Simon,  en  7  grandeurs 
Wlatateurs  en  celluloïd,  modèle  du  Prof. 
Schulze  en  17  numéros  différents,  le  lot 

de  6  pièces  .  . . .  .  . 

id.  modèle  Hagar,  en  caoutchouc  durci, 
le  lot  de  25  pièces  avec  diamètre  .  .  . 
de  mm  3-10  11-16  16-20  21-2S 


l.pièc.  Er.  1.26  1.60  2.50  3.16 


lOpièc.Er.  10.—  12.60  20.—  25.— 

Dilatateurs  modèle  Eritsch  arec  6  allonges 

métalliques . .  .  .  . 

id.  pour  la  dilatation  des  plaies  pro¬ 
venant  de  coupures,  modèle  Luer  .  .  . 
id.  p.  l’urèthre  d’homme  avec  6  stilets, 

en  étuis,  modèle  H  oit . 

id.  id.  modèle  Stearns ...  .  .  .  . 
id.  utérins  en  verre  fort  à  échelle  gravée  à 
l’au  forte  en  12  degrés,  le  lot  (=r  12 pièces) 
Tuyaux  de  drainage  en  caoutchouc  rouge 
supérieur,  non  troués 

No.  1  2  3  4 


diamètre  extér.  mm 

21/2 

3 

4 

6 

1  mèti-0  Fr. 

—.75 

1.- 

1.16 

10  mètres  Fr.- 

6.— 

7.— 

8.— 

9  — 

No. 

6 

6 

7 

8 

diamètre  extér.  mm 

6 

61/a 

8 

81/a 

1  mètre  Fr. 

1.26 

1.50 

1.65 

1.85 

10  mètres  Fr. 

10.— 

11,60  13.— 

14.60 

id.  id.  troués 

No. 

1 

2 

3 

4 

diamètre  extér.  mm 

21/a 

8 

4 

6 

1  métré  Fr. 

1.— 

1.15 

1.26 

1.40 

10  mètres  Fr. 

8.— 

9.— 

10.— 

11.— 

No. 

5 

6 

7 

8 

diamètre  extér.  mm 

6 

61/2 

8 

31/2 

1  mètre  Fr. 

1.50 

1.70 

100 

2.10 

10  mètres  Fr. 

12.— 

13.60 

15.- 

16.60 

id.  id.  des  Nos.  1. 2. 3. 4  1  mètre  de  chaque 
No  imprégnés  d.  phén.  ,6n  verres, non  troués 

id.  id.  id.  troués 
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No.  310 


No.  268  No.  305 


No.  260 


10  piêc. 

Fr. 

c. 

60 

— 

30 

40 

— 

1 

60 

6 

25 

10 

60 

,  16 

— 

17 

60 

20 

■22 

50 

!  26 

«i.. 

1  30 

— 

1  35 

— 

No. 


367 

*268 


369 

*370 

371 

*373 


373 


374 


375 


376 

a 

b 

c 

4 

e 

f 


Drainages,  modelé  du  Dr.  Neuber  ^^drains 
de  résorption  en  corne)  en  bouteilles- 

à  6  pièces,  la  bouteille . 

Canules  pour  Injections  en  cas  de 
diphtérie  cylindre  en  v^rre  muni  de 
caoutchouc  durci,  garniture  au  devant 

avec  pulvérisateur . 

id.  id.  tont  en  étain . 

Flac.  à  prendre  méd.  en  verres  gradués  par 
grammes  et  par  cuillerées  100  pièc.  1^.60 
Cuillers  à  remèdes  en  porcelaine,  cnill.  à  thé 
Sacs  à  glace  en  étoffe  gommée  et  à  vissage 
métallique,  gris,  gommés  d’un  côté 
Long,  cm  12  16  20  26  30  83 

1  pièc.  Fr.  i.—  1.25  1.90  2.50  3.15  '3.76 

10  pièe.  Fr.  7:60  10.—  15.—  20.—  25.—  30.— 
id.  gris,  en  étoffe  croisée,  gommée 
Long,  cm  12  15  20  26  30  88 

1  pièc.  Fr.  1.25  1.60  2.20  2  80  3.50  4.20 


lOpiéc.  Fr.  10.—  12.50  17.50  22.50  28.25  32.60 
id.  en  étoffe  croisée,  gommée,  qualité 
supérieure  (absolum.  imperméable  à  l’eau) 
Long,  cm  12 _ 15__20  25  30  _33 

Ipièc.Fr.  1.6Ô  1.90  2.60  3.60  426  4.65 

10 pièc.  Fr.  12.60  16.—  20.—  27.60  32.60  37.50 
id.  tout  en  caoutchouc  breveté  avec 
vissage  métallique 

ronds  diamètre  cm  16  18  21 

2':5D 


1  pièc.  Fr.  1.90  2.20 


id. 


10  pièc.  Fr.  16. 
diamètre  cm  23  26 

1  pièc 
10  pièc 

OVI 


17.50 

29 


20.- 

31 


Fr. 

7 


Fr.  2.80  3  30  3.76  4.40 


piec.  Fr.  22.60  26.50  30.- 
ales  12  X  16  cm  diamètre 

13  X  18  - 

14  X  21  - 

Î5  X  28  - 

16  X  26  - 

17  X  29  - 

18  X  31  - 

20  X  33  - 


85.- 


pieoe 


C. 


76 


70 


No. 

1  pièce 

!0  pièc. 

*377 

Sacs  à  glace  en  caoutchouc  breveté,  sans 

Fr. 

c. 

Pr. 

c. 

a 

fermeture,  en  forme 

de  bouteille  10X18  cm  de  diam. 

1 

10 

8 

60 

b 

12X16  - 

1 

26 

10 

— 

c 

*  18X18  - 

1 

60 

12 

_ 

d 

-  15X21  - 

1 

70> 

13 

60 

e 

17X23  - 

2 

_ 

16 

— 

f 

19X26  - 

2 

25 

18 

— 

g 

22  X  29  - 

2 

85 

20 

— 

b 

24X31  - 

8 

15 

26 

— 

378 

a 

Sacs  à  glace  pour  le  dos,  modèle  Chap- 
mann,  en  caoutchouc  brev.  en  3  sections 
40  X  9  cm . .  . 

5 

70 

45 

b 

45  X  10  - . 

6 

25 

50 

— 

c 

60  X  11  -  ....... 

7 

20 

57 

60 

379 

Sacs  à  glace  p.  le  cou  en  caoutchouc  breveté 
sans  fermeture,  droits,  grands  .... 

2 

20^ 

17 

60 

a 

-  -  -  petits  .... 

1 

90 

15 

— 

380 

avec  -  -  grands  .... 

2 

60, 

20 

— 

a 

petits  .... 

2 

20, 

17 

50 

*381 

demi -ronds  sans  fermeture . 

2 

20 

17 

60 

383 

avec  -  . 

2 

60' 

20 

— 

*383 

ronds  avec  fermeture  ...  .  .  .  . 

2 

60, 

20 

— 

*384 

Sacs  à  glace  pour  le  coeur  en  caoutchouc 
breveté,  p.  les  deux  sexes,  sans  fermeture 

1 

90 

15 

385 

id.  id.  avec  fermeture  .  ' . 

2 

50 

20 

— 

286 

Voir  aussi  bouteilles  à  glace 

Sacs  à  glace  pour  les  yeux  en  caontcbonc 
breveté,  simples,  sans  fermeture  .  .  . 

1 

8 

387 

id.  id.  -  avec  fermeture  .  .  . 

1 

60 

12 

60 

288 

id.  id.  doubles  sans  -  ... 

1 

60 

12 

50 

289 

id.  id.  -  avec  -  ... 

2 

50 

20 

— 

290 

a 

Coiffes  de  sacs  à  glace  en  caoutchouc  brev. 
diamètre  de  5  cm  .  .  .  . . 

40 

S 

b 

-  6  -  ...  . . 

— - 

45 

3 

50 

c 

-  7  - . 

- - 

50 

4 

— 

391 

a 

Crampons  pour  sacs  à  glace  en  bois  poli 
10  cm  de  longueur  ........ 

66 

6 

_ 

b 

16  -  -  -  . 

75 

6 

— 

293 

a 

Crampons  pour  sacs  à  glace  en  caontcbonc 
durci  10  cm  de  longueur . 

1 

15 

9 

_ 

b 

16  cm  de  longueur  ...... 

1 

25 

10 

— 

393 

Bouteilles  h  glace  ibouteilles  en  coenr) 
étain  à  fermeture  en  liège,  p.los  deux  sexes 

2|20 

17 

60 

Adresse  téfégraphiqire:  Casseli,  Frankfurfmaîn. 
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Coiffes  à  glace  pour  la  tête,  forme  de  caS' 
que,  en  caoutcliouc  breveté  .... 
Bassins  à  pus,  forme  de  rein,  en  caout 
chonc  durci 

Longueur  cm  21  24  27  30 

1  piècë~ Fr.  3,60  ^4.'2Ô  47to  5Æ 

10  pièces  Fr.  27.60  32.60  37.60  46.- 

id.  forme  de  rein,  en  papier  mâché 
Langueur  cm  16  22  26  31 

1  pièce  Fr.  1.—  1.25  1.6Ô  L9( 

10  pièces  Fr.  7.60  10.— ~l2.60~i67^ 
id.  forme  de  rein,  en  verre 
Longueur  cm  12  21  24  27  30 

1  pièce  Fr.  1.25  1.90  2.60  3.50  3.7£ 
10  pièces  Fr.  10.—  15,—  20.—  27760“30.— 


id.  forme  de  rein,  nickelés,  grands  .  . 
id.  "  "  moyens  .  . 

id.  -  en  tôle  de  forge,  émaillés 

petits  .  .  .  .  ..  ./•. 

moyens  .  .  .  .  .  .  .  . 

grands . 

id.  forme  de  trèfle,  en  caoutchouc  durci 
id.  -  -  -  papier  mâché  .  .  '  . 

id.  -  -  -  verre . 

Canules  à  pus,  cylindres  en  verre  avec  garni¬ 
ture  en  caoutchouc  durci  et  avec  robinet 
id.  capacité  d’environ 20 grammes,  modèle 
Bresgen,avec6  canules  différentes  en  étuis 
Elévateurs  pour  la  résection,  modèle  du 
M.  de  Langenbeck,  larges  ou  étroits  .  . 

id.  doubles,  modèle  Sayre . 

id.  utérins,  modèle  Sims  . 

modèle  Mitscherlich  ... 
modèle  Skeene .  . 

Endoscope,  modèle  Pick  .  . . 

id.  -  -  à  croisées  .  .  . 

id.  avec  obturateur,  modèle  Grünfeld 

en  4  degrés  différents . 

Evidoirs  pdur  litholapaxie,  nouveau  modèle 
Thompson,  avec  8  cathéters  en  étuis .  . 
id.  mod.  Biegelow  a.  2  cathéters  sans  étuis 
Appareils  d’extension,  tuyaux  en  caout¬ 
chouc  pour  l’extension  élastique,  modèle 
de  M.  d’Esmarch  .  ...  .  .  .  .  .  | 

id.  id.  modèle  Galante  • . 

iarei|  d*extension  à  glissoir,  modèle 


^Billroth 

id.  id.  modèle  de  M.  de  Volkmann 
avéc  coquille  glissante,  sparadrop  et  rou¬ 
leaux  d’extension  ; . . 
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No. 

1  pièce 

lOpièc. 

!.  *318 

'  Mitaines  en  caoutchouc  breveté,  4  gran- 

Fr 

-l'C 

Fr 

c. 

deurs  différentes,  la  paire  . . 

6l2c 

6C 

)  — 

Gants  à  doigts  en  caoutchouc  breveté 
4  grandeurs  différentes,  la  paire  .  .  . 

1 

’;6C 

1  6C 

)  — 

=^331 

Douilles  métalliques  pour  ies  doigts  mo¬ 
dèle  de  M.  de  Langenbeck  sans  charnière 

2 

i 

’|80 

16 

25 

='332 

id.  id.  avec  charnière  .  .  .  .  .  . 

5 

- 

40 

1  — 

333 

id.  id.  modèle  Zaufal,  avec  charnière 
et  cuüler  aiguë  . . 

7 

85 

62 

60 

*334 

Doigtiers  en  caoutchouc  breveté  en  gran¬ 
deurs  assorties,  sans  bande . 

20 

1 

l50  ' 

*.335 

id.  id.  avec  bande . .  . 

36 

2 

:60 

836 

Dés  en  caoutchouc  breveté  ...... 

— 

il 

25 

*337 

Gants  à  frictions  en  étoffe  à  frotter,  pre¬ 
mière  qualité . 

80 

6 

50 

338 

id.  loohtah  de  l’un  côté,  étoffe  à  frotter 
de  l’autre  . . 

1 

7 

60 

j  *339 

Frottoir  en  loohfah  pour  le  dos  avec 
manche  en  bois . 

1 

65 

12 

50 

330 

Draps  à  frictions  pour  le  dos,  étroits  .  . 

1 

601 

12 

50 

j  *331 

Guide-mains  pour  l’obstétrique,  modèle 
Busch,  en  baleine . .  . 

3 

75 

33 

76 

3.33 

id.  id.  modèle  Martin . 

3 

16 

26 

333 

id.  pour  charpie,  en  métal,  modèle  de 
M.  de  Graefe,  avec  sonde  ...... 

1 

7 

60 

334 

id.  id.  avec  bouton . 

1 

— 

7 

60 

335 

id.  id.  avec  bouton  rayé  ..... 

1 

25 

10 

*336 

Bistouri  pour  furoncles,  modèle  Politzer 

3 

15 

28 

20 

337 

id.  id.  id.  '  modèle  "Wilde  . 

2 

16 

28 

20 

338 

Saccharimètres  à  fermentation  pour  dé¬ 
terminer  la  quantité  de  sucre  contenues 
dans  l’urine,  modèle  Einhom  .... 
id.  ordinaires . .  . 

3 

75 

30 

339 

1 

90 

15 

—  ■ 

*340 

*341 

Soufflerie  en  caoutchouc  noir  breveté  avec 
ballon  à  pression  et  à  vent,  munie  de  filets, 
No.  0  1  2  21/*^ 

1  pièce  Fr.  6.26  6.40  4.20  3.16 

10  piècés  Fr.  60,—  47.50  82.60  26.— 

No.  3  4  5  6 

1  pièee  Fr.  2.80  1.90  1.60  1.25 

10  pièces  Fr.  22.60  15.—  12.60  10.— 

id.  simples  (pipettes) 

en  caoutcliouc  gris  67  mm  de  diamètre 

1 

7 

'  ,1 

50 

343 

rouge  60  mm 

1 

30, 

12. 

50 

343 

-  63  - 

li 

50 

11  i 

50 

344 

Soupapes  pour  souffleries . 

• — 

lî 

26 

345 

Lacets  obstétricaux  en  soie,  rouges  et 
verts,  la  paire  .  ...  .  .  .  .  .  . 
lOt  paires . 

3’ 

32- 

B.  B.  Cassel,  fabrique  d’articles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


No.  841 


No.  331  No.  336 


No.  357 


No.  359 


JNO.  à<ôô 


No. 


347 


348 


Trousses  obstétricales,  supplément  L, 
contenant;  1  forceps,  [modèle  Naegele, 
1  trépan  perforatif,  modèle  de  M.  de  Sie- 
bold,  1  pince-os,  modèle  Boer,  1  crochet 
obstétrical,  modèle  Busch,  1  guide-main, 
2 lacets  obstétricaux,!  cathéter  métallique, 
1  cathéter  pour  la  trachée-artère,  ciseaux 
pour  le  cordon  ombilical,  1  sac  en  cuir 
Trousses  obstétricales,  supplément  II, 
contenant:  1  forceps,  modèle  Busch, 
Schroeder  ou  Spiegelberg,  1  céjihalotribe, 
modèle  Breisky ,  Martin  ou  Scanzoni,  1  per¬ 
forateur,  modèle  Busch,  1  pince-os,  mo¬ 
dèle  Boer,  1  crochet  obstétrical,  modèle 
Busch,  1  cathéter  métalüque,  1  cathéter 
pour  la  trachée-artère,  ciseaux  pour  le 
cordon  ombilical,  1  colpeuryiither,  muni 
d’un  robinet,  mod.  Braun,  avec  sac  en  cuir 
Grande  trousse  obstétricale  en  forme  de 

Setit  sac.  Contenant:  1  forceps  modèle 
hegele,  Schroeder,  Busch,  Martin  ou 
Spiegelberg,  1  cranioclaste,  modèle  Braun, 
1  trépan,  modèle  Braun,  1  perforateur,  mo¬ 
dèle  de  M.  deSiebold,  1  compas  pour  me¬ 
surer  l’ampleur  du  bassin,  modèle  Collin, 
lpince-os,modèleMensard,l  porte-aiguille, 
modèle  de  M.  de  Langenbeck,  1  pincette 
anatomique  de  13  cm,  ciseaux  à  incision 
de  141/2  cm,  1  bistouri  à  tiroir,  plié  à 
manche  de  corne,  1  guide-main,  mo¬ 
dèle  Busch,  2  lacets  obstétricaux  en  soie, 
1  cathéter  métallique,  1  cathéter  pour  la 
trachée-artère,  1  seringue Pravaz  en  caout¬ 
chouc  durci,  2  cartons  à  soie  phéniquée, 
4  aiguilles,  1  tube  utérin,  1  mètre  de  tuyau 
en  caoutchouc,  1  irrigateur,  8  flacons  à 
médicaments,  1  appareil  à  chloroformer 
complet,  1  colpeurynther  avec  robinet, 
modèle  Braun|,  accessoire;.  1  sac  avec 
anse ,  47  cm  de  longueur . 


Trousse 

complète 


Fr.  c 


75 


118 


247 


25 


60 


No. 

t  piièce 

10  pièc. 

349 

Trousses  obstétricales  vides,  en  cuir 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

doublées  de  cuir,  grandes . 

18 

75 

1168 

75 

350 

id.  id.  petites . 

16 

66 

140 

65 

351 

id.  en  forme  de  petit  sac  47  cm  de  lon¬ 
gueur,  première  qualité . 

116 

— 

— 

— 

Forceps  voir  No.  1753 — 1757. 

*353 

Garde-tenue,  modèle  breveté  pour  hommes 

65 

et  garçons  . . 

8 

20 

— 

*353 

id.  id.  pour  femmes,  jeunes  filles  et 

60 

60 

enfants . 

7 

— 

*354 

id.  modèle  anglais  à  2  plaques- dossièr es 
id.  modèle  français  sous  forme  de  bretelles 

8 

7 

20 

60 

65 

60 

350 

id.  modèle  Bouwier,  seconde  qualité  .  . 

7 

60 

60 

— 

*357 

id.  -  -  première  -  .  . 

11 

26 

90 

— 

358 

Garde-tenue,  modèle  universel  ,, Debout” 

75 

breveté  dans  tous  les  pays . 

18 

75 

168 

En  commandant  des  garde-tenues  il 
faut  indiquer  les  mesures  selon  la  figure  à 

la  page  lU. 

*359 

Masques  pour  la  figure  comme  accessoires 

de  l’appareil  pneumatique  modèle  "Wal- 

15 

26 

a 

denburg,  No.l . 

3 

— 

b 

No.  2 . 

3 

76 

30 

— 

c 

No.  3 . 

4 

40 

35 

— 

Voir  aussi  Masque  pour  inlialations  .  . 

20 

34 

40 

300 

Plâtre-mesure,  modèle  Esmarch  .... 

4 

*301 

Attelles  pour  fractures,  contenant  :  Ipla^tre- 

25 

137 

60 

mesure  et  ciseaux  p.  plâtre,  mod.Esmatrch 

16 

303 

Ciseaux  pour  plâtre,  modèle  Seutin  ..  . 

10 

■— 

85 

— 

*303 

id.  -  Esmarch  -  . 

8 

75 

74 

40 

304 

id.  -  Szymanowsky 

23 

76 

203 

10 

305 

id.  -  de  Berlin 

10 

— 

85 

20 

800 

Scies  pour  plâtre,  modèle  Kaulich  .  .  .' 

6 

26 

63 

*307 

id.  -  Engel .... 

7 

50 

63 

75 

308 

Seringues  pour  lavements  à  glycérine 

avec  canule  courbe,  modèle  Oifitraann, 
capacité  d’environ  8  grammes  .... 

1 

12 

60 

309 

id.  id.  12  -  . 

2 

20 

17 

50 

*370 

Extracteurs  d’arêtes,  modèle  Fergusson  . 

4 

70 

37 

60 

Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 


No. 

371 

Bandes  en  caoutchoue,  du  meilleur  caoutchouc  rouge  I  Bandes  plates  (Imperialhands) 

No.  1  2  8  4  6  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

16 

16 

Longueur  ....  mm  28  32  42 

64 

66 

76  85  102  115  130  148  160  178  200 

225 

245 

Largeur  ....  mm  41/2  6  6 

6V2 

7 

7i/.2  8  10  111/2  12  14  16  19  20 

22 

26 

1  grosse  d’épaiss.  moyenne  Fr.  1.40  1.60  2.06 

2.40 

4.— 

4.66  6.65  7.76  10.—  12.20  17.—  18.20  26.26  30.66 

40.- 

47.60 

1  -  -  extraord.  Fr.  2.70  3.—  4.25 

4.76 

8.— 

9.16  13.26  15.50  19.90  2  426  34.15  36.25  62.50  61.25 

80.- 

95. — 

873 

Bandes  en  caoutchouc.  H  Anneaux  à  coupons  (anneaux  à  filets)  en  caoutchouc  rouge  supérieur 

No.  0  1  2  3 

4 

6 

6 

7  8  9  10  11  12  13  14 

15 

16 

Longueur  .  mm  17  28  82  42 

64 

66 

76 

86  102  116  130  148  160  178  200 

225 

246 

La  grosse  .  Fr,  —.60  — .66  —.76  —.85  1.— 

-  1.26 

1.60 

1.90  2.20  2,60  2.80  3.15  3.50  3.75  4.15 

4.40 

4.70 

373 

Bandes  en  caoutchouc,  bandes  rondes  (bracelets) 

en 

caoutchouc  rouge  supérieur 

No.  1  2  3 

4 

5 

6 

7  8  9  10  11  12  13 

14 

16 

Diamètre  extérieur  mm  12  17  22 

27 

31 

37 

13  19  26  34  43  60  20 

30 

41 

Diamètre  intérieur  mm  8  13  17 

23 

27 

33 

8  ■  13  20  27  35  44  10 

20 

30 

12  boîtes  à  1  grosse  Fr.  9.40  10.16  11.90  14.05  18.76  20.66 

9.4011.90  22.85  25.—  28.16  86.—  18.16 

26.90 

36.25 

No.  16  17 

18 

19 

20 

21 

22  23  24  26  26  27  28 

29 

30 

Diamètre  extérieur  mm  62  64 

76 

13' 

19 

27 

36  56  76  20  80  40  64 

71 

95 

Diamètre  intérieur  mm  4J.  53 

66 

6 

14 

20 

28  37  67  13  21  81  41 

55 

72 

12  boîtes  à  1  grosse  Fr.  62.50  Æ6.—  78,76 

9.40  11.90  17.60 

31.25  81  25  120.-  18.75  27.10  86,25  58.75  100.- 

-  235.— 

Bandes  en  caoutchouc,  grandeurs  différentes  assorties  en  boîtes  à  !/.>  grosse 

374 

La  série  A  comprend  les  Nos.  1—  6  . 

la  douzaine  de  boîtes  Fr,  7.70 

375 

-  -  B  -  -  7-12  . 

• 

•  • 

•  • 

-  10.90 

376 

-  ,  -  C  -  -  13-18  . 

-  23,46 

377 

-  -  D  -  -  19—34  . 

-  23.46 

378 

"  —  E  r  25 — 80  , 

• 

.* 

•  • 

,  ,  ■ 

-  43.75 

Cet  assortiment  se  fournit  aussi  en  épaisseur 

extraordinaire  avec  une  augmentation  du  prix  de  100 

0/0. 

379 

Papier  de  gutta-percha  en  differentes  grandeurs, 

1ère  qualité 

\ 

380 

id.  id. 

- 

Uème 

-  • 

....  -  -  1.60,  10  -  12.60 

1  22.60 

1  pièce 

10  pîèc. 

No. 

l  pièce 

10  pièc,- 

*381 

Aiguilles  à  cordon  de  crin  arec  manche 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

391 

Robinets  en  celluloïd  ....... 

1 

60 

12  60 

en  conie  . . 

3 

16 

26 

26 

*392 

id.  en  caoutchouc  durci  avec  tuyaux 

383 

id,  avec  manche  en  écaille  ..... 

3 

76 

31 

90 

de  jonction  (robinets  de  jonction)  . 

1 

— 

*383 

Kobinets  en  caoutchouc  durci  p.  cathéters 

393 

id.  avec  anse . . 

1 

26 

10- 

grands 

1 

60 

12 

60 

394 

id  en  celluloïd . 

1 

26 

10- 

^  384 

id.  -  -  -  petits 

1 

26 

10 

— 

*895 

Robinets  unlveBsels  avec  anse  et  2  canules 

*385 

id.  -  -  avec  tube  de  décharge 

2 

20 

17 

60 

à  mortaise . . 

30- 

386 

'Nouveauté .  Bohfnets  pour  cathéters  e  n 

Crochets, sond.  émoussées  serv.  àla  résection 

1 

celluloïd,  modèle  ^u  Dr.  Flesch  .  . 

2  80 

22 

60 

396 

id.  à  croisé . 

4 

40 

37  20 

387 

Robinets  avec  anses  pour  cathéters  .  .  t  . 

190 

16 

— 

*397 

id.  massifs,  modèle  Langenbeck*.  .  . 

2 

6O' 

2126 

388 

id.  en  celluloïd . 

160 

12 

50 

*398 

id.  à  trois  dents,  modèle  Billroth  .  . 

6 

90 

60  — 

389 

id,  avec  allonge  conique  pour  y  mettre 

399 

aigus  avec  manche  en  bois  et  à 

1 

des  tubes  e^lastiques  en  entonnoir  . 

1 

25 

10 

2  dents,  modèle  Volkmann  .  .  . 

8 

76 

31190 

*399 

id.  avec  anse. . 

1 

60 

12,60 

400 

id.  à  3  'dents  -  -  .... 

4 

40, 

37  20 

En-gros.  ™  Spécialité:  Articles  hygiénique.  —  Exportation. 
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No.  405 


No.  413 


No.  416 


No.  430 


No. 

1  pièce 

lo  pièc. 

■No. 

401 

Crochets,  sondes  aiguës  avec  manche  en 

Fr. 

C. 

Fr. 

1  c. 

bois,  à  4  dents,  modèle  Volkmann  .  . 

6 

42 

60 

403 

id.  tUut  en  métal,  antiseptique, 
modèle  Volkmann,  à  2  dents  .... 

5 

42 

60 

*403 

-  3  - 

6 

47 

85 

*404 

-  ..  _  4  - 

6 

26 

53 

15 

418 

*419 

*405 

Crochets  p.  les  tonsilles  à  manche  d’éhène 

26 

— 

Petits  crochets  pour  la  trachéotomie  voir  trachéotomie. 

*406 

Crochets  p.  refouler  la  glande  lymphatique 
id.  émoussés,  doubles,  modèle  Luer  . 
Fine,  à  crochet,  m.  Museux  s.  crochet  d’arrêt 

4  40 

37 

50 

*407 

160 

12 

60 

408 

6 

40 

45 

— 

*409 

id.  avec  crochet  d’arrêt,  droites  .  .  . 

6 

70, 

47 

86 

410 

id,  -  -  courbes  .  . 

6 

70| 

47 

85 

411 

id.  modèle  Eoser . 

5 

90 

50 

— 

413 

id.  p. l’utérus, m.Schroder a.  croch.  d’arrêt 

9 

40 

79 

75 

*413 

id.  -  -  sans  crochet  d’arrêt 

8 

75 

74  40 

439 

414 

id,  modèle  Simon  avec  crochet  d’arrêt 

10 

— 

85 

— 

*415 

Compresses  p.le  cou, syst.Priesnitz, grandes 

1 

90 

16 

— 

416 

id.  pour  enfants,  petites . 

1 

60 

12 

60 

*417 

Appareils  pour  analyser  l’urine, complets. 

*431 

contenant:  1  alhuminimètre,  modèle  Es- 
haoh,  1  saccharomètre  à  fermentation, 
modèle  Einhom,luromètre,  verjre  Apointe 

433 

pour  déterminer  le  pigment  bilieux,  4  fla¬ 
cons  à  bouchons  d!e  verre  et  avec  ces 

*438 

inscriptions  :  acide  acétique,  acide  nitri- 

que,  solution  de  Cuivre,  lessive  à  base  de 
soude;  4 flacons  h  bouchons  de  verre,  sans 

434 

inscription,  Hampe  à  esprit-de-vin,!  verre 

435 

dosimétrique  de  100  cm  cubes,  1  thermo¬ 
mètre,  1  entonnoir  de  verre,  1  petit  paqxiet 
de  filtres  ronds,  8  cahiers  de  papier  ré¬ 
actif,  1  verre  réactif  gradué,  6  verres 
réactifh  Ord. , 'Inerte- verre  p.  6  verres,  1  tube 
de  verre  à  pointe  retirée,  cpl.  en  nue  caisse 
de  bois  port  et  à  fermer,muîii  d’un  manche 
Le  même  assortiment  en  l  petit  armoire 
Trousses  ponr  sages-femmes .  assorties 
selon  prescriptions  ministérielles  et  con¬ 
tenant  ;  1  irrigatenr  complet  avec  robinet, 
2tube3  utérins  en  verre,  2  canules  en  verre, 
1  therm.  servant  en  cas  dô  fièvre,  1  flao. 
d’acide  phénique,  1  verre  dosimétrique  p. 
acide  phéni que,  1  cathéter  en  argent  chinois 
1  petit  paquet  d’ouate,  2  flac.  1  paire  de 
ciseaux  p.  le  cordon  ombilical,  1  therm.  de 
bain,  1  seringue  p.  lavements,  tampons  cpl. 
Cartouches  à  pansement  en  cuir  ponr 
sages-femmes,  très  pratiques,  contenant: 
1  paire  de  ciseaux  pour  lo  cordon  ombi¬ 
lical,  1  thermomètre  maxima,  1  cathéter 
métallique,  1  pincette,  hande  en  toile  cpl. 
Aiguilles  suture,  meill.  quai., droites, demi- 
courhes  ouentièrem.  courbes,  ass.  enl4Nos 
Aiguilles  pour  les  yeux,  pour  fistules, 
pour  le  palais  et  aiguilles  à.  repiquer 
droites,  demi-courbes  ou  entièrement  cour¬ 
bes,  avec  ehaS  à  ressort  ..... 
aiguilles  pour  les  yeux,  pour  fistules,  pour 
le  palais  et  à  repiquer  avec  chas  à  resort 
pour  les  besoins  vétérinaires,  très  grandes 


iFr. 


31 


11 


lèce 

1  lOpièc. 

C. 

Fr. 

i- 

c. 

15 

90 

26 

260 

— 

90 

96 

•— 

26 

2 

— 

35 

2 

60 

40 

8 

— 

46 

8 

60  , 

60! 

4I 

SL 
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No.  448 


No.  446 


No.  437 


No.  431 


No.  457 


No.  434 


No.  419 


1  pièce 

10  pîèe. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

— 

90 

7 

— 

— 

80 

6 

90 

,  — 

90 

7 

60 

1 

40 

11 

— 

No. 


4S6 

437 

438 

439 

•480 

*431 


Soie  grège,  non  préparée,  blanche  servant 
à  suture  en  écbeveaux  à  10  g.  No.  0—4 
id.  modelé  du  Prof.  Lister,  phéniquée, 
sur  petits  cartons  en  6  épaisseurs  .  .  . 

id.  modèle  du  i)r.  Partsch,  préparée  avec 
iodo forme  sur  rouleaux  plats  en  Bepaisseurs 
id.  Soie  à  suture  de  Turner  (tressée) 
en  6  Nos  différents,  le  carton  .... 


Nouveauté!  Soie  à  suture  en  un  flacon  antiseptique, 
4  épaisseurs  1  flacon  Fr.  1. — ,  10  flacons  Fr.  8.20. 
Soie  à  suture,  3  ^aisseurs  différentes  dans  un  verre, 
la  pièce  Fr.  1.90,  10  pièces  Fr.  16.60. 

Le  fil  peut  être  retiré  jusqu’au  bout,  sans  s’entortiller; 
le  flacon  est  très  commode  et  facile  à  placer,  de  sorte 
que  l’on  puisse  l’avoir , toujours  à  disposition. 


433 

Flacon  pour  soie  à  suture  en  verre  et  à 
vissage  en  caoutchouc  durci,  tout  petit 
avec  2  bobines  en  verre . . 

1 

90’ 

16 

488 

id.  avec  2  ou  3  bobines  en  verre  .  .  . 

2 

60 

20 

•434 

Porte-pierres  en  caoutchouc  durci 
avec  pince  10  cm  de  longueur  .... 

1 

7 

485 

•*  "  15  —  —  •  •  •  • 

1 

60 

12 

486 

-  ,18  -  -  -  .... 

2 

20 

17 

•437 

pour  l’utérus ,  avec  joint  à  rotule  et 
douille  de  fermeture . 

3 

75 

30 

438 

en  caoutch.  flurci  12  cm.  a.  pince  en  argent 

2 

80 

22 

489 

12  -  -  aluminium 

4 

70 

37 

440 

-  12  -  -  platine 

6 

40 

42 

441 

Porte-pierres  métalliques,  nickelées,  octo¬ 
gones,  se  laissant  resserrer,  en  3  sections 
avec  pince  métallique . 

6 

25 

60 

443 

id.  id . et  porte-éponge 

8 

20 

65 

448 

1  Porte-pierres  en  celluloïd 
Nouveauté!  avec  pince  en  celluloïd 

1 

26 

10 

444 

l  id . en  argent 

2 

20 

17 

60 

50 

60 


60 

50 

60 


50 


No. 


Cornets  en  caoutchouc  durci,  à  resserer,  à 

1  pièce 

Fr.l  c. 

10  pièc. 

Fr.l  c. 

1  seule  section . 

4 

4Û 

36 

- - 

id.  id.  à  2  sections . 

6 

90 

55 

— 

id.  id.  à  3  sections  ...... 

8 

76 

70 

— 

id.  élastiques,  noir,  vernis,  tubulaires 

3 

76 

30 

— 

id.  en  forme  de  trompette  i  ...  . 

6 

25 

60 

id.  avec  2  coquilles  d’oreille  et  ressort 
audessus  de  la  tête . 

6 

- 

40 

. 

Bâtons  à  cornet  en  caoutchouc  durci  .  . 

25 

— 

200 

Cornets  en  forme  d’éventail 

31 

_ 

281 

25 

id.  petits,  à  porter  dans  l’oreille,  modèle 
Politzer,  en  caoutchouc  rouge  .  . 

1 

60 

12  60 

id.  en  argent . 

id.  en  métal  nickelé,  démontable  .  . 

3 

15 

26  — 

12 

50 

100 

id.  -  -  modèle  Lucae  .  . 

16 

65 

125 

id.  -  -  -  -  .  .  , 

7 

60 

60 

— 

id.  -  -  noircis . 

6 

90 

65 

— 

id.  -  -  à  mettre  autour  de 

l’oreille  à  droite  et  à  gauche  .  . 

5 

70 

1 

42  50 

1 

445 

•446 

447 

•448 

449 

450 

•451 

453 
458 

454 

455 

456 
•457 

458 

459 


Cornets,  modèle  de  M.  de  Troltsch  avec  des  parties  en 
caoutchouc  durci  et  avec  tube  en  caoutchouc  couvert  de  soie 


En  cas  de  dureté  d’ouïe  grave  ces  cornets  sont  d’un 
effet  surprenant. 


460 

*461 

463 


464 

•465 

466 

467 


Cornets,  à  tube,  petits . 

6 

_ 

40 

id.  -  moyens . . 

7 

50 

60 

— 

id.  -  grands . 

Nouveauté!  Cornets  avec  garniture  en 

10 

— 

80 

— 

celluloïd . 

12 

60 

100 

— 

Audiphone  de  caoutchouc  durci  .  .  . 
Bretelles  modèle  Prof.  Esmarch 

12 

60 

100 

— 

Bretelles  à  tourniquet,  de  première  quai. 

2 

60 

20 

— 

-  -  deuxième  - 

2 

20 

17 

60 

-  -  -  troisième  - 

,1 

90 

16 
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No. 

l  pièc. 

468 

Couteaux  pour  cors  au  pîed  fixes  avec 

Fr. 

C. 

manche  de  bois  en  7  modèles  différents 

1 

66 

469 

id.  pliants  et  avec  cadenas . 

2 

20 

Anneaux  pour  cors  au  pîed 

Iboît. 

470 

ronds  en  boîtes  à  12  pièces  .... 

— 

60 

471 

-  -144  -  .  .  .  . 

5 

— 

473 

ovales  -  -  -  12  -  .... 

— 

66 

473 

-  -144  -  .  .  .  ., 

6 

70 

*474 

Nouveauté!  Flacons  pour  conserveries  ex¬ 
pectorations  des  poitrinaires,  modèle  Dett- 
weiler.  (Ces  flac.  construits  d’une  manière 

1  pi 

èce 

ingénieusepeuvent  être  portés  à  la  poche) 

3 

76 

*475 

Appareils  d’induction,  modèle  S  pâmer 
avec  1  pile  en  caoutchouc  durci,  avec 
noyau  ferreux  à  retirer ,  à  courant  pri¬ 
maire  et  secondaire,  petite  caisse  en  aca¬ 
jou  contenant  des  cordons  d’induction, 
porte-électrodes,  une  rallonge  de  plaque 
longue  et  2  rallonges  de  plaque  ronde, 
bouton,  pinceau  et  porte-songes  .  .  . 

Appareils  d’induction,  modèle  G  renet 
avec  élément-plongeur ,  2  tiges  pouvant 
s’ajouter  pour  le  courant  primaire  et  se¬ 
condaire  et  pour  modifier  les  mouvements 
du  trembleur,  avec  accessoires  comme  au 
No.  475,  petite  caisse  en  bois  poli.  .  . 

Appareils  d’induction,  modèle  Dubois- 
Êeymond,  sur  chariot  poli  avec  bobine 
secondaire  et  noyau  ferreux  recevant,  la 
pile  bouteille  y  comprise,  lyitre,  et  acces¬ 
soires  comme  au  iNo.  476  . 

40 

476 

45 

*477 

66 

25 

478 

Appareils  d’induction,  modèle  Gaiffe 
avec  püe  au  bi-sulfate  de  mercure  en 
petite  caisse  acajou  poli,  à  courant  pri¬ 
maire  et  secondaire,  intermittences  facul¬ 
tatives,  cordons  d’induction,  porte-élec¬ 
trodes,  2  prolongements  de  plaque,  ex¬ 
citateur  olivaire  et  pinceau,  porte-éponges 

26 

25 

Fr. 

13 

17 


tO  piéc 


C. 

15 

60 


12boît 


6 

50 

6 

56 


70 

26 

26 


1 0  pièc 

30  — 


>=479 


480 


481 

483 

483 

*484 

485 


486 

487  i 

488 


489 

490 

491 


Appareils  d’induction  sur  planchette  polie 
avec  intermittences  facultatives,  cordons 
d’indiiction  et  porte-éponges  à  petit  élé¬ 
ment-plongeur  . 

Appareils  d’induction,  un  peu  plus  grands 
et  à  courant  plus  fort  .  .  .  .. 

Batteries  à  plongeur  et  à  courant  con¬ 
tinu,  modèle  du  Dr.  S  pâmer,  transpor¬ 
tables  en  caisses  de  bois  poli,  avec  ré¬ 
servons  d’éléments  en  caoutchouc  durci,' 
1  porte-électrodes ,  2  prolongements  en 
forme  de  plaque,  1  porte-électrodes  avec 
interrupteur  et  rallonge-bouton,  1  paire 
de  cordons  d’induction  et  1  cordon  ame¬ 
nant  le  courant  de  la  pile  dans  l’appareil, 
à  3  sections,  1  ^oire  insufflatrice 
comprenant  10  élMients  sans  commutateur 

ni  galvanoscope 

-  20  -  -  - 

-  20  avec  commutateur  et  galvanoscope 

-  30  -  -  -  - 

-  40  -  -  - 

Batterie  à  courant  continu,  modèle  du 
Dr.  Glauert,.  transportable  en  casier  de 
bois  poli,  bornes  de  prise  du  courant  avec 
accessoires  ; 

comprenant  10  éléments  avec  conamuta- 
teur  et  galvanoscope 

-  20  -  -  - 

-  30  -  -  ,- 

Batterie  à  courant  continu,  modèle  du 
Dr.  E.  Stohrer,  transportable  en  casier 
de  bois  poli,  récipients  en  verre,  cliquet 
fermant  le  coui’ant  et  commutateur  avec 
accessoires  : 

comprenant  20  éléments . 

-  30  -  . 

40  -  . 


1  pièce 

10  pièc. 

Fr. 

Q, 

Fr. 

c. 

11 

25 

101 

25 

15 

135 

66 

26 

87 

50 

— 

149 

— 

— 

137 

60 

— 

_ 

168 

76 

112 

60 

132 

50 

— 

— 

166' 

« 

, 

106 

f 

26 

130 

25 

— 

_ 

1561 

25; 

— 
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No 


493 


*494 

495 

496 

*497 

498 

*499 

560 

•601 

502 

*603 


504 

505 

506 
5.07 


492  Appareils  doubles  à  courant  continu  et 
à  courant  d’induction  sont  fournis 
pour  les  batteries  précédemment  énumérées 
selon  le  modèle  du  Dr.  Dlauert  ou  selon 
celui  du  Dr.  Spamer  et  ils  coûtent  30  Frs. 
en  plus  par  pièce.  Ils  admettent 
des  courants  continus  ou  d’induc¬ 
tion  sans  enlèvem.  des  électrodes. 
Éléments  p.  l’appareil  d’induction,  modèle 
Spamer,  récipient  en  caoutchouc  durci  . 

Piles-bouteilles  à  2  charbons  et  1  zinc 
contenant  environ  250  grammes  .  .  . 

600  ‘  ... 

‘760  -  .  .  . 

Appareils  inhalateurs  cpls.  en  fer  blanc  avec 
écoulement  latéral  et  encognure  en  verre 
id.  en  planche  de  laiton  - 

en  fer  blanc,  écoulement  d’en  haut  et 
encognure  en  verre 
en  planches  de  laiton  - 
en  fer  blanc,  écoulement  d’en  haut, 
encognure  métalliq .  et  soupape  à  ressort 
en  planches  de  laiton  - 
en  fer  blanc,  à  pied  ovale,  pipette  et 
manche  en  bois,  avec  encognure  mé¬ 
tallique  et  soupape  à  ressort 
en  planches  de  laiton  - 
en  fer  blanc,  avec  fermeture  brevetée 
et  encognure  en  verre 
en  planches  de  laiton  - 
en  fer  blanc,  à  pied  ovale,  pipette  et 
manche  en  bois  avec  2  engognures  en 
verre  et  1  encognure  métallique,  fer¬ 
meture  brevetée 

508  '^ÎÛ.  en  planches  de  laiton  - 

509  id,  pour  l’inhalation  de 

neusees,  en  fer  blanc 

510  id,  en  panches  de  laiton 


id. 

id. 

id. 

id. 

id. 


id. 

id. 

id. 

id. 


vapeurs  rési- 


1  pièce 

tO  pièc. 

No. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

*511 

512 

513 

514 

*515 

6 

— 

45 

— 

516 

6 

70 

47 

80 

8  20 

69 

-  - 

*517 

10 

, 

86 

*518 

1 

90 

15 

519 

8 

16 

26 

— 

520 

'  2  20 

17 

50 

521 

522 

350 

27 

60 

52.3 

2  60 

20 

524 

*525 

3 

75 

30 

— ■ 

526 

3 

15 

25 

— 

527 

440 

86 

— 

3 

6 

76 

oo 

— 

528 

*529 

6 

40 

_ 

6  60 

62 

60 

6 

_ 

40 

-  . 

6 

— 

50 

— 

Appareils  inhalateurs  en  fer  blanc,  modèle 
du  Prof.  Dr.  Schreiber 
id.  en  planches  de  laiton  - 
id.  r  modèle  du  Dr.  Levin  . 

id,  _  »  _  Waldenburg 


t  pièce 

10  pièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

3 

15 

25 

- ' 

6 

40 

10 

65 

80 

— 

11 

90 

94 

40, 

Nouveauté!  Appareils  inhalateurs,  interchangeables, 
complets  avec  encognure  métallique  en  fer  blanc 
la  pièce  Fr.  4  40,  10  pièc.  Fr.  36. — . 
en  planches  de  laiton  la  pièce  Fr.  5.70,  10  pièc.  Fr.  46. — . 

Cet  appar.  étant  interchangeable,  son  perfectionnem. 
permet  d’inhaler  en  toute  commodité  et  en  attitude  droite. 


Pièces  de  rechange  p.  les  appareils  inh. 

Encognures  en  verre  p,  1.  appar.  No.  497/498 
-  -  -  -  -  499/600 

Encognurôs  métalliques  à  ressort  pour 
les  appareils  No.  601/604 

Verres  à  médicaments  . . 

Verres  à  bout  ordinaires . 

à  attacher . 

Lampes  à  esprit-ûe-vin  en  fer  blanc  .  . 

en  planches  de  laiton 
Masques  à  inhalation  nickelés  modèle 

Kurschmann^  complets  en  cartons 

id.  modèle  anglais . 

(Voir  aussi  Respirateurs.') 
Seringues àinjection,  touten  étain(modèle 
militaire)  en  casier  de  bois,  avec  bout  en 
étain  court  ou  long,  capacité  de  10  gr. 
avec  bout,  modèle  Siegmund: 

No.  1  capacité  de  6  grammes  .  .  . 

-  2  -  -  10  -  .  .  • 

Seringues  à  Injection,  tout  en  étain 
petites  1  a.  canule  en  f  capacité  de 8  g. 
moyennes  r  étain  coUi*te  \  -  -  6  - 

grandes  f  on  longue  '  -  -10- 

petites  1  avec  canule  JoapacitédeSg, 
moyennes  j>  en  os  courte  i  ^ 

ou  longue  1 


|d. 


grandes 

■rr*  ■ 


-  6 
•10- 


25 

25 


1  26 
—  20 

—  35 

—  60 
r-60 
—  80 

I 

6  26 
9  40 


160 

i 

1- 

126 

-^80 
1-  - 
1  '20 
1  — 
1 16 
140 


90 

90 


10|- 
lieo 
2  60 
4' 60 
4  60 
6  60 


'60 

75 


12  50 

7^50 

lOj— 

660 
7  60 
950 


8 

9 

12 


40 
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No.  529 


No.  636 


No,  638  No.  652  No.  563  No.  665 


No. 

1  pièce 

10  P 

ièc. 

No. 

530 

Seringues  à  injection  tout  en  verre  à  poin- 

Fr. 

c. 

Fr. 

C. 

544 

çon  rond 

petites  moyennes  grandes 

10  pièces  Fr.  1.60  2.20  2.80 

100  -  Fr.  11.26  16.25  21.90 

1 

■‘545 

*531 

Seringues  à  injection, tirée  courte  ou  longue 

avec  bout  en  (verre,  tige  de  piston  en 

546 

fil  de  fer,  avec  anneau  ou  tête,  piston  en 
cuir  à  capsule  cimentée  en  caoutch.  durci 
capacité  d’environ  7  grammes  .... 

60 

547: 

— 

3 

75 

*548 

53'3 

10  -  .... 

— 

70 

6 

— 

533 

id.  tirée  avec  bout  en  veire,  capsule  en 
caoutchouc  durci  (vissée),  tige  en  caout- 

549 

chouc  durci  avec  bouton  et  piston  en  cuir, 
capacité  d’environ  7  grammes  .... 

, 

80 

6 

50 

550 

534 

10  -  .... 

1 

10 

8 

60 

551 

*535 

id.  avec  bouts  et  garniture  en  caoutchouc 

■‘553 

durci,  bouton  à  poinçon  avec  piston  de 
cuir,  7  bouts  différents,  capacité 

16 

553 

d’environ  7  grammes . 

1 

8 

76 

554 

536 

10  -  ....... 

1 

60 

11 

25 

555 

537 

-  Ifl  - 

J.I,/  •  •  •  •  r  •  « 

1 

90 

13 

76 

556 

*538 

id.  avecanneaumétallique  nickelé,  comme 

11 

90 

557 

au  No.  5  capacité  d'environ  7  grammes. 

1 

539 

-  -  10  - 

1 

90 

13 

75 

558 

540 

16 

2 

35 

17 

50 

559 

541 

id.  en  caoutchouc  durci  avec  poinçon 

560 

rond  en  caoutchouc  durci,  capacité  d'en¬ 
viron  7  grammes . 

1 

90 

15 

. 

561 

*543 

id.  tout  en  caoutch.  durci  a.  boutSiegmund 

2 

20 

17 

60 

563 

543 

id.  comme  au  No.  631  avec  médicament 

*563 

et  flacon  (commodément  à  porter  à  la 
poche)  .  . . . 

1 

90 

16 

— 

564 

l  pièce 

10  plèc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

5 

— 

41 

26 

65 

5 

- 

— 

60 

4 

■!r" 

2 

80 

— 

— 

2 

50 

65 

6 

_ 

60 

4 

60 

— 

70 

6 

50 

3 

76 

30 

6 

— 

40 

6 

25 

50 

— 

6 

— 

40 

— 

8 

20 

66 

3 

50 

27 

60 

2 

80 

20 

— 

1 

26 

10 

— 

1 

90 

16 

— 

2 

60 

20 

— 

1 

90 

16 

— 

6 

40 

42 

80 

•2 

80 

22 

60 

Seringues  à  injection,  mod.  du  Professeur 
Dr.  Koch,  servant  à  des  buts  bactério- 
logioues  et  munies  de  garniture  métal¬ 
lique,  de  robinet  et  d’une  poire  rouge, 
compl.  en  étui,  capacité  d’environ  2  gr. 
Seringues  à  injection  d’inscctlclde  à  gar¬ 
niture  en  bois  poli,  ....  grandes 
id.  id,  ....  petites 

Ventouses  contre  morsures  d’insectes 
(broch.  antimoustiques)  en  verre  et  boîte  de 
bois  poli,  grandes  les  100  pièces  Fr.  22,50 
id,  petites  -  _  _  20.— 

Boîtes  à  cautère  contre  morsures  d’in¬ 
sectes,  en  caoutchouc  durci  avec  baguette, 

casier  en  bois  poli, . grandes 

id . petites 

id .  avec  épongé 

Seringues  intra-utérines,  modèle  Braun, 
en  caoutchouc  durci,  avec  cylindre  en  verre 
id.  id,  id.  un  peu  plus  grandes 

id.  id.  modèle  Braun,  en  celluloïd 

id.  modèle  Hofmann  à  canule  double 
id.  modèle  Braun,  en  métal  nickelé 

Poudriers  à  iodolorme  en  caoutchouc 

durci  ■ . grands 

id.  .  . . moyens 

id . petits 

Nouveauté.  Poudriers  à  iodoforme  en 
verre  avec  garniture  de  caoutchouc  durci 
id.  en  celluloïd,  moyens 
id.  -  -  petits 

Pnlvérisateurîj  à  iodqforme,  en  caout¬ 
chouc  durci  à  poire  rouge,  .  .  grands 
id . petits 


Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 
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No.  610 


10  pîèc. 

No. 

1  pièce 

10  pièc 

Fr. 

c. 

590 

Irrigateurs  à  réservoir  en  verre  gra- 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

dué,  pointu  ou  platàtuyau  rouge 

42 

60 

.supérieur  de  I1/2  mètre,  robinet  à 

anse  avec  canule  utérine  en  caout- 

55 

— 

chouc  durci,  olysopompe  pareille 

et  canule  en  verre  pour  plaies. 

capacité  de  1  litre . 

6  80 

46 

60 

591 

id.  -  -  11/2  -  .  .  . 

7,10i 

66 

60 

15 

593 

id.  -  -  2  -  . 

8  40 

66 

50 

17 

593 

id.  avec  canule  utérine  en  verre, 

clysopompe  et  canules  p.  plaies 

21 

60 

en  verre 

réservoir  d’une  capacité  de  1  litre  .  . 

6  60 

43 

16 

23 

60 

594 

id.  -  -  -  11/2  -  .  . 

6  70 

63 

60 

22 

60 

595 

id.  “  -  -  2  -  .  . 

7  95 

63 

60 

27160 

V 

14  60 

Les  irrigateurs  précédemment  énumérés  sont  fournis  avec 

16,60 

réservoirs  pointus  ou  demi-ronds  aux  memes  prix. 

faute , 

ÜU 

d’autre  information,  je  fournis  les  réservoirs  demi-ronds. 

21 

— 

596 

Irrigateurs  à  réservoir  universel 

20 

No.  614  avec  monture  bronzée,  tuyau 

26 

rouge  de  li/g  mètre,  robinet  à  anse  avec 

canule  utérine,  clysopompe  et  canules 

17 

pour  plaies  en  verre,  réservoir  d’une 

23 

60 

capacité  de  1  litre . 

6 

20 

41 

60 

597 

id.  d’une  capacité  de  P-k  litre  .... 

6 

80 

46 

60 

18 

598 

id.  -  -  -  2  -  .  .  .  . 

6 

46 

51 

60 

27 

599 

id.  avec  monture  nickelée  .  .  en  plus 

— 

65 

6 

— 

600 

id.  en  caoutchouc  breveté  (irrigateurs  de 

20 

— 

voyage)  avec  tuyau  de  1%  mètre  de  Ion- 

20  ou 

gueur,  canule  uterine  en  caoutchouc  durci 

et  clysopompe  à  robinet  capacité  de  1  litre 

7 

20 

67 

50 

20  ou 

*601 

id.  en  caoutchouc  breveté  (irrigateurs  de 

31  60 

voyage)  avec  tuyau  d’une  longueur  de 

1  60 

11/2  mètre  en  boîte  de  fer  blanc  bronzé. 

à 

— 

canule  utérine  et  clysopompe  à  robinet. 

■i 

capacité  de  1  litre . . 

8 

W 

65 

— 

6 

603 

id.  -  -  -  P/2  -  .... 

9 

40 

76 

Articles  hygiénique.  —  Exportation.  ^ 


No.  607 


En-gros.  —  Spécialité: 


No.  684. 


No.  601 


No.  614 


Pulvérisateurs  à  iodoforme  en  caoutchouc 
durci,  avec  cylindfe  en  verre,  tuhe  tour¬ 
nant  et  poire  rouge . 

id.  en  celluloïd  avec  cylindre  en  verre, 
tube  tournant  et  poire  rouge  .... 

Irrigateurs  complets  à  cuvette  bron¬ 
zée,  plate  ou  pointue,  capacité  de 
lltr.  et  11/4  mtr.  de  tuyau  gris  avec  canule 
utérine  en  verre,  sans  robinet  .... 

id.  en  caoutchouc  durci  ....... 

id.  à  canule  utérine  et  à  robinet  de  raccord 

en  caoutchouc  durc]^ 
id.  à  canule  utérine  et  à  robinet  en 

caoutchouc  durci 
id.  à  canule  utérine  élastique  sans  robinet 

id.  id.  avec  robinet . 

id.  clysopompe  en  verre  sans  robinet  . 
id.  -  en  caoutchouc  durci  - 
id.  -  -  -  -  avec  - 

id.  en  verre  avec  robinet  de  raccord  en 

caoutchouc  durci 
id.  élastique  -  -  sans  robinet 

id.  -  -  -  avec 

id.  à  canule  utérine  et  clysopompe  en 

verre  sans  robinet 
id.  id.  id.  a.  robinet  en  caoutch.  durci 
id.  id.  id.  à  clysopompe  en  caoutchouc 

durci  sans  robinet 

id.  id.  '  id.  avec  robinet . 

id.  à  canule  utérine  et  clysopompe  en 
caoutchouc  durci,  sans  robinet 
id.  id.  -  -  avec 

id.  à  canule  utérine  élast.  et  clysopompe 
en  caoutch.  dur.  sans  robinet 
id.  id.  -  -  avec 

id.  mais  a.  une  cuvette  de  II/2  Itr.  en  plus 

id.  id.  avec  cuvette  de  2  Itr.  en  plus 

id.  avec  qanule  rouge  de  I1/2  mtr.  au  lieu 

de  11/4  mtr.  en  plus 


No.  616 


No.  570 


No. 


568 

569 

*570 

571 

573 

573 

574 

575 

576 

577 
*578 

579 

580 

581 

583 

583 

*584 

585 

586 

587 

588 

589 


No.  603 


567 


*565 

566 


B.  B.  Cassel,  fabrique  d’articles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


No.  624 


No.  644 


No.  6B9 


No.  641 


No. 

1  pièce 

lOpièo. 

Réservoirs  pour  Irrigateurs, 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

615 

monture  nickelée  d’une  capacité  de  1  Itr. 

2 

50 

20 

. 11/2- 

3 

15 

25 

— 

*616 

-  -  -  2  - 

id.  tout  on  verre,  en  entonnoir  ou  plat 
avec  graduation 

cap.  de  Itr.  1  II/2  2  21/2  3 

1  pièce  Fr.  3.15  4.20  5.40  6.55  7.85 
10  pièces  Fr.  25. —  32.50  42.50  52.50  62.50 

Nouveauté.  Réservoirs  pour  irrigateurs 
en  fer  blanc  émaillés,  blancs  à  bord  bleu. 

3 

75 

30 

617 

modèle  militaire,  capàcité  de  1  litre  .  . 

3 

75 

30 

_ 

618 

-  11/2-  .  . 

4 

40 

35 

— 

619 

demi-ronds-  -  -  1  -  .  . 

8 

15 

25 

_ 

619a 

633 

-  -  V-j^  -  .  . 

Nouveauté.  Réservoirs  pour  irrigateurs 

3 

75 

30 

— 

tout  en  celluloïd,  transparents  .... 

8 

20 

65 

— 

633 

*634 

Poteaux  en  fer  pour  irrigateurs  .  .  . 
Tables  à  instruments  noyer  poli  supé- 
riéur,  avec  manches  en  grès,  plateaux  en 
verre  et  plateaux  serrant  de  couverture 
id.  Monture  à  2  manches  de  grès  et  1  pla- 

23 

75 

212 

50 

635 

78 

15 

teau  de  verre . 

65 

65 

— 

— 

*636 

Curettes  p.  le  larynx,  mod.  Dr.  H.  Krause 

6 

25 

53 

15 

*637 

Sondes  p.  le  larynx,  modèle  Tobold  .  . 

1 

90 

l5 

— 

638 

Tenailles  p  polypes  du  larynx  m.  Tobold 

7 

50 

63 

75 

639 

id.  modèle  Mackenzie  : . 

18 

75 

159 

40 

630 

id.  -  Frânckel . 

8 

75 

74 

40 

631 

id.  -  Tebold  avec  6  attaches  . 

41 

25 

— 

— 

633 

*633 

id.  -  -  -  6  -  enétuis 

Spécula  pour  lo  larynx,  ronds  ou  ovales, 

44 

40 

*— 

— 

grandeurs  assorties  à  manche  .... 

1 

90 

15;- 

634 

id.  sans  manche . 

1 

40 

11 

80 

635 

id.  ronds ,  m .  V oltilini  a.  couvercle  à  pivott 

2 

50 

20 

— 

*636 

*637 

Manches  à  vis  ......... 

Seringues  pour  le  larynx,  en  caoutchouc 

1 

25 

10 

durci  avec  cylindre  en  verre  .  .  .  , 

3 

75 

30 

— 

638 

id.  en  métal,  avec  3  anneaux  .... 

6 

25 

50 

*639 

Coussins.  Coussins  à  air  en  ccoutchouc  gris 
rieur  avec  trou  et  soupape,  ronds 
diam.  de  cm  31  ^  37  39  42  45 

supé- 

47 

1  p.  Fr.  6.55  7.50  8.75  10.—  11.25 

13.45 

15.10 

10  p.  Fr.  52.60  60.—  70.—  80.—  92.50  107.50  122.50 

î^o. 

1  pièce 

10  pièc. 

693 

Nouveauté!  Mécanisme  d'irrigation,  mo- 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

dèle  du  Dr.  Braats,  à  attacher  auxflacons. 

se  portant  fecilement  à  la  poche  .  .  . 

2 

50 

20 

— 

604 

Mécanisme  d’irrigation  en  sac  impermé- 

able  à  l’eau . 

3 

15 

25 

605 

id.  en  tuyau  de  caoutchouc  breveté,  avec 

poire  d’aspiration  et  anse  en  caoutch.  durci 

2 

50 

20 

— 

rès  facile  à  placer  dans  la  trousse  obstétrique  ou  à  la  poche. 

606 

Irrigateurs,  modèle  Eguisieur,compl. grands 

17  50 

140 

— 

607 

id.  -  -  -  moyens 

13 

75 

110 

— 

608 

id.  -  -  -  petits 

12 

50 

ICO 

— 

609 

Tuyaux  accessoires  .  . . 

3 

75 

30 

— 

©s  inigatetiTs  sont  fournis  aussi  en  arrangements  cpmmandés 

quelconques 


610 


611 


613 


613 


614 


Réservoirs  pour  irrigateurs  en  zinc  la- 

miné,  bronzé,  pointus  ou  demi-ronds 

capacité  de  litre  1/2  1  Vk 

2 

1  pièce  Fr.  — .50  — .70  — .90 

1.15 

10  pièces  Fr.  2.75  5.50  7  — 

9.— 

id.  demi-ronds  avec  raccord  de  tuyau  à 

mortaise  avec  ressort  spiral 

capacité'  de  litre  1/2  1  1^/2 

2 

1  pièce  Fr.  1.10  1.25  1.60 

1.90 

10  pièces  Fr.  8.50  10. —  12.50 

15.- 

id.  demi-ronds’  avec  tube  d’eau 

capacité,  de  litre  1/2  1  1^/2 

2 

1  pièce  Fr.  1.70  2.15  2.60 

3.— 

10  pièces  Fr.  13.50  17.—  20.50 

24.— 

id.  en  fer  blanc  nickelé  (poli  à  l’intérieur 

et  à  l’extérieur) 

capacité  de  litre  1/2  1  D/2 

2 

1  pièce  Fr.  1.25  1.70  2.15 

2.60 

10  pièces  Fr.  12. —  13.50  17. — 

20.50 

id.  avec  menture  en  fer  blanc,  graduation 

et  fourrure  en  verre  (réservoirs  universels) 

menture  bronzée,  capacité  de  1  litre  .  . 

1 

90 

15 

-  11/2 

2 

50 

20 

-  2 

3 

15 

25 

66 


Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 
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No. 


640 


Coussins  en  caontchonc  breveté  avec  trou  et  soupape  r  o  n  d  s 
Diam.  de  cm  31  34  37  39  42  ^  47 


*641 


64â 


64^ 


*644 


645 


•=646 


1  p.  Fr.  '10.30  11.90  13.7rT5.10  17.20  19.70  21:^ 


10p. Fr.  75.—  95.—  110.—  121.26  137.60  167.60  176.— 
id.  en  caontcbonc  gris  première  qualité  avec  trou  et 
soupape,  carrés  ^ 

Diam.  de  cm  31  33  37  39  42  46  47 

1  P 
10  p. 

id, 


Fr.  7.60  8.66  10.—  11.55  13.16  15.—  38.75 


.U  p.  Fr.  bO.-  67:60  80.-  92.60  106.-  120.-  160.- 
en  caoutchouc  breveté  avec  trou  et  soupape  carres 
DÏam.deom  31  84  37  39  42  45  47 

Ip.  Fr. 


13.76  15.—  17.20  19.40  21.26  23.15  25  25 

10  p.  Fr.  110.^120.-"'Ï37.60l65.-  170.-  186.—  210.— 
Coussins.  Coussins  à  air  en  caoutchouc  gris  premiep 

J _  -J.  '  ..... 4.^  1 4 n rt/-vvv\Tv»£v  ‘Koocnn  à  -nAlTITA 


Qualité *à  trou  et  fond  à  utiliser  comme  bassin  à  pointe 
Diam,  de  cm  34  37  39  42  45  47 


1  p.  Fr _ 

10  p.  Fr.  76. 


9.40  10.20  12.66  16.^ 


17.60  20.- 


xu  p.  XX.  87,50  105.—  120.—  140.—  160.— 

Coussins,  coussins  à  air  en  caoutchouc  gris  première 
Qualité  àtrou  et  fond  ea  formé  de  bidet  (bassin  a  pointe) 
cm_30  X  42  33  X  46  36  X  47  ,  40  X  60 

1  p.  Fr. 

10  p.  Fr. 


10.66 

86.— 


12.60 


14.40 


16.26 


xu  U.  XX.  U...-  100.-  116.-  130.- 

Coussins,  coussins  à  talons  gnS,  à  trou  et  soupape,  ronds 
Diamètre  de  cm  13  16  18 


1  pièc 


Fr.  '3.16  3.75  4.40 


id. 


10  pièc.  Fr.  26.—  30. —  36. — 

Coussin  à  eau  gris  sans  trou  avec  empli  de  toile 
cm  42X62  47  x  68  52x78  63X78  63X109  78X94 

IP 

10  p 


Fr. 


16.10  17.50  29.40 
236.- 


33.16 
265.-^'“ 


47.50  49  40 

380.—  395.- 


XV.  p.  Fr7l22.60  140.  — .  — - 

Les  trois  gran  deurs  premièrement  énumérées  sont  fournies 
sans  tuyaux,  les  autres  avec  tuyau 


*648 

*649 


•^650 


Coussins. 


Lits  à  air  et  à  eau  avec  oreiller 
cm  63  X  188  70  X  204  86  X  230  102  X  230 


la  pièce  Fr.  108.75  118.76  165  —  197.60 

Sommiers  à  remplissage  d’eau  ou  d’air 

cm  70  X  95  80  X  120  61  X  182  91  X  185 

70.65 


la  pièce  Fr.  49.40  70.65  80.66  121.90 

Couvertures  réfrigérantes  àtuyau,  m.Esmarch 
cm  84  X  94  84  X  126  84  X  156  84  X  168 

137.60 


la  pièce  Fr.  68.75 


91.90 


114.40 


Lits  à  ean,  sommiers  et  couvertures  réfrigérants  sont 
fournis  aussi  sur  mesure. 


Coussins,  coussins  de  voyage  (coussins  de  coupés)  en 
caoutchouc  avec  garnitures  façonnées  sans  trou,  à  sou^ 
■pape,  petit  sac  impennéable  à  i’eau  y  compris,  carrés 
cm  26X85  80X38  35X  38  40X40 


651 


653 


^653 


*654 


655 


à  garniture  \  1  P- 
de  satin  j  lo  p. 

à  garniture  i  1  P- 
de  soie  f  10  p. 

à  garniture  1  1  P- 
J 


Fr.  6.65 


6.25 


7,26  8.35 


Fr^ 

Fr. 


45.—  60.- 


58.- 


66.- 


8.20  10. 


11.26  12.60 


Fr.  65.—  80.- 


90.—  100.- 


Fr.  11.90  13.66  16.66  16.90 


de  peluche  / 10  p.  Fr.  96.—  109.—  126.—  136.- 

Conssins  No.  660  à  662  avec  cannelures  coûtent  Fr.  2.60 
en  plus  par  pièce. 

Coussins  de  voyage  ronds  sans  trou 

Diam.  de  cm  30  35  40  46 


à  garniture  /  1  P- 
de  satin  \10  p, 

à  garniture  /  1  P' 
de  soie  \10  p. 


Fr.  7.- 


8.35  9.50  10.76 


Fr.  66.- 


66.- 


76.—  86.- 


Fr.  11.25  12.60  13.75  15.— 


Fr.  90.- 


100.- 


110.--  120.- 


4 


En-gros.  —  Spécialité:  Articles  hygiénique.  —  Exportation. 


B.  B.  CasseF, 


ue  d'artieîes  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


19^*® 


No. 

No. 

1  Coussins,  couss.-collets  cm 30x45  40x57  40X63  46x63 

*674 

*056 

à  garniture  /  1  P-  Er.  7.60  12.25 

13.60 

14.75 

de  satin  \io  p.  Pr.  90.—  98.—  108.- 

118.— 

675 

65T 

à  garniture  /  1  P»  Er.  11.60  19.40 

21.26 

23.15 

676 

de  soie  uo  p.  Er.  92.—  155.—  170.- 

186.— 

677 

l  pièce 

10  pièc 

6f8 

Fr. 

) 

w. 

fc. 

*679 

*658 

Ciseaux  pour  os,  modèle  Chanière  .  .  . 

13 

75 

96 

26 

680 

659 

id.  -  -  -  Edmond  Bose  . 

13 

76 

96 

25 

666 

id.  -  -  -  Volkmanii  ,  . 

20 

170 

_ 

i  *661 

Pineettes  pour  éclats  d’os,  mod.  Liston  . 

11 

25 

95 

65 

1  661a 

id.  -  -  -  id.  plus  petit 

10 

— 

85 

_ 

66^ 

iTeiiailles  pour  os,  modèle  Langenbeck  . 

8 

76 

74 

40 

681 

*663 

Couteau  à  cartilage  avec  lancette  pour  os 

683 

et  manche  d’ébène . 

1 

90 

16 

96 

683 

664 

id.  à  manche  métallique,  autiseptique 

2 

60 

21 

25 

’*'665 

Pineettes . . . 

3 

15 

26 

60 

684 

666 

id.  à  fermeture  hermétique  .... 

3 

60 

29 

26 

685 

667 

id.  modèle  Charrière . 

3 

60 

29 

25 

686 

668 

id.  -  -  à  fermeture  antisept. 

3 

76 

31 

90 

687 

*669 

id.  et  porte-aiguilles  ensemble 

à  fermeture  antiseptique  .... 

6 

— 

42 

60 

688 

670 

id.  à  des  buts  obstétricaux  pour  l’intro- 

689 

duction  des'lamenaria  et  des  presse- 

1 

éponges,  modèle  Maier  .... 

10 

— 

86 

— — 

690 

i  671 

Tasses  à  bec  et  anse  pour  malades  .  . 

1 

— 

8 

20 

*691 

;  673 

Béquilles  simples,  à  coussin  ’et  tampon  en 

693 

caoutchouc . . 

8 

76 

70 

693 

673a 

id.  doubles . 

11 

26 

90 

_ 

*694 

*673 

Manclious  à  béquilles  en  caoutchouc,  vernis  en  noir 

*695 

No.  000  00  0  1 

2 

3 

696 

Lochweite  mm  12  14  16  18 

20 

22 

1  p.  Fr.  —.75  —.95  1.16  1.40 

1.76 

2.16 

10  p.  Fr.  6.—  7.—  9.—  11.— 

14.- 

17. 

No.  4  5  6  7 

8 

i9 

Loch-weite  mm  24  26  28  30 

32 

34 

1  p.  Fr.  2.66  S.26  3.90  4.50 

6.26 

6.25 

*698 

10  p.  Fr.  21.—  27.25  31.—  86.— 

42.— 

60. 

*699 

id. 

id. 

id. 

id. 


id. 


Appareils  réfrigérants  pour  le  vagin,  mod, 
Winternitz.  a.  conduit  pour  l’eau  et 
tuyau  do  décharge,  en  métal  nickelé 

modèle  Preuschen . 

p.  le, boyau  culier,  mod.  ‘Winternitz 
■  .  -  _  -  -  Arzberger . 

à  circulation,  en  caoutchouc  breveté 
poux  la  tête,  22  cm  de  diamètre  . 

-  le  cou,  25X261/.2  cm  .  .  .  . 

-  la  poitrine,  les  différentes  par¬ 
ties  du  ventre  et  les  articulations 

26X18  cm . 

nmdèle  Leiter  (régulateur  du  calo¬ 
rique  breveté)  en  métal 

pour  la  tête,  grands,  moyens,  petits 

-  l’oreille . .  .  . 

-  le  front,  le  cou,  la  nuque, 

grands,  moyens,  petits  .... 
pour  l’oeil . 

-  le  coeur  ........ 

-  le  ventre,  grands,  potits  .  . 

-  la  poitrine,  le  dos,  les  bras 

et  les  jambes . grands 

O  J  petits 

bondes  réfrigérantes  métalliques,  p,  l’urèthre 
et  la  vessie  modèle  Winternitz  . 
id.  id.  avec  robinet  de  fermeture  . 
PInee-balles,  modèle  Tiemann  .... 

id.  -  Collin . 

Sondes  à  rotule,  modèle  Esmarch,  en  étain 
id.  -  Nédaton,  en  jnétal 

Tire-balles,  modèle  Baudens . 

Pince  à  dilater  les  bouts  des  canaux,,  mo¬ 
dèle  Esmarch . 

Trousse  tire-balles,  contenant:  2  pii  ace- 
balles,  modèle  Tiemann  à  crochets d Arrêt, 
1  pince-halle,  modèle  Loffler,  1  sondt'»  à 
rotule  modèle  Ifélaton,  1  tire-balle,  m  o¬ 
dèle  Baudens  . 


JLancettes 

Inneettes 


abcès,  a.  manches  en  cor)  ae 
saigner  -  -  -  - 


1  pièce 

10  pièc. 

Fr. 

1  c. 

Er. 

1 

1 

11 

25 

67  60 

16 

120  — 

6 

;26 

60  — 

6  26 

60 

— 

9 

40 

76 

6 

■ - 

40 

9 

40 

75 

% 

7 

50 

67  50 

1 

90 

16  90 

2 

60 

22'60 

1 

56 

1416 

1 

90 

16,90 

3 

16 

28 

16 

6 

26 

66 

26 

6 

— 

45 

6 

26 

60 

. 

7 

60 

60 

— 

6 

70 

47 

85 

7 

60 

63 

76 

2 

50 

21 

26 

3 

75 

31 

90 

6 

90 

68 

46 

9 

40 

80 

96 

36 

66 

302 

86 

1 

26 

10 

66 

1 

26 

10 

66 
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No.  736 


No. 


700 

701 
*=703 


*703 

704 

705 

706^j 

*7071: 

708 


709 

710 
*711 

712 

*713 


Ijancetfces, 

Lancettes  pour  vaccinations,  petit  modèle, 
manches  en  corne  ........ 

id.  grand  modèle  . . 

Aiquille  p.vàccinat.,  a.  manches  en  corne 
Lancettes  à  manches  d’écaille  la  pièce 

Fr.  — .35  en  pins. 
Lancette  pour  vaccinations  et  lancette  à 
saigner  réunies,  à  manches  en  écaille 
(lancette  double)  .  - . ^ . 

LaTyngoscope  petit,  modèle  Tohold,  à  ré- 
flOcteur  et  à  2  spécula  en  étui  sans  lampe 
id.  grand,  modèle  Tohold,  à  réflecteur  et 
à  2  spécula  en  étui  sans  lainpe  .  .  . 

id.  avec  lam\pe  à  hec  circulaire  breveté, 

modèle  Bôker  . . 

id.  avec  lampe  à  bec  de  diamant,  m.  Bhause 
id.  'modèle  Lewin  (modèle  militaire),  ex- 
actemeiit  couiOime  _  à  la  prescription  de 
l’administratioia  militaire  austro-hong¬ 
roise,  1  petit  laryngoscope,  modèle Lewin, 
1  réflecteur  à  anse  2  spécula,  1  otoscope 
modèle  Trôltsch,  cmpl.  en  étui  de  chêne 

id.  modèle  AVeil . 

id.  modèle  Schafer  ........ 

Lampe-êelaîreur,  modèle  pollin  .  .  .  . 
id.  modèle  Mathion,  pliable  .  .  .  . 

'Spcculuin-éclaireur  à  réflecteur  en  verre, 
modèle  Eanot . 


>=714 


715 

715a 

71« 

716a 


.Wonveatité/Amiarcil  d’éclairage  à  monture 
■  électrique  en  forme  de  lunettesbrevet  alle¬ 
mand,  modèle  du  JDr.  Stein, complet  en  étui 
id.  à  froritail,  genre  américain  .  .  .  . 

Lampe  à  iircandescence,  pièce  de  rechange 

accessoire  .  .  .  .  ' . . 

Batterie  à  plongeurs  pour  l’éclairage  à 
8  éléments 

id,  à  Ci  éléments  .......... 


1  pièce 

10  piêc. 

No. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

*717 

1 

25 

10 

65 

1 

26 

10  66 

1 

25 

10 

65 

718 

719 

730 

3 

15 

26 

55 

31 

25 

— 

— 

45 

— 

— 

— 

731 

77 

60 

— 

_ 

733 

66 

733 

73 

15 

25 

_ 

_ 

— 

13!  16 

— 

— 

11 

26 

90 

— 

734 

11 

25 

90 

— 

735 

*736 

16 

— 

120 

— ■ 

'  737 

40 

738 

— 

— 

— 

739 

62 

60 

— 

6 

25 

— 

37 

60 

- - 

— 

730 

31 

26 

— 

731 

Avantages  prinfùpanx  de  l’appareil:  Poids  deôOgr.  lejrayon  et 
lalinne  de  vision,  se  trouvent  nécessairem.  toujours  au  meme  plan. 


Trousses  laryngoscopiques ,  contenant; 
,1  réflecteur  à  frontail  et  manche,  modèle 
Türk,  80  mm,  1  embouchure  à  l’oreille, 
2  cathéters  pour  l’oreille,  2  spécula  pour 

le  larynx  avec  manche . 

id.  id.  le  spéculum  90  mm  .  .  .  . 

id.  id.  -  -  105  -  .... 

Trousses  laryngoscopiques  (nouv.  modèle, 
se  portant  aisément  à  la  poche)  contenant  : 
1  réflecteur  à  frontail,  mod.  Türk  80  mm, 

1  manche  accessoire,  1  vis  à  tampon  pour 
l’oreille  et  le,  nez ,  1  vis  à  tampon  p.  le 
larynx  (remplaçant  des  pinceaux)!  embou¬ 
chure  à  l’oreille,  1  spéculum  pour  le  nez 

id.  id.  à  réflecteur  90  mm  .... 

id.  id.  -  -  105  -  .... 

Trousses  laryngoscopiques, modèle  comme 
au  No.  précédent,  contenant:  1  réflecteur 
à  frontail  80  mm  1  manche  accessoire, 

2  spécula  pour  le  larynx,  1  manche  ac¬ 
cessoire,  1  vis  à  tampon  pour  l’oreüle  et 
le  nez,  1  vis  à  tampon  (remplaçant  des 
pinceaux)  1  embouchure  à  l’oreille,  1  spé¬ 
culum  p.  le  nez,  1  sonde  pour  le  larjoix, 
2  cathéters  pour  l’oreille,  1  pincette- 
oreüle  courbue,  2  couteaux  se  vissant  . 

id.  id.  le  réflecteur  90  mm  .... 
id.  id.  -  -  105  -  . 

Trousse  1  aryngoscopique,  contenant  :  1  réfl. 
à  manche  fixe  80  mm,  2  spécula  p.  le  larynx 
id.  id.  réflecteur  90  mm  ..... 

id.  id.  -  105  - . 

Trousse  laryiigoscopique,  mod.  Troeltsch, 

Îour  l’éclairage  de  l’oreille,  contenant: 

réflecteur  à  manche  fixe  ,  ■  65  mm, 
2  çathéters  pour  l’oreille,  1  embouchure 
à  roreüle,  2  spécula  pour  le  larynx  .  . 

id.  id.  réflecteur  80  mm . 

id.  id.  -  90  -  . 

Les  trousses  se  fournissent  sur  demande 
aussi  en  d’autres  dispositions. 


1  pièce 

Fr. 

c. 

27 

60 

28 

75 

32 

50 

31. 

34 

37 


25 

36 

50 


42 

60 

45 

65 

48 

76 

13 

76 

16 

90 

20 

22 

60 

26 

65 

28 

76 

h 

'S, 


En-gros.  —  Spécialité:  Articles  hygiénique.  —  Exportation. 


B.  B.  Casse!,  fabrique  d’artieles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


No.  760 


No.  761 


No. 

1  pièce 

lO  pièc 

No. 

Étuis  pour  trousses  laryngoscopiques 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

*757 

vides,  modèle  comme  au  No.  720  (se 

portant  aisément  à  la  poche): 

733 

s’adaptant  aux  spécula  à  80  mm  de  diam. 

6 

25 

60 

— 

733 

-  90  -  -  - 

6 

90 

oo 

— 

734 

106  -  -  - 

8 

20 

65 

— 

735 

110  -  -  - 

8 

75 

70 

— 

Voir  aussi  Eéflecteurs. 

*736 

Excitateurs,  modèle  Baunscheidt  .  .  . 

6 

— 

40 

— 

758 

737 

id.  huile  accessoire . 

2 

50 

20 

— 

738 

Ceintures,  en  flanelle  avec  sangle  et  cour- 

759 

roie  à  boutonner . 

3 

76 

30 

— 

*760 

739 

id;  en  flanelle,  à  boucler  (pour  hommes) 

4 

20 

32  50 

*740 

id.  en  satin  avec  élastiques,  à  boucler  . 

6 

90 

65 

761 

741 

id.  en  satin  à  fermeture  mise  à  travers  . 

6 

25 

50 

— 

*743 

id.  en  molesquine  avec  élastiques,  ferme- 

*763 

ture  mise  à  travers  et  à  fracture  divisée 

10 

— 

80 

- . 

743 

id.  en  satin  etc.  (qualité  inférieure)  .  . 

6 

— 

40 

— 

763 

744 

id.  comme  au  No.  742,  doublées  à  l’in- 

764 

/ 

térieur . 

12 

50 

100 

— 

745 

id.  à  doublure  fine  de  soie  et  garniture 

*765 

de  peluche . 

16 

90 

135 

— 

*766 

t  746 

Nouveauté!  Ceintures  en  molesquine 

*767 

à  élastiques,  avec  devant  divisé  en  double. 

avec  fermeture  mise  à  travers  et  à  pelote 

768 

interchangeable ,  préservant  contre  des 

hernies  ombilicales . 

13 

75 

110 

— 

747 

Ceintures  à  pelote  sexv.  en  cas  d.  ventre  avalé 

12 

50 

100 

— 

*769 

748 

id.  servant  en  cas  de  calculs  aux  reins 

11 

90 

95 

— 

749 

Nouveauté  I  Ceintures  en  tricot  double 

à  lacer  . 

6 

90 

55 

— 

*750 

Srevetél  Ceintures  système  Teufcl .  . 

16 

— 

120 

— 

770 

*751 

id.  servant  en  cas  de  ventre  avalé  .  . 

18 

75 

160 

— 

753 

id.  -  -  -  -  hernie  ombilicale 

18 

75 

160 

— 

*753 

id.  -  -  -  _  calculs  aux  reins 

17 

50 

140 

— 

*754 

Ceintures  tissées,  élastiques  à  2  agraffes 

■ 

par  derrière,  petites 

10 

— 

80 

— 

755 

id.  id.  id.  moyennes 

11 

25 

90 

— 

*771 

756 

id.  id.  id.  grandes  | 

12  60; 

100 

-| 

Ceintures  élastiques,  tricotées,  fermées, 
s’étendant  en  sens  de  longueur  et  de  larg. 


l  pièce 

10  pièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

16 

26 

il30 

1 

— 

Ces  ceintures,  à  la  suite  de  leur  coupe  anatomiqué,  sont 
tien  collées  sur  le  corps. 

Dans  les  commandes  il  faut  indiquer  la  mesure  par 

centimètres. 


Enveloppes  à  formentation,  syst.Priesnitz, 
en  flanelle  avec  feutre- éponge,  grandes 
id.  id.  -  moyennes 

Chauffe-ventre  en  fer  blanc . 

Vor  aussi  Moines. 

Cuillers  aiguës,  très  petites  pour  oculistes, 
à  manches  en  ivoire,  modèle  Uebra 
id.  pour  l’utérus  avec  manches  en  ivoire, 
modèle  Simon  en  6  grandeurs  .  . 

-  Schi'ôder  -  6  -  .  .  . 

servant  aux  résections,  mod.  Schede, 

en  3  grandeurs 
mod.  du  M.  de  Bruns  -  6 

-  Luer,  à  coulisse  -  3 
Cuillers  aiguës  doubles,  modèle  Volkmann, 

13  cm  de  longueur . 

id.  20  -  -  -  . 

CuîlIersNo.762 — 766  en  manches  métalliques 
antiseptiques,  la  pièce  Pr.  100  en 
Douches  à  air,  système  Politzer 
‘Grandeur  du  ballon  No. 


id. 

id. 

id. 

id. 


iquei 

alus 


6 

26 

60 

4 

40 

35 

— 

5 

— 

40 

— - 

4 

40 

37 

50 

5 

40 

46  66 

5 

70 

46  80 

6 

— — 

43  76 

6 

— 

43  75 

5 

40 

45  66 

4 

06 

34,60 

5 

V 

40 

46 

66 

à  tuyan  long,  courbu 
6  8  10 


1  pièc.  Fr.  6. — 

ï;.65 

6.25 

10  pièc.  Fr.  40.— 

45.— 

60.— 

id.  modèle  Trautmann,  en  caoutchouc  breveté 

Grandeur  du  ballon  No.  6 

8 

10 

Poire  à  nez  direct-  /  1  P-  Fr.  4.20 

6.40 

6.90 

ement  au  ballon  \  lo  p.  Fr.'37.60 

42.60 

47.50 

Poire  à  nez  avec  /  1  P*  Fr.  5. — 

6.65 

6.25 

raccord  à  vis  \  lO  p.,  Fr.  40.— 

45.— 

6v9.— 

Frankfurlmain. 

À 

A* 

s. 


No.  793 


N 


No.  776 


No. 


No.  762  No,  765  No.  766  767  No.  7S4  No.  785 


No.  807 


No.  779 


No.  788 


772 


7?n 

774 

775. 


*777 

77'g 

*77^' 


•'780 


781 

*783 

78S 

*784 

*785 


Douches  à  air,  syst.  Looweaberg  avec  em- 
hranchom.  ©n  caoutchouc  breveté  p.Foreille 
grandeur  du  ballon  No.  6  8 _ 1^ 

1  pièce  __ 

30  pièces 

Douches  à  atr, 

doubles  ©n  caoutchouo  breveté 


Nr.  45.-^  50.^  65r- 
modèle  Lucae,  à  ballons 


Petits  tuhes  à  lymphe  cylindriques  100  p. 

id.  ^  bombés  100  ’ 

Canules  pour  lavemept,  meàèl©  Eussmanl 
avec  entonnoir  ©n  verre,  1  mtr.  d©  tuyau 
en  caoutchouc  raccord  à  vis  et  sonde 

d’aspiration  élastique . .  . 

id.  modèle  Ziemssen,  à  pied  en  étain 
id.  mo,^l©  Eogenhaoh,  avec  irrigateur  en 
verre,  tube  T  et  tuyau  de  décharge  .  ‘ 
id.  m.  Faucher  en  caoutchouc  rouge  d’une 
longueur  de  160  cm  l’ entonnoir  y  compris 
Yoir  aussi  Sondes  et  bougies 
d’aspiration. 

Baudes  Martin,  voir  bandes 
Wo%ivemttèî  Instruments  de  niftssiige, 
système  Flashar,  ©n  bois,  2  marteaux, 
2  croissants,  grand  et  petit  rouleaux 

6  pièces,  complet  ,  .  .  . . 

Bandages  servant  en  cas  de  chute  du  rectum, 
encaoutch.  breveté  a.  coussinet  et  ©.einture 

id.  avec  tenon  .  . . 

id.  en  caoutchouc  breveté  avec  pelote  en 
caoutchouc  durci  et  a.  ceinture,,  m.Matliieu 
Bousies  pour  1©  rectum.,  élastiques,  ang- 
j  la, 
id. 


,,  première  qualité  cylindriques 
id.  '  coniques  .  . 


l  pièce 

10  pièc. 

No. 

pièce 

i  t>  pièc 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

78@ 

Bougies  pour  le  rcetum  en"  caoutchouc 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

durci,  6  épaissertrs,  à  mettre  l’un©  dans 

l’autre  la  "trousse  Fr.  8.76,  10  tro-usses  . 

70 

— 

787 

Cathéters  pour  le  reetum,  élastiques, 

anglais,  cylindriques  ^  . 

:  a 

15 

26 

— 

*788 

Appareil  irrigateur  reel,^  muHofmoki 

1  6 

25 

50' 

— 

789 

Obturateurs  p*  lereetum  en  caeutch. durei 

;  a 

16 

26 

. - 

7 

50 

60 

*790 

Speeula  pour  le  rectnin5  mod.  F^usscm, 

1 

60 

varr©  à, l’intérieur  plaques  d’argent,  fendus 

1 

€0 

©n  3  grandeurs .  .  .  «  .  i  .  «  . 

.  4 

40 

36 

— 

*791 

id»  3)V60  m,'  K 

4 

40 

35 

793 

id.  ©n  métal,  modèle  Ousea  .  .  .  .  . 

.8. 

75 

70 

— 

793 

id.  -  .r,  ..  Eietxrd  ...... 

8 

75 

70 

— 

6 

25 

50 

794 

id.  -  -  '  Bedenhamer  .  ,  . 

iU 

90 

96 

6 

25 

50 

795 

id.  -  -  -  Sîm.s,  à.  coulisse  . 

■  13 

16 

105 

790 

id.  ’  caoutchouc,  modèle  Küster  .  . 

!  6 

70 

46 

— 

12 

50 

100 

797 

id.  -  celluloïd  m  S  grandeurs  ,  .  , 

^  6 

70 

46 

l-w^ 

798 

Bohinet  pour  rectum  seivant  à  Plntrq- 

6 

26 

60 

ductton.  d’onguents,  modèle  Allingham 

5 

:7a 

47 

50 

799 

id.  id.  -  Eugelmann 

i  8 

iSO 

29 

40 

*800 

Mesures  graduées  en  çristal  en  c»  cubes 

. 

et  grammes,  eyiindriques. 

Cap.  de.gr.  26  50  100  150  200: 

1  p.  Fr.— .7D  1.—  1.4f)  1.70  2.20 

15 

65 

10  p.  Fti  S-SQ  7..60  11.-  13.60  17.60 

.Capacité  de  gr.  260  300  600  lOQO 

6 

25^ 

50 

— 

1  pièce  Fr.  2.80  B60  4.40  6.26 

> 

1  ® 

90 

56 

’ - 

10  pièces  Fr.  22.60  27.60  86. —  60. — 

801 

Coussinets  pour  les  menstrues,  remplis 

7 

60 

60 

d’ouate  de  tontisse  ligneuse  à  sublime, 

3 

16 

26 

803 

le  paquet  à  6  pièce»  . . 

^  id.  id.  id.  10  paquets  .  ,  .  .  . 

‘  1 
9 

46 

8 

60 

27 

60 

803 

Ceinture  aooesseire  ........ 

1 

— 

760 

, . 


En- gros.  Spéeiaiiié: 


Artieies  hygiénique. 


B,  B.  Cassel,  fabrique  d’articles  en  caoutchouc»  Francfort  s/m, 


No.  830 


B.  B.  Cassel,  fabrique  d’artieles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


No.  800 


ISO.  828 


No.  780 


No.  820 


No.  782 


No.  827 


1  pièce 

tO  piëc. 

Fr.  le. 
6;— 
4  60 
4  05 

Fr.l  c. 

45- 
38  65 
36  50 

l  pièce 

10  pièo. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

17 

60 

148 

76 

18 

75 

169 

40 

41 

25 

350 

65 

- 

86 

6 

90 

1 

10 

9 

1 

26 

10 

65 

1 

60 

13 

25 

. 

95 

7 

. 

76 

6 

.. 

_ 

1 

60 

— . 

8 

75 

— 

— 

67 

50 

_ 

1 

90 

— 

— 

14 

40 

1 

60 

11 

90 

— 

2 

80 

— 

2 

50 

"  ' 

85 

804 

805 

806 


*807 

808 

809 


810 

811 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

818 
819 


Nouveauté!  Ceintures  pour  les  men¬ 
strues,  modèle  du  Dr.  Fürst,  grandes 
id.  id.  id.  moyennes 

id.  id.  id.  petites 


Les  ceintures,  modèle  Fürst,  sont  bien  séantes,  elles  se 
porte  aisément  et  se  distinguent  par  lapins  grande  propreté. 
Dans  les  commandes  il  faut  indiquer  la  largeur 
de  la  taille. 


Nouveauté  !  Bandes  pour  les  menstrues 
dites„Ceinture-  Diane*  ‘ ,  (Brevet  allemand) . 
Ceinture  avec  élastique,  et  pelote  à  cous¬ 
sinet  d’absorption  en  lasting  rouge  à 

doublure  blanche . 

id.  Satin  fin  de  laine  rouge  à  doublure 

blanche . .  .  . 

Ceinture  en  flanelle  grise  mêlée  avec 
élastiques 
La  ceinture 
grande  aisance 


,, Diane"  présente  la  plus 
et  propreté. 

Les  coussinets  No.  801  et  802  s’adaptent 
aux  dqintures  No.  803—809. 

Burins  pour  l’anatomie: 

ordinaires . .  .  .  . 

avec  marteau  modèle  yirchow 
id.  pour  la  résection 

droits,  plats,  tout  en  métal .... 

-  creux  -  -  -  .  . 

-  plats, 'modèle  de  M.  de  Bruns  à 

manche  d’ébène,  3  grand, 
creux  id.  3 

courbus,  creux  id.  3 

id.  pour  l’opération  de  l’oreille  < 
modèle  Schwabe,  plats  .  .  .  •  . 

-  creux  .  .  •  .  . 

-  -  chanfreinés  .  .  . 


4 

40 

37 

50 

822 

6 

90 

62  50 

9 

40 

1 

87  50 

1 

90 

15 

95 

*823 

*824 

*825 

*826 

6 

65 

.  50  65 

*827 

1 

60 

13^46 

*828 

2 

20i 

18 

75 

*829 

3 

16 

28 

15 

3 

75 

33 

75 

4 

lo! 

39 

40 

*830 

1 

90 

15  95 

2  60 

21|25 

*831 

1 

90| 

15|95 

Microscopes,  nouveaux  système  du  dernier  perfec¬ 
tionnement,  aux  prix  de  fabrique. 


No. 


''820 


821 


832 

833 

834 


Trousse  mIcro8Coplque,contenant  :  1  rasoir 
2  scalpels  fins,  1  pincette  fine,  1  paire  de 
ciseaux  fines  droites,  2  porte-aiguilles, 
50  aiguilles . . 

Trousse  microscopique,  contenant  :  2  scal¬ 
pels  fins,  1  paire  de  ciseaux  fins  courbus, 
2 aiguilles  préparatoires  à  pointe  arrondie, 

1  pincette  fine,  12  porte-objets  plats, 
24  verres  opaques,  2  pinceaux  en  crin, 

2  godets  en  porcelaine  ....... 

Trousse  microscopique,  contenant:  1  cou¬ 
teau  à  berge,  modèle  Vallentini,  2  scalpels 
fins,  1  paire  de  ciseaux  fins  droits,  1  paire 
de  ciseaux  fins  courbus,  2  aiguilles  prépa¬ 
ratoires  à  pointe  arrondie,!  aiguille  prépa¬ 
ratoire  à  deux  tranchants,  2  pincettes  fines, 
1  spatule  çourbuOj  12  porte-objets  plats, 
Sporte-objets  à  évidage  concave,  36 verres 
opaques,2 pinceaux  en  crin,2god.  enporcel. 

Aiguilles  préparatoires  microscopiques, 

à  pointe  arrondie,  ordinaires  .  .  . 
id.  avec  lance  à  un  seul  tranchant  .  . 
id.  -  -  -  deux  tranchants  .  .  . 

id.  porte-aiguille  à  visser,  25  aiguilles 
y  comprises . 

Coranes  à  lait  en  verre  avec  cuvette,  tube 
en  caoutchouc  et  embouchure  .  .  . 

id.  en  ven'e  et  à  tube  détourné  .  .  . 

Biberons  en  verre  blanc,  en  forme  rondes 
à  chiffres  et  toits  ..*.... 
id.  id.  id.  lÔO  pièces  .  . 

id.  id.  id.  1000  -  .  . 

id.  en  verre  blanc,  modèle  plat  anglais 
id.  id.  id.  100  pièces 

Biberons  (brevet  allemand),  tube  eourbu 
en  métal  anglais  avec  tube  en  verre  dé¬ 
montable  et  soupape,  complet  en  carton 
pièces  à  part  :  flacons  à  filet .  .  .  .  . 
-  -  tubes  en  verre  a.  garniture 

soupapes  . 


Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 


C 


No.  879 


No.  868 


No.  842 


No.  877 


No.  866 


No. 


835 

836 

837 

838 


Ipièec 

10  pièc* 

Fr. 

c. 

Fr, 

c. 

1 

65 

12 

60 

2 

80 

— 

— 

2  60 
— 186 

popularité  énorme,  que  ces  appareils  se  sont 
depuis  le  peu  de  temps  qu’ils  existent  et  l’appré- 

_ M  XVv.*%i  A  T  lO 


Biberons  forme  plate  complet  en  carton  . 
pièces  à  part:  flacons  à  filet .  .  .  .  . 

-  tubes  en  verre  avec  garniture 
-  -  soupapes  . 

Appareils  pour  cuire  le  lait,  système  du  Prof.  Dr. 
Soxhlet,  servant  à  cuire,  stériliser  et  con¬ 
server  d’une  manière  rationnelle  le  lait 
destiné  à  l’alimentation  des  bébés,  rem- 

S laçant  parfaitement  les  nourrices  etlelait 
e  la  mère 
La 

SiC^TliS0  '«.•.w  — ~  - - - 

dation  unanime  des  célébrités  médicales,  présentent  la 
meilleure  preuve  de  leur  utilité  extraordinaire.  A  la  suite 
de  l’administration  du  lait  préparé  suivant  la  méthode 
Soxhlet  et  moyennant  les  appareils  susdits  il  n’y  a  plus 
de  diarrhée  ni  de  dyssenterie  ni  d’autres  indigestions  des 
bébés.  C’est  un  fait  prouvé  Sd’une  manière  irréfutable, 
que  la  décomposition  du  lait  donné  aux^  petits  enfants 
était  la  cause  principale  des  maladies  et  décès  nombreux  ; 
on  sait  bien,  que  l’accès  de  l’air  suffit  déjà  pour  aigrir 
ou  faire  tourner  le  lait,  abstraction  faite  des  malpropretés 
provenant  soit  des  ustensiles,  soit  de  la  préparation  du  lait. 

Grâce  au  procédé  Soxhlet  tous  ces  défauts  sont 
écartés  et  le  développement  des  bébés  se  fait  de  la  manière 
la  plus  satisfaisante.  Le  lait  s’administre  aisément, 
parceque  on  le  prépare  pour  le  besoin  de  un  ou  deux:  jours. 

La  préparation  est  on  ne  peut  plus  simple.  On  remplit 
10  flacons  de  lait,  qhe  l’on  fait  cuire  dans  le  pot  de  fer 
blanc  accessoire  pendant  10  minutes  ;  puis  on  les  ferme 
avec  les  bouchons  en  caoutchouc  et  les  baguettes  en  verre, 
p.  les  laisser  encore  40  minutes  dans  l’eau  bouillante.  Au 
besoin  le  flacon  est  chauffé  simplement  à  l’eau  chaude 
et  au  moment  seulement,  où  le  bébé  doit  boire,  on  enlève 
le  bouchon  de  caoutchouc  et  le  petit  bâton  en  verre,  pour 
y  mettre  la  tetine  de  caoutchouc.  Le  nettoyage  des  flacons 
utilisés  et  des  accessoires  demande  un  soin  particulier. 

Chaque  appareil  est  accompagné  d’une  note  concernant 
le- mode  d’emploi,  note  qui  est  adressée  gratis  et 
franco  à  tout  le  monde  qui  en  fait  la  demande. 


No. 


*839 


840 


841 


*843 


Appareil  complémentaire  I  consistant 
en  :  1  pot  à  cuire  avec  applique,^  1  casier 
à  tiroir,  1  verre  à  emplir  gradué,  20  fla¬ 
cons  à  200  grammes,  12  bouchons  en 
caoutchouc,  12  petits  bâtons  en  verre, 

5 garnitures  complètes  de  biberons,  1  poire 
à  injection  pour  le  nettoyage  des  biberons, 

1  gobelet  pour  chauffer,  1  brosse  pour 
nettoyer  les  flacons  et  1  brosse  pour 
nettoyer  les  tubes ,  1  mode  d’emploi 

complet 

Appareil  complémentaire  II  consistant 
en  :  1  pot  à  cuire  avec  applique,  1  casier 
à  tiroir,  1  verre  à  emplir  gradué,  15  fla¬ 
cons  à  200  grammes,  12  bouchons  en 
caoutchouc,  12  petits  bâtons  en  verre, 

5  tetines,  1  gobelet  pour  chauffer,  1  brosse 
pour  nettoyer  les  flacons,! mode  d’emploi 

complet 

Appareil  complémentaire  III  consistant 
en  :  1  pot  à  cuire  avec  applique,  1  casier 
sans  tiroir,  1  verre  à  emplir  gradué, 
12  flacons  à  200  grammes,  12  bouchons 
en  caoutchouc,  12  petits  bâtons  en  verre^  ' 
3  tetines,  1  gobelet  pour  chauffer,  1  brosse 
pour  nettoyer  les  flacons,  Imode  d’emploi 

complet 

Fonrneau  à  pétrole  adapté  aux:  appareils 


t  pièce 


Fr. 


16 


14 


90 


Fr. 


148 


06 


1190 
8  75 


10  plèc. 


118 


c. 


76 


75 


10190 
62  50 


En  expédiant  les  appareils  par  la  poste,  on  ajbesoin  de  2  caisses 
reil. 


pour  chaque  appareil.  Prix  de  ces 
lement  Fr.  5 


caisses  Fr.  2  port  éga- 


Parties  composantes  des  appareils. 

10  p. 

100  p. 

843 

Petits  bâtons  en  verre . 

— 

66 

4 

40 

844 

Bouchons  en  caoutch,  première  quai,  a.trou 

1 

60 

11 

25 

845 

Tetine  première  qualité . 

1 

60 

11 

26 

846 

'  -  deuxième  -  .  . . 

1 

26 

9 

40 

847 

Garnitures  de  biberon  pour  Tappareil  I 

6 

— 

37 

60 

848 

Thermomètre  pour  le  lait . 

4 

40 

_ 

849 

Brosses  à  manivelle  p.  nettoyer  les  flacons 

6 

40 

65 

850 

Brosses  pour  nettoyer  les  tubes  .  .  . 

— 

— 

4 

40 

851 

Casiers  en  bois  sans  tiroir . 

2 

50 

22 

50 

En-gros. 
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.A 


No.  886 


No.  887 


No.  889  No.  906 


No.  914 


No. 


852 

858 

854 

855 

856 

857 


•861 

*863 

•863 

864 

865 
*866 

867 

*868 

869 


Parties  composantes  des  appareils. 

Casiers  en  bois  sans  tiroir  .  .  . 
Supports  accessoires  en  fer  blanc  . 

Pots  à  cuire . 

Appliques  accessoires  .  .  . 

Gobelets  pour  chauffer  .  . 

Mesures  graduées  en  cristal  .  . 

No.  858  859  860 


Flacons 

150 

200 

250  gr.  de  capacité 

10  pièces  Fr. 

1.10 

1.25 

1.60 

100  pièces  Fr. 

6.70 

6.90 

8.20 

1000 pièces  Fr.50.65  60.65  70.66  • 

Pompes  à  lait  avec  ballon  gris  et  verre 
ordûiaire . 


id.  à  ballon  gris,  frome  de  poire,  et  à 

verre  ordinaire . 

id.  A  ballon  gris  et  verre  à  réservoir  . 
id.  -  -  rouge  et  verre  ordinaire  . 

id,  -  -  -  -  -  à  réservoir 

Spatules,  abaisse-langue  en  verre,  anti¬ 
septiques  (très  fortes) . 

id.  en  métal,  modèle  Tobold,  pliant .  . 

id.  en  caontchouc  durci . 

'  id.  -  -  avec  manche  à  droite  ou 


870 

*871 

873 

873 

874 
875! 

.876' 

I 

•877; 

878; 

*879 

*880 

881; 

883' 

^  883^ 
**884. 

885 

►886 

►887 


à  gauche  . 

id.  en  métal  avec  porte-menton,  modèle 

Krause . 

id.  en  métal  à  manche  d’ébène  avec 
2  appliques,  modèle  Türk  .  .  .  . 
id.  enmetal  àvec manche  d’ébène,  modèle 

B.  Frankel . 

Spéculum  pour  la  bouche, modèleCharrière 

id.  modèle  Luer . 

id,  -  Gutsch  5  pièces  en  trousse  . 
id.  coin  de  caoutchouc  à  presser  entre 

les  dents  .  , . 

Serre-bouche,  modèle  Heister . 

id.  modèle  Heister,  courbe . 

id.  -  Roser-Kônig . 

id.  -  Whitehead  avec  abaisse-langue 

id.  -  "Whitehead  sans  abaisse-langue 

id.  -  Whitehead  avec  abaisse-lanrae 

et  avec  crochet  p.  le  palais 

id.  -  Ash . 

Canules  utérines  en  caoutchouc  durci,  sans 
robinet  à  induire,  jConiques  .  .  . 
id.  en  caoutchouc  durci  avec  allonge  . 
id.  -  -  -  avec  robinet,  petites 

id.  -  -  -  -  -  grandes 


1  pièce 

10  pièc 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

1 

60 

14 

10 

— 

45 

3 

75 

2 

80 

26 

— 

2,25 

20 

— 

1 

— 

8 

20 

1 

90 

16 

90 

1  — 

l'46 

i;46 

176 

240 

li25 

3i75 

250 

190, 


25 


11 


1190 


11 

11 

14 

19 

10 

30 

20 

16 

101 

197 


315'  26 
6  26'!  63 
11,25';  94 
3!16|I  26 


50 

60 

60 

75 


25 

60 


15 

40 

50 


l'25'l  10  65 
11  95  i  92  90 
11  65;  98116 
11  25'  96,65 
28,15  239  40 
20— Ü170 


43  75371:90 
12  50  106'25 

I  '  I 

—  86'  6125 
—'85;  6126 

1 25  9140 

160  1125 


No. 

1  pièce 

10  pièc. 

*888 

Cauules  utérines  en  caoutchouc  durci,  avec 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

robinet  et  clysopompe  à  visser  .  . 

1 

70 

12 

50 

*889 

id,  id.  id.  à  attacher  .... 

1 

70 

12 

60 

890 

id.  en  caoutchouc  durci  avec  robinet  et 

tube  en  caoutchouc  rouge  élastique 

2 

20 

17 

50 

891 

id.  en  celluloïd  sans  robinet  .... 

1 

60 

12 

50 

893 

id.  -  -  avec  -  .... 

2 

80 

22 

60 

Canules  utérines 

893 

en  verre  avec  un  trou,  100  pièces  Fr.  13.75 

— 

— 

1 

90 

894 

id.  à  plusieurs  trous,  100  -  Fr.  13.76 

•P- 

— 

1 

90 

895 

en  étain  à  attacher . 

1 

60 

12 

50 

896 

-  à  induire . 

1 

60 

12 

50 

*897 

élastiq.,  brunes,  m.  anglais,  première  quai. 

1 

25 

10 

— 

898 

jaunes,  modèle  anglais,  en  soie  fine  .  . 

2 

60 

20 

— 

*899 

noires,  modèle  français,  première  qualité 

1 

25 

10 

— 

900 

-  -  -  deuxième 

1 

_ 

7 

50 

*901 

Cuissards  pour  canules  utérines  pour  y 

attacher  des  tubes  élastiques  avec  raccord 

à  vis  ou  à  bout  conique . 

— 

46 

3 

60 

Des  canules  utérines  sont  fournies  à  un  seul  trou  ou 

à 

plusieurs  trous;  par  défaut  d’ordres  contraires 

elles 

seront  toujours  fournies  avec  plusieurs  trous. 

*903 

Seringues  utérines  en  étain  avec  tube 

courbe,  grandes 

4 

40 

35 

— 

903 

id.  id.  id.  plus  petites 

3 

50 

27 

50 

904 

id.  en  verre  avec  tube  courbe  .  .  . 

1 

60 

12 

50 

905 

Seringues  pour  le  vagin,  en  étain  .  .  . 

250 

20 

- 

*906 

id.  -  verre .  .  . 

1 

25 

10 

— 

907 

Bandages  ombilicaux  pour  adultes,  à  pelote 

fixe  et  ceinture  à  boutonner  .  .  . 

6 

— 

40 

-  — 

*908 

id.  avec  pelote  fixe,  revêtis  de  cuir  glacé 

et  munis  de  ceinture  à  boutomer  . 

7  50 

60 

-  - 

909 

id.  en  satin  et  à  pelote  en  cuir  chamoisé 

6  90 

65 

910 

^d.  en  caoutchouc  breveté . 

9 

40 

75 

— 

V oir  aussi  Ceinture  s  No.  746,  752. 

*911 

Bandages  ombilicaux  pour  enfants,  en 

sangle  de  caoutchouc  avec  pelote 

en  cuir  à  ficeler . 

1 

90 

15 

913 

id.  en  satin  avec  pelote  en  cuir  .  .  . 

190; 

15 

— 

913 

id.  av.  pelote  en  cuir  et  ceinture  coulante 

315 

25 

— 

*914 

id,  en  caoutchouc  breveté  à  ficeler. 

avec  pelote  .  ,  .  . 

Dimension  cm  26—34  36—42  44—60 

1  pièce  Fr,  1.45  1.75  2. — 

\ 

10  pièces  Fr.  1J..60  14, —  16. — 

Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 


B.  B.  Casse!,  fabHque  d^artlcles  en  Caoutchouc,  Francfort  s/m- 


No.  984 


915 


916 


91T 

*918 

919 

920 

*921 

922 

923 
*924 


*925 

926 

927 
*928 
*929 

930 

931 

932 

933 
*934 


l  pièce 

tO  pièc. 

Bandages  ombilicaux  pour  enfants  en 

caoutchouc  breveté,  fermés,  avec  pelote 
Dimension  cm  26 — 34  86—42  44— -50 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

1  pièce  Fr.  1.65  196  .2.20 

10  pièces  Fr.  13. —  1^.60  17 .60 

Dans  les  commandes  de  bandages  ombilicaux  nous  in- 
di,quer  en  centimètres  le  tour  du  corps. 

Refouleur  pour  le  cordon  ombilical, 

modèle  Braun,  élastique,  lacet  y 

76 

30 

compris 

3 

— 

id.  modèle  SchOller,  en  baleine  .  .  . 

8 

20, 

65 

— 

Ciseaux  pour  le  cordon  ombilical,  courbés 
latéralement,  ordinaires . 

2 

80 

24 

— 

id.  modèle  Siebold  avec  irrigateur  .  . 

3 

60 

28 

— 

Pots  de  chambre  ©u  caoutchouc,  vernis 

40 

en  noir,  grands,  ronds  ..... 

6 

— 

— 

id.  ovales . 

6 

20 

40 

— 

id.  petits,  ronds 

4 

32 

60 

id.  -  ovales . 

4 

20 

32 

60 

id.  en  étoffe  gommée  à  bonde  nickelée, 

70 

46 

pliable,  petit  sac  y  compris  .  .  . 

5 

Voir  aussi  flacons  à  urine. 

Porte-aiguilles,  modèle  Langenheck  .  . 

3 

76 

31 

90 

id.  modèle  wilms  . . 

405 

34 

66 

id.  -  Boser  . . 

6 

90 

61 

26 

id.  ^  Beiner  ........ 

9 

40 

79 

66 

id.  -  Hagedorn . 

17 

6O; 

147 

60 

id.  -  <  Hegar  dro'its  ou  courbes .  . 

8 

20 

69 

10 

Notiveauté!  Porte-aiguilles,  brevet 

18 

76 

159 

80 

Weber,  démontables,  antiseptiques  .  . 

lü^ouveatitél  Douches  pour  le  nez  (bain 

8 

du  nez)  en  verre,  modèle  B.  Frankel .  . 

1 

— 

— 

Douches"  du  nez  compl. ,  modèle  Weber 

2 

60 

20 

— 

id.  avec  ballon  d’aspiration  .... 

1 

26 

No.  925 


No.  928 


No,  929 


No^ 

*9'35 

936 


*937. 

*938i 

*9391 

940 

941 
*942 

943 

944 

945 


*946 

947 

948 

*949 

950 

951 

952 

953 

954 

955 


956 

957 

958 


Douches  du  nez;  avec  1  mètre  dé  canule  en 
caoutcliouc  gris,  pied  en  étain  et 
olive  à  nez  en  caoutchouc  durci  . 
id.  avec  vase  en  fer  hlanc  d’une  capacité 
de  1/2  litre ,  avec  1  mètre  de  canule 
grise  et  olive  à  nez,  en  caoutchouc 
durci  sans  robinet 

id.  id.  id.  avec 

Olives  à  nez  en  caoutchouc  durci  sans  robinet 
id.  -  -  -  avec 

id.  -  verre  *■  sans 

id.  -  celluloïd  -  -  . 

Pincettes  pour  polypes  du  nez,  modèle 

Zaufal  avec  1  allonge . 

id.  avec  3  allonges  .  .  .  .  . 

mod  iHartmann  avec  6  allonges  en  étui 
modèle  Bôcker  avec  2  allonges  flexi¬ 
bles  en  argent  pour  le  nez  et  la  gorge 
et  1  allonge  de  Buolz  pour  le  laryiix 
modèle  Frânhel  (lacet  universel)  . 

Mackenzie . 

pour  polypes  da  nez,  droite  avec 

crochet  d’arrêt . .  .  . 

id.  courbe  •* 

id.  droite  modèle  Mackenzie  .  .  .  . 

id.  -  -  Hartmapn  ,  ,  .  . 

Pinces  p.  le  larynx,  m<  Schü%z  en  3  grand. 

id.  modèle  Zaufal  .  .  .  ...  .  . 

Cathéters  pour  le  larynx,  modèle  Fischer 

pour  rincer  la  cavité  nasale . 

Pincette  pour  le  larynx  «  modèle  Bocker, 
pour  l’écartement  de  corps  étrangers,  péné¬ 
trés  dans  nos  organes . 

Bondes  pour  la  cavité  nasale .  .  .  . 

id.  modèle  Zaufal  flexibles  .  .  .  .  . 

Seringues  pour  la  cavité  nasale,  cylindres 
en  verre  avec  garniture  en  caoutchouc 
durci,  capacité  d’environ  iO  grammes 
Scie  pour  le  nez,  mod.  Bosworth,  tranchante 

en  bas  et  en  haut 


id. 

id. 

id. 


id. 

id. 

Pince 


l  pièce 

tOpièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

1 

90 

16 

2 

20 

17 

60 

2 

60 

2I1 

60 

60 

4 

60 

1 

26 

10 

— 

— 

66 

6 

— 

65 

5 

— 

8 

76 

74 

40 

16, 

65 

132 

85 

20 

— 

170 

-  ' 

38 

76 

329 

40 

26 

— 

212 

60 

23 

76 

201 

90 

6 

_ 

42 

60 

5 

70 

47 

86 

12 

60 

106 

26 

8 

76 

70 

40 

1875 

169 

40 

10 

66 

90 

35 

3 

76 

31 

90 

9 

40 

79 

70 

2 

80 

22 

60 

2 

60 

20 

4 

20 

82 

60 

6 

70 

47 

86 

En-gros.  —  Spécrafité:  Arfrcles  hygiénique.  —  Exportation. 


Jk 


No»  986  No.  964  No.  998 


No» 

ÿièc 

O  pièe. 

Na. 

*961 

Spécula  pour  le  nez.  modèle  Frankel 

a 

76 

30 

— 

id.  id.  avec  applique  en  ivoire  à 

l’emploi  du  feu  de  chaude  .  .  . 

7 

60 

60 

— 

9^S 

id.  modèle  Duplay . 

6 

— 

42 

60 

*9U 

id.  -  Yoltilini  ....... 

5 

40 

45 

20 

993 

965 

id.  -  Schnitzler,  à  coulisse  .  . 

5 

70 

45 

— 

9^6 

id.  -  Zaufal  servant  à  la  dilatation 

12 

50 

100 

' — 

^994 

9«T 

Spécula  p.  la  eavité  nasale,  mod.  Zeufal 

2 

50 

20 

— 

968 

Seringues  p.  le  nez,,  en  étain  avec  olive 

de  corne,  grandes,  capacité  d'en- 

viron . 30  grammes 

2 

20 

17 

50 

969 

id.  moyennes  ....  20 

1 

90 

‘  15 

— 

97Û 

id.  petites . 16 

i  1 

60 

12 

50 

971 

id.  tout  en  caoutchouc  breveté  avec 

bout  en  caoutchouc  breveté,  grandes 

1 

16 

8 

75 

97-> 

id.  -  -  -  petites 

— 

90 

6 

90 

*973 

id.  tout  ©n  caoutchouc  rouge,  grandes 

.  1 

;26 

9 

40 

974 

id.  -  -  -  petites 

1 

— 

7 

80 

97» 

id.  avec  poire  rouge  et  bout  en  cao.ut- 

chouc  durci . grandes 

1 

66 

12 

60 

976 

id.  -  -  -  petites 

1 

40 

10 

65 

995 

977 

id.  avec  poire  rouge  et  bout  en  cellu- 

loïà . .  grandes 

1 

80 

13 

16 

978 

id.  -  -  -  petites 

1 

60 

U 

25 

979 

id.  cylindre  velr©  avec  garniture 

996 

©n  caoutchouc  durci  à  bâillon,  mo- 

dèleWeber-Liel,  capacité  d’environ 

25  grammes . .  . 

6 

25 

50 

— 

986 

id.  ordinaires  sans  baiHon  ..... 

4 

40, 

35 

' — 

981 

id.  plus.pietites,  capacité  d’environlO  g. 

â 

75 

30 

— 

98t 

Tampons  pour  le  ne*  en  caontehouo  bxe- 

veté,  simples  . . 

1 

90 

16 

997 

983 

id.  doubles  avec  robinet  . . 

6 

— 

40 

— 

Tls  pour  les  tansuons  pour  Je  nez  avec 

naaineh©  à’&bèasii©  . . 

1 

60 

12 

60 

Inspirateur  nasal  modèle  Feldbafusch, 

brevet  allemand,,  pour  l’aspiration  à  duré® 

de  substances  hquidea 

’’’985 

en  celMord  ........... 

:  2 

20 

19 

70 

986 

avec  flacon  et  comte-gouttes 

:  4 

05 

36 

60 

987 

-  argent  doré'  -  - 

‘  10 

66 

96 

66 

988 

V  -  aluminium  -  - 

(5 

90 

^  61 

90 

989 

Ciseaux  pouir  les  ongles,  droits  .  ., 

:  1 

60 

12 

60 

^90 

id.  _  -  courbes  .  . 

1 

60 

1260 

991 

Flnees  pour  les  ongles . 

'  6 

56 

56 

26 

992 

Trousses,  d’autopsie  contenant  de  petits 

compléments  r  1  sciotte,  1  marteau,  1  burin. 

î  paire,  de  ciseaux  droits  à  bouton, 

4  scalpels  différents,  1  lance  à  cartilage, 
Ipin cette  anatomique,  2  tubulures  doubles, 
2  crochets  doubles  pour  les  muscles, 
2  sondes  fines,  3  aiguilles  suture  .  .  . 

Trousses  d’autopsîe^  contenant  de  grands 
compléments  ;  1  sciotte,  1  marteau,  2  ei- 

Trousses  d’autopsie  contenant  de  ^ands 
compléments  pour  médecins  judici¬ 
aires  en  conformité  du  règlement  de 
1876,  I  6:  6  scalpels  différents,  2  lances 
à  cartilage,  modèle  Vircfio-w,  1  rasoir, 
2  pincettes  anatomiques,  2  crochets  doubles 
pour  les  muscles  ,  2  paires  de  ciseaux 
^’oits  à  bouton,  1  paire  de  ciseaux  poux 
les  intestins,  1  tubulure  à  robinet,  3  sondes 
fines,  1  scie  à  arc,  1  burin,  1  marteau, 
1  paire  de  ciseaux  pour  les  os,  6  aiguilles 
suture,  1  céphalomètre,  1  mètre,  1  mesure 
graduée  en  veri-e  (150  grammes)! balance, 
1  loupe,  12  feuilles  de  papier  réactif .  . 

Trousses  pour  les  maux  d’oi*eilIes,  en 
étui, modèleBerthold, contenant  :  Imanehe, 
1  crochet  aiguë,  1  cuiller  aiguë,  1  cou¬ 
teau  1  aiguille . 

Tousses  p.  les  maux  d’oreîlies,  modèle 
Burkhardt-Merian,  contenant  :  1  mapoha, 
1  crochet  simple,  1  crochet  double,  1  lance 
boutonné ,  1  couteau  fort  à  faucillon, 
1  lancette  fine  à  faucillon,  1  euiUer  aiguë, 
1  curette  dentelée,  1  curette  aiguë,  1  sonde 
graduée,  1  sonde  boutonnée  .  .  .  .  . 

Trousses  pour  les  maux  d’oreilles  et  du 
nez^  contenant  :  1  spéculum  pour  le  nez, 
modèle  ï^rankel,  1  spéculum  poux  l’oireille 
modèle  Troltzsch,  1  cathéter  pour  roreille, 
en  caoutchouc  durci,  1  cathéter  d’argent 
pour  l’oreille,  1  sonde  pour  l’oreüle,  mo¬ 
dèle  Hartmann,  1  aiguille  pour  le  tympan, 
modèle  Angew,  1  pmeette  à  genou,  mo¬ 
dèle  Gruber,  1  pince  pour  polypes  du  nez,, 
modèle  Blake  '’avec  2  appliquas  pour 
roreille  et  le  nez,  1  réflecteur  à  frontail, 
modèle  Hartniann,  1  spéculum  pour  le 
larynx,  avec  manche  à  visser  »  .  .  .. 


1  pièce 

Fr. 

O. 

42 

60 

83 

76 

147 


13 


31 


6d 


76 


Fr. 


26 


119 


266 


83  75 


40 


65 


Les  instruments  contenus  dans  les  trousses  se 
fouraissent  aussi  à  part. 


Aéreese  lélégraiÿhicii»»:  Ca&seli,  Frankfurtmam. 


w 


B,  B.  Cassel,  fabrique  d’articles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


No.  1044 


No.  994 


No. 

1  pièce 

lOpièc. 

*998 

Cathéters  pour  l’oreille  en  caoutchouc 

Fr. 

c. 

Fr. 

e. 

durci,  modèle  Troeltzsch,  en  3  numéros 

1 

Ib; 

9 

— 

999 

id.  en  métal  -  -  4  - 

2,20; 

18 

76 

1000 

id.  -  -  modèle  Kramer  6 

3|60j 

29 

40 

Douches  pour  les  oreilles  comme  au  No.  933- 

-937. 

1001 

Cure-oreilles,  modèle  Langenbeck  avec 

manche  d’ébène.  .  .  .  - . 

2 

60 

20 

— 

*1002 

id.  modèle  Politzer,  en  caoutchouc  durci 

1 

— 

7 

50 

1003 

id.  aiguës,  modèle  "Wolf . 

4 

40 

37 

50 

1004 

id.  idT  avec  manche,  interchangeables 

6 

90 

68 

45 

Y.  aussi  lances  à furuncles,  pulvérisateurs. 

•1005 

Pincettes  p.  l’oreille  en  forme  de  genou. 

modèle  de  M.  de  Troeltzsch,  ordinaires 

2 

60 

■  21 

26 

1006 

id.  id.  id.  avec  1  crochet 

2 

80 

23:55 

*1007 

id.  à  fermeture  croisée,  ordinaires  .  . 

3 

76 

31 

90 

1008 

id.  id.  id.  '  avec  crochet 

4 

06 

34 

50 

1009 

id.  modèle  Gruber  pour  l’introduction 

de  tympans  artificiels  .... 

4 

40 

37 

20 

1010 

Pinces  pour  polypes  de  l’oreille,  modèle 

de  M.  de  Troeltzsch . 

4 

40 

3v:ôU 

1011 

id.  modèle  Toynbee . 

4 

70, 

40:50 

*1012 

id-  -  Hartmann . 

6 

90 

50 

50 

1013 

Pinces  p.  polypes  d’oreille,  mod.  Wilde 

6 

25 

60 

— 

1014 

Pet.  éponges  p.  l’oreille  a.  cure-oreille 

V 

à  manche  en  os . 

— 

65 

6 

— 

*1015 

Spécula  auriculaires,  modèle  Kramer  . 

4 

37 

60 

1016 

id.  modèle  Bonnafônd  ...... 

4 

40 

37 

60 

1017 

id.  -  Bruton  a.  3  appliques  en  étui 

16 

— 

127  j60 

Entonnoirs  auriculaires 

11( 

)t 

10  lots 

*1018 

en  métal,  modèle  Troeltzsch,  lot  de  3  p. 

2 

80 

22 

60 

1019 

-  caoutchouc  durci  -  -  -  4  - 

2 

10 

16 

60 

*1020 

-  métal,  modèle  Erhard  -  -  3  - 

3 

46 

28 

75 

*1021 

-  -  -  Politzer  -  -  3  - 

3 

46 

28 

76 

1022 

-  caoutchouc  durci  -  -  4  - 

2 

05 

16 

50 

1023 

-  métal,  modèle  Gruber  -  -  4  - 

6 

— 

40 

— 

1024 

-  caoutchouc  durci  -  -  4  - 

2 

10 

16 

60 

1025 

.  -  métal,  modèle  Lucae,  -  -  3  - 

3 

16 

26 

— 

1026 

Nouveauté.  celluloïd,Politzer  -  -  4  - 

2 

80 

22 

50 

1027 

manchon  accessoire  en  celluloïd  .  . 

2 

20 

17 

60 

1028 

-  -  -  caoutchouc  durci 

1 

70 

13 

50 

1029 

Seringues  auriculaires ,  cylindres  en 

verre  avec  garniture  en  caoutchouc 

durci,  capacité  d’environ  100  grammes 

8 

75 

70 

— 

1030 

.  id.  id.  60 

6 

25 

50 

— 

1031 

id.  id.  26 

3 

16 

26 

— 

1032 

id.  id.  10, 

1 

90 

15 

— 

1033 

id.  étouten  caoutch.  durci\100 

9 

10 

72 

60 

1034 

id.  \  capacité  d’environ/  60 

7 

85 

62 

60 

1035 

id.  id.  30 

6 

60 

52 

50 

1036 

id.  cylindres  en  verre  avec  garniture 

en  caoutchouc  durci  à  bâillon,  modèle 

Hartmann,  et  avec  3  appliques  .  .  . 

7 

60 

60 

— 

No. 


1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

*1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

1049 

1049a 

1050 
*1050a 

1051 

1051a 

1052 

1052a 

1053 
1053a 


1054 

*1055 

1056 

1057 

1058 

1059 

1060 
*1061 

1062 

1063 

1064 


1064a 


Seringnes  aurienlalres,  en  étain  avec 


olive 

en  corne, 

capacité  d’environ  30‘g. 

id. 

id.  • 

20  g. 

id. 

id. 

16  g. 

id. 

id. 

10  g. 

id.  avec  cannle  courbe  en  étain  et  poire 
en  étain,  capacité  d’environ  10  grammes 
id.  tout  en  verre  à  bout  conrbe  en  verre 
id.  poires  à  injection  avec  cannle  en 
caoutcbouc  ronge,  grandes  .  .  .  •  . 

id.  id.  id.  petites . 

id.  en  caontchouc  breveté,  grandes 
id.  -  -  -  petites  .  . 

id.  à  poire  rouge  et  canule  en  caoutchouc 
durci,  gommé,  modèle  Lucae,  grandes 
id.  ^  id.  id.  petites 

id.  à  poire  rouge'  et  canule  olivaire 
en  caoutchouc  durci,  grandes  ... 
id.  id.  id.  petites  .... 
id.  en  celluloïd,  à  poire  rouge,  grandes 
id.  id.  id.  petites 

Perçoirs  auriculaires,  petits  tubes  mé¬ 
talliques  avec  boucle . . 

id.  avec  manche  d’ébène . 

Mesures  pour  boucles  d’oreille,  doubles 

modèle  Politzer . 

Vis  pour  tampons  auriculaires  avec 
manche  d’ébène,  voir  flg.  No.  984  . 
Manteaux  pour  opérateurs,  de  pur  lin, 
qual.solide,  à  manches  longues  ou  courtes 
Tabliers  pour  opérateurs  d’une  long¬ 
ueur  de  130 — 14)  cm,  en  étoffe  gommée 
en  double  et  à  bandes  de  lin  .  .  .  . 
id.  pur  lin,  couvrant  l’avant-corps  entier 
Marteaux  à  percussion  nickelés  à  manche 

d’ébène,  modèle  Traube . 

id.  en  ivoire  a.  manche  d’ébène,  m.Seitz 
id.  en  métal  avec  manches  en  caout¬ 
chouc  durci,  modèle  Frerichs  .... 
id.  en  métal  doré  a.  manches  d’ivoire 

modèle  Frerichs . 

id.  en  métal  a.  manches  d’ébène,m.Scoda 

id.  en  celluloïd . 

Doigtier  à  percussion  en  caoutch.  durci 
id.  -  -  -  celluloïd  .  .  . 

Caoutchouc  p.  marteaux  à  percussion 
Trousse  d’instruments  à  percussion 
contenant:  1  stéthoscope,  Iplessimètre, 
modèle  Traube,  1  marteau  à  percussion, 

complet  en  étui . .  . 

id.  contenant:  1  stéthoscope,  1  plessi- 
mètre,  m.Traube,  1  marteau  à  percussion, 
m.  Traube,  1  seringue  Pravaz  en  caout¬ 
chouc  durci,  1  thermomètre  maxima,  cpl. 


En*gro8.  —  Spécialité:  Articles  hygiénique.  —  Exportation. 


1  piè 

Cfc 

10  pièc. 

Fr.| 

c. 

Fr.i 

c. 

2! 

20 

50 

1 

90 

16 1 

— 

1 

60 

12 

50 

1 

26 

10 

— 

1 

25 

10 

25 

— 

60 

4 

— 

1 

16 

9 

_ 

90 

7 

— 

1 

16 

9 

— 

— 

90 

7 

— 

1 

60 

12 

60 

1 

25 

9 

40 

1 

60 

12 

50 

1 

26 

9 

40 

1 

80 

12 

65 

1 

60 

11 

26 

1 

60 

13 

16 

3 

75 

31 

90 

8 

75 

75 

— 

1 

60 

12 

50 

9 

40 

76 

— 

10 

66 

85 

4 

40 

35 

— 

2 

70 

21 

50 

3 

16 

25 

— 

3 

15 

25 

— 

5 

— 

40 

—  ■ 

3 

76 

30 

— 

3 

16 

25 

— 

1 

25 

10 

1 

60 

12 

,60 

35 

2 

50 

11 

26 

90 

20 

— 

160 

1 
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B.  B.  Cassel,  fabrique  d’artieles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


No.  1061 


No.  1074 


No.  1072 


No.  1096 


No.  1112 


No.  1055 


No.  1083 


No.  1106 


No.  1118 


No.  1066 


No.  1099 


No.  1108 


No.  1117 


No.  1117 


No. 

1  pièce 

10  pièc. 

No. 

1  pièce 

10  pièc. 

*1065 

Perforateurs,  en  f.  de  ciseaux,  m.  Siehold 

7 

50 

67 

50 

1093 

Pessaires, m.  Themas,  servant  àl’antéver- 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

1066 

id.  modèle  Naeg:ele . 

12 

60 

106 

25 

sien  et  à  l’antéflexion,  a,  anse  à  coulisse 

1 

70 

13 

50 

1067 

id.  -  Smellie . 

8 

20 

69 

10 

1094 

Pessaires  à  levier  encaôutchoucdurci 

1068 

id.  en  forme  de  trépan,  modèle  Braun 

32 

50 

276 

— 

mod.  Hodge,  à  courbure  simple  .  .  . 

1 

8 

— 

1069 

Pessaires,  anneaux  utérins,  mod.  Mayer 

1095 

id.  à  courbure  double . 

1 

— 

8 

— 

en  caoutchouc  gris,  massifs 

*1096 

Pessaires  en  caoutchouc  durci,  m.  Thomas, 

cm  5  51/2  6  61/.2  7  71/2  8  8i/-2  9 

servant  à  la  rétroversion  et  rétroflexion 

1 

60 

12 

50 

1  pièce  Fr.  — .70  1. —  1.15 

1097 

id.  (forme  de  selle),  modèle  Hewitt  . 

2 

80 

22 

50 

1098  ^ 

id.  -  Thomas . 

5 

40 

10  pièces  Fr.  6.95  8.15  10.60 

*1099 

id.  servant  à  l’antéversion  et  anté- 

cm  91/2  10  101/2  11  11^/2  12 

flexion  à  anse  mobile  avec  coulisse, 

1  pièce  Fr.  1.60  1.90  2.20 

mod.  Thomas . 

2 

60 

20 

10  pièces  Fr.  13.60  16.95  18.75 

1100 

id.  à  pointe  intra-utérine,  mod. Thomas 

3 

60 

27 

50 

1070 

id.  id.  remplis  d’air . 

1 

60 

12 

50 

1101 

id.  mod.  B.  Schulze,  en  cristal  .  . 

1 

26 

10 

— 

1071 

id.  id.  -  -  ovales  .  .  . 

1 

60 

12 

50 

1103 

id.  en  etain . 

1 

6Q 

12 

60 

*1072 

Pessaires,  anneaux  utérins  caoutchouc 

1103 

id.  en  cellul.flexibl.  en  tous  genres  ronds 

1 

90 

15 

— 

breveté,  modèle  Mayer,  massifs  . 

1104 

courbes,  mod.  Hodge . 

2  20 

17 

50 

cm  6  51/2  6  6I/2  7  71/2  8  8I/2 

1105 

Thomas  .... 

4|20; 

32 

60 

1  pièce  Fr.  — .86  1. —  1.15  1.46 

Lés  pesssires  en  celluloïd  sont  mis  en  de  l’eau  bouillante 

10  pièces  Fr.  7.20  8.76  10.60  12.80 

pendant  1—2  minutes,  puis  courbés  et  refroidis  à  l’eau  froide; 

cm  9  9-*-/2  iO  10^/2  11  12^2 

ils  peuvent  être  courbés,  suivant  le  besoin,  en  n’importe  quelle 

1  pièce  Fr.  1.65  1.85  2.35 

ferme. 

Avantages  des  pessaires  en  celluloïd:  ils 

ne 

sont  pas 

10  pièces  Fr.  14.36  16.26  21.80 

lourds,  ils  sont  incassables  et  lisses. 

1073 

1 

90 

15 

M  \^XLi ^  ixo  vx  cvxx  ex  x/x  e»»  t  v  w 

*1074 

id.  vernis  noir,  ronds . 

1 

10 

8 

50 

*1106 

Pessaires  à  occlusion,  m.  Hasse  av.  ressort 

2 

20! 

16 

90 

1075 

id.  -  -  ovales . 

1 

10 

8 

60 

1107 

id.  id.  -  -  anneau  à  air 

2 

20 

16 

90 

1076 

id.  -  -  excentriques  .  .  . 

1 

9o; 

15 

— 

Pessaires  intra»ntérins 

1077 

id.  -  -  avec  manche  ...  . 

1 

90, 

16 

— 

*1108 

mod.  Martin  avec  support . 

2 

20 

17 

50 

1078 

id.  en  caoutchouc  durci,  ronds  et  ovales 

1 

25 

10 

— 

1108a 

manche  mobile  .  . 

3 

75 

30 

— 

1079 

id.  à  ressort  de  montre,  revêtis  de 

1109 

Ahlfeld  à  tête  longue  .... 

1 

— 

7 

60 

caoutchouc  breveté,  modèle  Meigs 

1109a 

-  _  _  _  olivaire  .... 

1 

— 

7 

60 

diamètre  de  6 — 81/-2  cïa 

1 

40 

11 

— 

1110 

Braun,  en  caoutchouc  durci  .  . 

1 

— 

7 

60 

1080 

-  9—12  - 

1 

60 

12 

50 

1110a 

-  Veit  en  bois  de  buis . 

1 

_ 

7 

60 

1081 

id.  avec  ressort  spiral 

1111 

Olshausen  en  caoutchouc  durci  . 

1 

— 

7 

60 

diamètre  de  6— 8^/2  cm 

1 

26 

10 

— 

*1113 

Pessaires  complets,  modèle  Lave  dan 

1082 

-  9-12  - 

1 

60 

12 

50 

avec  gomme,  bandaee  et  cône .  . 

9 

40 

75 

— 

Pessaires  à  levier  .  en  caoutchouc 

1113 

id.  forme  conique,  modèle  Lavedan, 

breveté  avec  fil  de  cuivre,  modèle  Hodge 

avec  et  sans  trou,  gris 

*1083 

(flexible)  courbes,  diamètre  de  6— 8^/2  cm 

1 

— 

7 

50 

No.  1  diamètre  37  cm 

1 

26 

10 

— 

1084 

_  9_12  - 

1 

10 

8 

60 

-  11/2  -  43  - 

1 

60 

12 

60 

1085 

ronds,  mod.  Schulze,  diamètre  6— 8I/2  cm 

1 

— 

7 

60 

-  2  -  50  - 

2 

20 

17 

60 

1086 

9—12  - 

1 

10 

8 

60 

-  21/2  -  64  - 

2 

60 

20 

— 

1087 

Pessaires  modèle  Hervitt  en  caoutchouc 

-  3  -  61  - 

3 

16 

25 

— 

breveté  avec  fil  de  cuivre  (flexible) 

-  ,  4  -  65  - 

3 

76 

30 

— 

à  revêtement  très  fort,  ronds^ 

-  5  -  70  - 

4 

40 

35 

— 

diamètre  6 — 8^/2  cm 

1 

20 

9 

60 

1114 

id.  en  caoutchouc  breveté 

1088 

id.  id.  -  9-12  - 

1 

40 

11 

— 

No.  1  diamètre  37mm 

2 

80 

22 

50 

1089 

id.  modèle  B.  Schultze,  forme  8. 

-  11/2  -  43  - 

0 

0 

16 

26 

— 

diamètre  6— 8V2  cm 

1 

10 

8 

60 

-  2  -  60  - 

,3 

60 

27 

60 

1090 

id.  id.  -  9—12  - 

1 

26 

10 

— 

-  2Va  -  64  - 

4 

06 

32 

60 

1091 

id.  id.  fbrme  de  traîneau 

-  3  -  61  - 

4 

40 

37 

60 

diamètre  6— 8^/2  cm 

1 

25 

10 

— 

-  4  -  65  - 

6 

20 

41 

60 

1092 

id.  id.  -  9—12  - 

1 

60 

12, æ 

-  6  -  70  - 

6 

70 

45 

— 

Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurfmain. 


No.  1152 


No.  1139 


1119 


No.  1102 


No.  1172 


No.  1166 


Pessaîre«',  îrystropîioxes',  en  bois  de  bnis 
avec  vis  de  laiton  ........ 

id.  id-  en  caoutchouc  durci  avec 
vis  de  caoutchouc  dnrci  .  .  .  .  . 

M.  id.  avec  vis  en  nickel  .  .  . 

idi.  id.  avec  anneau  en  caoutchouc 

sans  vis  . . 

Fliiceaux^  pimceaux-cautères  en  fil  de 
'  fer  plaqué  t  première  qualité  .  .  .  . 

id.  avec  manche  en  bois  „  .  .  .  .  . 

id.  mod.  de  Vieiule,  fil  métallique  avec 
pinceau  à  visser,  manche  et  vis  y  compris 
id.  avec  allonges  accessoires  en  caout¬ 
chouc  durci  . 

FU  métallique  accessoire  ..... 

Manche  avec  vis  ........ 

Pinceaux,  pinceaux  pour  les  yeux  .  . 
en  tuyaux  de  plume, première  qualité 


grandeur 


3  4  5  6 


IQ  pièces  Fr.  1.50  1.15  —.75 


100  pièces  Fr.  12.—  9.75  6.— 

Pinceaux,  pinceaux-cautères  à  manche 
de  hois  p.  la  paroi  du  pharynx  m.  Tobold 

Pincettes  ordinaires .  .  . . 

id.  avec  crochet  à  1  et  2  dents  .  ,  . 
id.  -  -  -  2:  -  3  -  ...  . 

id.  pincettes  pour  les  cils  .  .  _  .  . 

M,  fines  servant  à  la  microscopie,  pin¬ 
cettes  à  préparation  . . 

id.  pincettes  de  ligature,  mod.  Friche 

modèle  Langenbeck . 

-  Sch\7ahe,  démontables,  antisept. 

modèle  Bardeîeben . 

Luer . 

-  '  -  à  coulisse  .  .  .  . 

pinces  à  artères,  modèle  Péan  .  . 
Cttutères  en  platine,  modèle  Paquelin, 
eompl.  a.  un  couteau- cautère  en  carton 


id. 

id. 

id. 

id. 

m 

id. 


l pièce 

fcO  pièe. 

Ne. 

Fr. 

Ci 

Fr. 

0. 

1140 

2 

sa 

60 

3 

76 

'  30 

' _ 

1141 

3 

75 

80 

— 

1142 

:■  2 

80 

50 

:  — 

60 

4 

_ 

M  - 

66 

5 

, - 

1143 

2 

80 

22 

60 

1144 

46 

3 

15 

1145 

1 

;  1 

25 

25 

O  O 

1140 

1147 

1148 

1149 

1150 

1151 

*1152 

65 

4 

50 

1153 

1 

60 

13 

16 

*1154 

2 

_ 

17 

— 

2 

60 

21 

26 

1155 

1 

60 

13 

26 

1150 

1157 

1 

40 

11 

70 

1158 

4 

40 

36 

90 

1159 

6 

_l 

42  60 

6 

70 

47 

86 

6 

70 

‘  47 

85 

5 

1 

42 

60 

5 

- 

.42 

60 

IlOO 

3 

15 

26 

26 

36 

1 

60i 

t 

— 

1161 

-v 

Cautères  en  platine,  modèle  Paquelin 
id.  avec  1  cautère  couteau  et  un  autre 
en  forme  de  balle  en  étui  ordinaire  . 
id.  id.  en  étui  élégant  avec  manche 

id.  id.  dans  un  casier  de  noyer 

élégant  .......... 


Les  cautères  peuvent  être  choisis  en  n’importe 
quelle  forme.  ’ 


Cautères  en  platine ,  complets  avec 

1  cautère  pour  les  yeux . 

id.  id.  1  cautère  pour  les  dents  .  . 

Cautères  en  platine,  epl.  avec  1  couteau- 
cautère,  servant  à  dessiner,  p.  peintres 

id.  à  part  en  15  formes  . . 

id.  cautères  pour  les  yeux  .... 
id.  cautère»  pour  les  dents  .... 
Ciseoax-eantères  en  platine,  modèle 
Collin  .........  droits 

id.  id . courbes 

Pîesmmètres  ov.ouronds  en  eaoutch.  durci 
id.  id.  id.  en  ivoire  .... 
id.  ovales  en  celluloïd*  ..... 
id.  -  -  ivoire  avec  charnières 

métalliques,  roudèJe  Trauhe  .  .  . 
id.  tout  m  métal,  modèle  Traube  . 
en  ivoire,  modèle  Seitz  .  .  . 
en  caoutchouc  durci ...  ». 

en  celluio'ïd . 

en  verre  ......... 

Boîtes  à  préparations  en  verre  brun  jaunâtre  pour 
recevoir  des  préparation  à  analyser 
diamètre  cm  5 


id. 

id. 

id. 

id. 


) 

I 

34,50 

36|60 

æ'60 

27 

50 

28 

— 

25 

— 

65 

-,  - 

55 

— 

— 

— 

— 

76 

6 

— 

1 

25 

10 

— 

l 

— 

7 

50 

3 

15 

26 

60 

3 

15 

25 

--- 

3 

76 

30 

— 

1 

— 

:  7 

60 

1 

_ 

7 

60 

1 

26 

10 

— 

à  couvercle  plat  ^ 
h  couverol© 


1  p.  Fr. 

-.75  „ 

—.90 

1.— 

10  p.  Fr. 

6.— 

7.- 

8.— 

1  p.  Fr. 

1.26 

1.45 

1.65 

10  p.  Fr. 

10.— 

11.60 

13.— 

En-gros.  —  Spéciafîfé:  Arfîcles  hygiénique.  —  Exporfation. 


No. 


11X5 

1116 

*1117 

*1118 

*1116 

1130 

liai 

1123 

1123 

1124 
H25 


1126 

*1127 

1128 

*1129 

*1130 

1131 

*1132 

*1133 

*1134 

1135 

1130 

*1137 

1138 

*1139 


F 


B.  B.  Cassel,  fabrique  d'artieles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


3?^ 


Ko.  1194 


No.  1206 


No.  1186 


No.  1187 


No.  1200 


No. 


1163 

1164 


>■1165 


*1166 

1167 

*1168 


*1169 


1170 

1171 

*1172 

1173 


1174 

1175 

1176 

1177 

1178 

1179 


1180 

1181 

1182 

1183 

1184 
*1185 

1186 

*1187 

1188 

1189 

1190 

1191 

1192 

1193 
*1194 


Éponges-compresses  ordinaires  .  .  . 

id.  phéniquées  ,  .  . 

Seringuf  s  pour  essais  de  ponction, 
complètes  en  étui  à  garniture  de  caout¬ 
chouc  durci  capacité  d’environSgrammes 

avec  à  canule  et  1  trocart . 

Pulrérisateur  pour  le  larynx  avec  tube 
courbe  en  caoutchouc  durci,  avec  cou¬ 
lisse  et  poire  rouge  ....... 

id.  id.  av^ec  pelle . 

id.  id.  -  tube  en  caoutch.  souple 

id,  id.  -  -  droit  et  tube  courbe 

en  caoutchouc  durci,  avec  robinet  à 
manche  et  soufflerie  modèle  Doering  . 
id.  avec  spatule  en  verre  pour  abaisser 
la  langue,  garde  poudre  en  caoutchouc 

durci  et  poire  roage . 

id.  avec  5  appliques  pour  le  nez,  l’oreille, 
le  larynx  et  2  appliques  pour  le  gosier 
id.  avec  tube  courbe  en  celluloïd  . 
id.  avec  tube  droit  en  caoutchouc  durci 

Jour  l’oreille  avec  poire  rouge  .  .  . 

.  avec  tube  droit  en  caoutchouc  durci 
pour  l'oreille,  applique  pour  le  nez  et 

Joire  rouge,  modèle  du  Dr.  Flesch  .  , 
.  avec  tube  droit  en  celluloïd  .  .  . 
id.  avec  tube  en  caoutchouc  durci, 
caisse  à  poudre  et  embouchure  .  .  . 
id.  avec  tube  droit  en  verre  et  pipette 
id.  avec  tube  courbe  en  verre  et  pipette 
id.  avec  tube  droit  en  verre,  embouchure 
en  verre  et  élastique  à  souffler  .  .  . 

Robinets  à  presser  (pince -tuyaux) 
Longueur  cm  41/2  5^2  6^/2 _ 7^/2 


1  pièce  Fr. 

)  pièc 

)inet 


.40 


-.45  —.50 


-.65 


8.50  4.—  4.60 

Eobfnets  à  presser,  tube  métallique 

avec  bouton,  grands . 

id.  id.  petits . 

Rasoirs  à  manches  de  corne . 

id.  à  manches  de  corne  pour  trousses 
de  poche^  longueur  de  II1/.2  cm 
à  manches  d’ecaillè,  long.  délli/.2cm 


id. 

-id. 


à  manches  de  corne ,  concaves  de 


deux  côtés,  longueur  de  i3i/.2  cm 
Râpes  pour  la  reséction  en  6  formes  .  . 
id.  modèle  Sédillot  ....... 

id.  -  Ollier,  pointues . 

id.  •?  -  rondes . 

id.  -  ^  -  sous  forme  de  couteau  . 

T  erres  réactifs  en  grandeurs  assorties 

,  100  pièces  Fr.  7.50 
Étagères  à  verres  réactifs  en  bois  pour 

12  verres 

id.  pour  6  - 

id.  p.  12  verres  et  12  verres  y  compris 


1  pièce 

10  pièc. 

No. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

— 

65 

ô 

— 

1195 

80 

6 

60 

1190 

1197 

1198 

1199 

8 

20 

65 

*1200 

1201 

2 

20 

— 

1202 

2 

§0! 

22 

50 

1203 

3 

76 

30 

— 

1204 

10 

— 

80 

— 

1205 

*1206 

6 

25 

50 

— 

*1207 

9 

40 

75 

— 

1208 

3 

76| 

30 

1209 

2 

05 

17 

50 

4000 

2 

•20 

50 

32 

50 

2 

20 

— 

4 

4C 

32  60 

4001 

1 

60; 

12  50 

1 

70| 

13  60 

75 

6 

_ 

4002 

4003 

4004 

1 

— 

7  60 

— 

75 

6 

— 

3 

16 

26  60 

3 

50^ 

29  40 

4005 

4006 

4 

70| 

40 

— 

4 

40 

37  60 

4007 

3 

16 1  26  60 

4008 

3 

15 

1  26  60 

4009 

350 

:  29  40 

3 

50 

1  29  40 

4010 

3 

50 

29  40 

1 

4011 

4012 

— 

— 

— 

76 

4013 

1 

25 

10 

4014  - 

1 

7  60 

2 

— 

16  65 

4015 

Réflecteurs  à  manche  fixe 

diamètre  de  reflexion  65  mm 
id.  -  -  -  80  - 

id.  -  -  -  90  - 

id.  -  .  -  105  - 

id.  -  -  ^  -  110  - 

Réflecteurs  articulés  à  manche 
diamètre  de  réflexion  65  mm 
id.  .  _  .  80  - 

id.  .  _  -  90  - 

id.  -  -  •  -  106  - 

id.  ...  110  - 

Nouveautèl  Réflect.  à  manche  pliant 
se  portant  à  la  poche  .  .  . 

diamètre  de  réflexion  60  mm 
id.  -  .  .  66  - 

Réflecteurs  à  fimntail  et  mouvement 
phérique,  modèle  Türk  ... 

diamètre  de  réflexion  80  mm 
id.  -  -  -  90  . 

id.  -  -  -  105  - 

Articles  de  Paris ,  qualité  supérieure 
Préservatifs  en  caoutch.,  roulés,  ouverts 
Qualité  I  II  in 

1  douzaine  Fr.  5. 90  4,06  2.80 

12  douzaines  Fr.  60.—  37.60  25. — 

Préservatifs,  rouges,  ouv.  première  qualité 
id.  en  caoutchouc ,  emballés  en 


Qualité 


n 


pa|)ier 


1  douzaine  Fr.  6.25  4.40  3.15 


12  douzaines  Fr.  56.25  39.40  28.15 

Préservatifs  en  caoutchouc  en  emballages 
de  fantaisie  amusants,  bonbons, 
monnaies,  fruits . 

Préservatifs,  bouts  américains  .  .  . 
id.  en  vessie  de  poisson .  .  .  . 
Qualité  I  n  in 


1  douzaine  Fr.  10. —  7.50  6.- 


12  douzaines  Fr.  90.—  67.60  45. — 

Safety  sponges,  petit,  éponges  Parisiennes 
première  qualité  en  filets  de  soie  .  . 

sans  filets  .  .  .  . 

deuxième  -  avec  bande  .... 

Préservatifs  pour  femme  (pessaires  occlu¬ 
sives)  à  ressort  . 

avec  anneau  à  air  .  . 

Anneaux  à  dentelure . 

Anneaux  préservant  des  pollutions  .  . 

Remplissage  à  corsets  (seins  en  caoutchouc) 

à  air,  simples  (2  parties) . 

id.  liés  ensemble  ........ 

Articles  de  Paris,  haletto  des  femmes 

compl.  en  étui  élégant" . . . 

Suspensoir  en  argent  fin . 


l  iiièce 

lOpièo. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

5 

40 

46 

6 

90 

55 

_ 

8 

45 

67 

60 

10 

— » 

80 

— 

11 

90 

95 

— 

5 

90 

47 

50 

7 

20 

67 

60 

8 

76 

70 

— 

10 

35 

86 

12 

20 

97 

60 

6 

70 

45 

6 

90 

55 

— 

11 

25 

90 

12 

60 

100 

— 

13 

75 

110 

— 

Id 

ZS. 

12  è 

Iz. 

7 

50 

60 

— 

7 

60 

67 

50 

3 

75 

33 

75 

18 

75 

168 

75 

16 

— 

136 

26 

11 

26 

101 

25 

1  pièce 

10  pièc. 

2 

20 

16 

90 

2 

20 

16 

90 

1 

— 

7 

60 

2 

50 

20 

— 

1  paire 

10  pair. 

6 

,26 

60 

— 

9 

|40 

75 

l  pièce 

10  pi^c. 

30 

— 

250 

37 

60 

312 

60 

8^ 
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No.  1233 


No.  1234 


No.  1235 


No.  1228 


O 

No.  1232  1240 


No.  1243 


No.  1248 


No.  1220 


No. 


1307 


1308 

1309 


1310 

1311 
1313 

1313 

1314 


1315 

1316 

1317 

1318 


1319 

n330 


1331 


1333 


Réflecteurs  à  frontal  et  mouvement 
sphérique,  mod.  Türk 
diamètre  de  réflexion  110  mm  .  .  . 
manches  accessoires  .  .  .  . 

Réflecteurs  à  ouate  pour  le  nez,  à  frontal 
et  à  mouvement  sphérique 

diamètre  du  spéculum  80  mm 
id.  -  -  .  90  - 

id.  -  -  -  106  - 

id.  -  -  -  110  - 

manches  accessoires . 

Réflecteurs  à  frontal  et  mouvement 
sphérique,  mod.  Tiemann 

diamètre  de  reflexion  80  mm  .  . 
id.  -  -  -  90  -  .  . 

id.  -  -  -  106  -  .  . 

id.  -  -  ,  -  110  - 

Nouveautél  Réflecteurs  à  couvercle 
de  sûrete  tournant 

Diamètre  de  réflexion  66  mm  .  . 
id.  -  -  -  70  -  .  . 

id.  -  -  -  80  -  .  . 


1  pièce 

îk. 


16 

1 


11 

13 

16 

16 

1 


11 

12 

14 

16 


O. 


25 


90 

46 

55 

26 


60 

86 

06 

35 


90 

86 

75 


10  pièc. 


Fr. 

120 

10 


96 

107 

120 

132 

10 


93 

102 

112 

122 


65 

62 

70 


60 

50 


60 

60 

60 


60 


Voir  aussi  trousses  laryngoscopiques. 


Trousse  de  résection  conten.  :  3 différents 
conteaux  de  résection,  2  crochets  aigus 
pour  plaies ,  2  chrochets  mousses 

pour  plaies,  1  scie  à  guichet,  1  scie  à 
guichet  avec  coulisse,  1  pince  à  échardes 
d’os,  mod.  Liston,  1  pince  à  cathéter, 
1  élévateur,  1  tenaille p.  os,  2  burins,  cpl. 

Trousse  de  résection  conten.;  4 différents 
couteaux  de  résection,,  2  crochets  aigus 
pour  plaies,  2  crochets  mousses  pour 
plaies,  1  scie  de  résection,  mod.  Mavr, 
1  scie  à  chaînette,  1  scie  à  guichet, 
1  scie  à  guichet  avec  coulisse ,  1  pince 


68  76 


No. 

1  pièce 

10  pièc. 

à  échardes  d’os ,  mod.  Liston ,  1  pince, 
à  fer  chrochu,  mod.  Luer,  1  pince  à 
cathéter,  1  trépan  à  main,  2  élévateurs, 
1  râpe,  1  ciseau  plat,  1  marteau  de 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

plomb,  compl . 

166 

26 

— 

— 

Les  instruments  se  vendent  aussi  séparément. 

1338 

Respirateurs  ordinaires  à  grillage 

‘  2 

50 

20 

1334 

id.  à  grillage  en  argent,  première 

qualité,  fins 

4 

70 

37 

60 

1335 

id.  à  grillage  en  or  -  -  fins 

6 

70 

45 

— 

n336 

id.  à  nez  -  -  -  fins 

6 

60 

62 

50 

1337 

id.  -  -  -  pour  femme  .... 

6 

26 

60 

— 

n338 

id.  mod.  Hausmann,  nick.  en  carton 

3 

75 

30 

1339 

id.  pour  ouvriers,  avec  ouate,  modèle 
Wendschuh  . . 

4 

20 

32 

50 

Voir  aussi  masques  à  inhalation. 

1331 

Seringues  à  onguents,  tout  en  caout- 

chouc  durci . 

4 

40, 

36 

*1333 

Seringues  à  onguent  et  bouillie  pour 

l’urèthre  d’homme,  modèle  TomassoU 
Scies, 

7 

62 

60 

*1333 

Scies  à  amputation,  mod.  Charrière  . 

16 

-1 

127  50 

*1334 

id.  -  Rust .  .  . 

19 

40 

166 

— 

*1335 

Sciotte,  modèle  Charrière,  moyenne  . 

9 

40 

79,70 

1336 

Scie  pour  les  doigts,  modèle  Kauer  . 

9 

40 

79  70 

1337 

Scie  de  résection,  modèle  Maw  .  . 

31 

60 

271 

25 

1338 

Scie  à  chaînette,  -  Jeffray  .  . 
Spie  à  autopsie,  scie  à  arc  .  .  .  . 

21 

90 

187 

50 

1339 

16 

25 

138 

75 

*1340 

Scies  à  guichet,  modèle  Langenbeck  . 

4 

20 

36 

_ _ 

1341 

id.  à  coulisse . 

6 

— . 

42 

50 

1343 

id.  modèle  Lente  .  .  . 

3 

75 

31 

90 

*1343 

Fetine  p.  biberons  en  caoutch.  breveté 

No.  1  2  3  4  6 

Idze.  Fr.  1.55  1.90  2.25  2.80  3.50 

12  dzes.  Fr.  16.—  18.76  22.60  28.15  34.40 

■ 
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1344 


1245 

1246 


1247 

*1248 


Tetinesp. biberons  en  caontcliouc  breveté 
p.  bouteilles  Soxlüet,  première  qualité 
id.  id.  id.  d'euxième 
Tetines  pour  biberons  à  syphon  en 
caoutcb.  breveté  No.  1 _ 2  3 

1  douzaine  Fr.  — .76  1. —  1.15 

12  douzaines  Fr.  7.60  9.40  11.26 

id.  en  caoutcb.  breveté  a.  boutons  en  os 
id.  id.  et  avec  anneaux  de  dentition 

Voir  aussi  garnitures  de  bouteilles  à  lait. 

*1249  Scalpels  en  différentes  grandeurs ,  à 
mancbe  d’ébène . 


1250 

1251 

1252 

1253 

1254 

1255 

*1256 

1257 

1258 

1259 

1260 
1261 
1262 

1263 

1264 

1265 

1266 
1267, 

I 

*1268, 

1269 

1270 
*1271 
*1272 

1273 

1274 

1275 


id.  avec  mancbe  métallique  antiseptique 
id.  à  deux  traucb.  et  à  mancbe  d^ébène 
id.  à  mancbe  métallique  antiseptique  . 
id.  fins,  aigus  et  ronds  servant  à  la 

microscopie  . 

id.  scalpels  à  opérations,  ronds,  mi- 

pointus  à  tranche  droit . 

Scariflicateurs  utérins,  pointus  ou  ronds, 

modèle  Maier . 

id.  modèle  Kristeller . 

id.  -  Scanzoni  . 

id.  -  Spiegelberg . 

id.  -  Fritscb . .  . 

Tabliers  pour  disséqueurs  .  .  .  .  . 

Pinces  à  cathéters,  droites . 

id.  courbes  .  . 

id.  modèle  Faraboeuf  . 

Serres  fines  argentées  en  3  grandeurs  . 

id.  id.  angulaires,  crochues 

Fil  d’argent  p.  la  suture  d’os  1  rouleau 
id.  id.  10  rouleaux 

Sondes  pour  trousses  de  poche 
sondes  fines  à  bouton,  nickelées  .  . 

id.  -  -  -  en  baleine  .  . 

id.  -  .  -  en  celluloïd  .  . 

Sondes  myrtiformes . 

Sondes  creuses  .  . . 

Sondes  à  panaris . 

Sondes  à  chas . 

Sondes  doubles  à  visser  ensemble 
Sonde  à  chas  et  à  bouton . 


Idouz. 

12  dz. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

1 

60 

12 

50 

1 

25 

10 

2 

25 

22 

50 

3 

75 

37 

60 

Ipi 

^ce 

10  p 

lèc 

1 

25 

11125 

1 

76 

15:65 

1 

vo 

16 

_ 

2 

20 

19 

70 

25 

11 

25 

3 

15 

26 

60 

3 

16 

28 

16 

3 

50 

30 

95 

4 

20 

36 

60 

3 

50 

30 

95 

4 

20 

36 

60 

6 

.0 

46 

— 

6 

70 

60 

— 

6 

90 

63 

46 

6 

90 

62 

50 

'  _ 

40 

3 

— 

60 

4 

— 

2 

50 

_ 

— 

20 

— 

— 

— 

35 

2 

50 

50 

4 

— 

46 

3 

76 

86 

6 

60 

90 

7 

— 

1 

90 

15 

— 

— 

85 

6 

60 

160 

12 

50 

Les  sondes  sont  fournies  aussi  en  argent. 


*1276 

Sondes  utérines,  modèle  Sims,  flexibles 

2  60' 

20 

. 

1277 

id. 

modèle  Martin  .  . . 

3 

15 

25 

— 

*1278 

id. 

Kie-wisch . 

3 

15 

25 

— 

1279 

id. 

Sims,  pliantes  .... 

5 

70 

45 

— 

1280 

id. 

Tiemann,p  .élever  l’utérus 

18 

76 

168 

75 

*1281 

id. 

en  aluminium  (baguettes  à  ouate) 

modèle  Spiegelberg,  courbes  .  . 

3 

16 

26 

— 

1282 

id. 

droites  ,  . 

3 

15 

26 

— 

1283 

id. 

coniq. ,  un  peu  courbes,m.  Playfair 

8 

15 

26 

— 

Voir  aussi  Sondes  à  calcul  et  p.  strictures. 

No. 
*1284 

1285 

1286 

1287 

1288 
1289 

*1290 

*1291 

*1292 

1293 

1294 

1295 

1296 

1297 

1298 

1299 

1300 
*1301 

1302 

*1303 

1304 

1305 

1306 

1307 

1308 

1309 
*1310 
*1311 

1312 

1313 
*1314 

1315 

1316 

*1317 


Spatules  pour  trousses  de  poche,'  en  mé¬ 
tal,  nickelées . 

Voir  aussi  spatules  pour  la  bouche. 

Spécula  en  verre  mat,  modèle  Mayer  en 
4  épaisseurs  différentes,  droits  ou  chan- 

freinés . 1  lots 

10  lots 

Obturateurs  accessoires  en  bois  .  .  . 
Supports  pour  spécula  en  bois  .  .  . 
id.  en  verre  mat,  en  4  épaisseurs  avec 
obturateurs,  cÔmplet  en  étuis  .  .  . 
id,  nouv.  forme  courbe,  mod.  Dr.'Wehse, 
en  3  épaisseurs  en  verre  mat  ou  cristai 
id.  en  caoutchouc  durci,  modèle  Mayer 
obliques,  en  4  numéros . ] 

Nouveauté!  Spécula  en  celluloïd  ob¬ 
liques,  mod.  Ma^er,  transparents,  in¬ 
cassables,  en  4  épaisseurs . 

id.  modèle  Fergusson',  en  verre,  noirs 
en  dehors,  plaq.  d'argent  à  l’intérieur, 
en  4  épaisseurs  .  . . 

id.  modèle  Fergusson ,  en  métal,  noirs 
en  dehors,  nickelés  à  l’intérieur,  chau- 
freinés  ou  droits,  en  4  épaisseurs  .  . 

id.  chaufreinés,  nickelés  en  dehors  et 
à  l’intérieur  et  polis,  en  4  épaisseurs  . 
id.  spécula  à  grillage,  modèle  Fergusson, 
obliques  en  3  numéros . 

Spécula,  modèle  Sims,  en  caoutchouc 

durci  . grands 

id.  id.  moyens 

id.  id.  petits 

id.  mod.  Sims,  en  métal  nickelés  grands 

id.  moyens 

id.  petits 

Nouveauté!  Spécula,  modèle  Sims,  avec 
charnière  métallique  ....  moyens 
id.  modèle  Kristeller,  en  caoutchouc 

durci . grands 

id.  id.  moyens 

id.  id.  ‘  peiits 

id.  modèle  KristeUor,  en  métal  avec 

manche  d’ébène . grands 

id.  id.  id.  moyens 

id.  id.  id.  petits 

id.  modèle  Eicord,  en  métal  .  .  .  . 
id.  -  Cusco  -  -  avec  vis  . 

id. 

pliants  .  . 

id.  id.  id. 

id.  en  métal  modèle  Lentze  .  .  .  . 
id.  -  'Bozemann  à  2  feuilles 

id.  -  .  '  .  3  - 

Nouveauté.  Spécula .  modèle  Eothe, 
fixes,  avec  anse  fermee  en  3  grandeurs 


id. 

id. 


en  métal ,  à  manches 
à  coulisse 


Ipièeo 

lOpièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

1 

3 

27 

16 

50 

50 

9 

1 

7 

60 

8 

16 

28 

16 

8 

75 

76 

1  lot 

10  lots 

6  25 

50 

— 

12 

t 

60 

100 

— 

15 

— 

125 

— 

16 

26 

132 

60 

13 

75 

118 

75 

22 

60 

195 

— 

1  pièce 

lOpièc 

6 

42  50 

5 

40 

4  40 

36 

3  76 

30 

_ 

7  60 

60 

— 

6  90 

55 

— 

6  25 

60 

— 

12 

60 

112 

50 

4 

70 

37 

50 

4 

40 

35 

60 

4 

20 

32 

6 

26 

60 

5 

70 

46 

— 

6 

— 

40 

— 

11 

26 

90 

— 

8 

76 

1  76 

11 

26 

90 

12 

60 

112 

60 

22 

50 

200 

— 

31 

26 

281 

26 

36 

25 

326 

— 

18 

76 

168 

76 
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No.  1314 


>: 


" 

\  \V  .'■• 

y'  \ 

^ - 


No,  1317 


No.  1327 


No.  1330 


No.  1329 


No.  1328 


No. 


1318 

1319 
18S0 
1321 


L  */  '»  •’< 
I  Oi 


1824 

1825 

1826 


1827 

1828 


JDermer  tnodt>Ie.  Spécula,  modèle 
Bozemann  Simon,  à  3  manches  et  5  spé¬ 
cula  d’applique  différents . 

id.  mode  le  Bozemann-  Simon  avec  8  app¬ 
liques  différent  et  2  manches  .  .  .  . 
id,  modèle  Simon  avôc  6  appliqixes  à 

coulisse  et  3  manclies . 

id,  p.  la  séparation  supérieure, ^m.  Johert 
id.  -  -  inferieure  -  ;■ 

Spécula  en  métal,  m.  Nott,  à  4  feuilles 

id.  _  _  _  -  -  3  - 

id.  .  _  -  _  -  3  - 

petit  modèle . 

id.  spécula  à  bain  en  caoutchouc  durci  : 
sans  manch,es  avec  trous ,  en  6  gran¬ 
deurs  différentes . 

id,  à  manches  id.  id . 

id.  spécula  i\  bain  en  métal,  en  3  gran¬ 
deurs  différentes . 


!i 


;1  pièce 


Fr. 

28 


tO  pièc 

Fr.  c. 
240  35 


85;65‘;302,85 

I  il  I 

41  25^005 
6  90  !  55;— 
6  25i;  50  — 
15  66'132  86 
11,25:1  95:65 


li:26'  j  95,65 


1  90'  15  - 
1  90!  16  — 

S,15;|  25 — 


Lampes  pour  éclairer  les  spécula,  voir  Laryngoscopes. 


Voir  aussi  spécula  pour  le  nez,  spécula  dilatateurs, 
spécula  pour  Tiiitestin,  et  pour  l'oreille. 


*1329 

*1880 


1381  id. 


1882 

1888 

1884 


Crachoirs  en  fer  blanc  émaillé  a.  applique 
id.  en  porcelaine  sans  applique  .  .  . 

avec  -  (comme  au 
No.  1329) 

en  verre,  modèle  ordinaii'e  . 
en  papiermâché  avec  applique  .  . 
-  -  -  couvercle ,  . 


id. 

id. 

id. 


90' 

il5|- 

-I 

8i20 

25 

i 

lo:- 

:70 

6  50 

50 

20!— 

r 

20’— 

i 

No. 


*1885 

*1386 


*1337 

1888 


1840 

1341 


1348 

1844 

1345 

*1846 


*1847 

1348 

*1349 

*1850 

1351 


1358 

*1854 

1855 


l  piècfc 

iO  pièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

Élévateurs  avec  arrêt,  mod.  Bose  .  . 

1 

26 

10 

Lampes  à  esprit-de-vin,  en  verre,  à 
capsule  affûtée  et  ouverture  de  rem- 
plissage . 

1 

40 

11 

Seringjies  àinjection  sous-cutanée, mod. 
Pravaz,  compl.  à  2  canules  en  étuis  en 
caoutchouc  dui’ci . 

2 

80 

21 

90 

id.  -  -  id.  1  flacon  .  .  . 

4 

20 

32  50 

id.  -  -  id.  2  flacons  .  .  . 

6 

40 

42  50 

id.  en  métal . 

3 

60 

27  50 

id.  -  -  avec  1  flacon . '  . 

4 

70 

37  50 

id.  -  -  -  2  flacons . 

6 

90 

47 

50 

id.  -  cellulo’id  avec  filet  de  verre 

3 

76 

30 

— 

id.  -  -  -  1  flacon  .  .  . 

5 

— 

40 

id,  -  -  -  2  flacons  .  .  . 

6 

25 

60 

_ 

Nouveauté.  Seringues  à  infection 
sons-cntanée  en  métal,  en  étui  anti¬ 
septique,  tout  en  métal . 

4 

70 

42 

60 

Nouveauté.  id,  id.  avec  flacon 

6 

90 

65 

id.  en  métal,  forme  courte  en  boîte  . 

6 

25 

60 

id.  -  -  en  boîte  fine  haute  .  . 

8 

20, 

65 

— 

id.  -  -  id.  avec  flacon  .  . 

10 

— 

80- 

Seringues  sous-cutanées  en  argent  en 
étui  de  cuir  fin . 

11 

25 

10126 

id.  id.  avec  flacon  .... 

12 

60 

100 

— 

id.  en  aluminium  id.  .... 

10 

66! 

90  66 

id.  en  métal  en  boîte  métallique  longue 
et  étroite  poux  étuis  à  pansement  . 

4 

40 

36 

Nouveauté.  Seringues  sous-cutanées 
en  caoutchouc  durci  à  piston  d’asheste, 
compl.  en  etui,  avec  2  canules  .  .  . 

5 

j 

40 

— 

4 
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No.  1391 


No.  1347 


No.  1366 


JNo.  1346 


No.  1381 


No. 

Seringues  à  injection  de  sublimé,  mod. 
Levrin,  capacité  d’environ  2  grammes, 
avec  2  canules  en  étui  à  garniture  de 

caoutchouc  durci . 

id.  id.  à  garniture  métallique  . 

id.  id.  -  -  de  celluloïd  . 

t  pièce 

10  pièc. 

*1356 

1857 

1358 

Fr. 

4 

6 

6 

c. 

7o: 

Fr. 

32 

40 

45 

c. 

50 

Toutes  les  seringues  àinject.  sous-cutanée  sont  assorties  soigneu- 

sement  et  je  garantis  compl.  la  quai,  irréprochable  des  marchandises. 

1359 

Seringues  sous-cutanées  à  injection 
vétérinaire,  d’une  capacité  d’environ 
6  gr.  compl.  en  étui,  avec  garniture  de 
caoutchouc  durci  et  douille  de  protec¬ 
tion  à  2  canules . 

5 

90 

47 

50 

1360 

Seringues  sous -cutanées  à  injection 
vétérinaire,  capacité  d’environ  5  grs., 
filet  de  verre,  2  canules  ..... 

5 

70 

45 

1361 

id.  id.  1  canule,  1  trocart  .... 

5 

90, 

47 

60 

1363 

id.  capacité  d’environ  8  grammes,  gar¬ 
niture  de  caoutchouc  durci,  filet  de 
verre  avec  2  canules  ....... 

6 

90 

65 

1363 

1364 

id.  id.  avec  1  canule  et  1  trocart  . 

7 

20 

57 

60 

id.  avec  garniture  métallique,  filet  de 
ven-e,  capacité  d’environ  6  grammes, 
avec  2  canules  ......... 

7 

60 

60 

1365 

id.  id.  avec  1  canule  et  1  trocart  . 

7 

86 

62 

60 

1366 

Canules  pour  sernigues  à  injec¬ 
tion  sous-cutanée,  mod.  Pravaz, 
hien  durcies,  sans  couture,  en  4  épais¬ 
seurs,  fortes,  moyennes,  fines,  surfines, 
à  garniture  de  caoutchouc  durci  .  , 

65 

5 

1367 

id.  avec  garniture  métallique  .... 

— 

75 

6 

— 

1368 

id.  en  or  à  pointe  d’acier  et  garniture 
de  caoutchouc  durci . 

3 

75 

30 

, 

1869 

id.  avec  garniture  métallique  .... 

4 

20 

32 

60 

1370 

1371 
1373 

Fils  épurateurs  pour  les  canules  à  in¬ 
jection  sous-cutanée forts,  moyens, 
fins,  en  faisceaux  10  faisceaux  Fr.  — .65 
100  -  -  5.- 

CyliüdreS  en  verre  à  filet . 

« 

3 

No. 


1373 


1374 

1375 

1376 

1377 

1378 

1379 

1880 

*1381 

1383 

1383 

1384 

1385 

1386 

1387 


1388 


1389 


1390 

*1391 


1393 


Canules  pour  seringues  à  injection  sous- 
cutanée  vétérinaire  avec  garniture  de 

caoutchouc  durci . 

id.  avec  garniture  métallique  .  .  .  . 

Fils  épurateurs  p.  canules  vétérinaires 

en  faisceau  . . 

Cylindre  à  filet . 

Suspensoîrs  avec  ceinture  en  shirting 
et  sac  de  tricot  bien  cousu  à  lanière  . 
id.  id.  id.  à  lanière-cuisse  .  . 

id.  id.  avec  élastique,  sac  à  débou¬ 
tonner  et  lanière-cuisse . 

id.  avec  sac  en  soie  ....... 

id.  avec  ceinture  en  shirting,  élastique, 
_  sac  bien  cousu  et  lanière-cuisse  .  .  . 
id.  avec  ceinture  de  sangle,  sac  à  dé¬ 
boutonner  et  lanière-cuisse  .  .  .  . 

id.  avec  sac  en  soie . 

id.  avec  ceinture  en  caoutchouc,  sac 
à  déboutonner  et  lanière-cuisse  .  .  . 
id.  avec  sac  en  soie  à  lanière-cuisse  . 
id.  -  -  -  -  avec  bandes  .  .  . 

id.  avec  ceinture  de  sangle,  sac  bien 
cousu  en  chamois  et  lanière-cuisse  (très 
forts)  pour  hernies  testiculaires  .  .  . 
id.  avec  ceinture  de  sangle,  Sac  grand 
en  tricot  à  déboutonner,  pour  hernies 

testiculaires  (très  forts) . 

id.  avec  ceinture  en  shirting  (forme 
voûtée),  avec  élastique,  sac  bien  cousu 

et  lanière-cuisse . 

id.  avec  sac  en  soie . 

id.  fSuspensoîrs  pour  cavaliers)  avec 
ceinture  on  shirting  et  élastique,  sac 
bien  cousu  à  tissage  en  caoutcnouc, 
sans  lanière-cuisse  ....... 

id.  id.  et  élastique,  sac  bien  cousu 
en  soie  avec  tissage  en  caoutchouc, 
sans  ianière-cuissé 
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No.  1427  No.  1440  1142 


j>u.  JAb2 


No.  1460 


No.  1401 


No.  1451 


No.  1466 


No. 

1  pièce 

!0  pièc. 

1393 

1394 

1395 

Suspensoirs  avec  ceinture  en  satin  avec 
élastique,  sac  fin  en  soie  bien  consuavec 
tissage  élastique  sans  lanière-cuisse  . 
id.  ceinture  en  shirting  avec  élastique, 
sac  à  déboutonner  avec  tissage  élastique 
sans  lanière-cuisse  .  .  .  .  .  . 

id.  avec  sac  en  soie . 

Fr. 

4 

^2 

3 

c. 

40 

20 

15 

Fr. 

33 

16 

23 

c. 

75 

26 

76 

Indiquer  dans  les  commandes  de  suspensoirs  -par  centimètres 

le  tour  du  corps  et  la  grandeur  approximative  du  scroton. 

*1396 

Ciseaux  pour  trousses  de  poche 

Oiseaux  ordinaires  à  incisions  .  ,  . 

2 

20 

18 

76 

1397 

boutonnés . . 

2 

20 

18 

76 

*1398 

courbes,  mod.  Cooper . 

2 

80 

23 

76 

1399 

ciseaux  pour  les  genous ,  mod.  Richter 

3 

16 

26 

60 

1400 

Ciseaux  à  incision  p.  l’utérus,  m.  Sims 

9 

40 

80 

_ 

*1401 

id.  mod.  Küchenmeister . 

7 

50 

63 

75 

1402 

Ciseaux  p.  fistules  utérines,  m.  Simon 

8 

75 

75 

_ 

1403 

id.  mod.  Bozemann,  pour  la  main  droite 
ou  p.  la  main  gauche  ...... 

10 

97 

60 

1404 

id.  înod.  HayVood-Smith,  tournant  . 

27 

60 

233 

76 

1405 

Ciseaux  pour  les  intestins  ..... 

6 

— 

42 

50 

1406 

Ciseaux  à  pansement,  m.  Lister,  moyens 

6 

70 

48 

46 

1407 

Viroles  en  caoutch.  breveté  100  p.Fr.8. — 

— 

— 

_ 

_ 

1408 

Tuyaux  en  caoutchouc  gris  de  toutes 
dimensions,  première  qualité,  le  Kilo  . 

7 

60 

62 

50 

deuxième  -  -  -  . 

6 

70 

46 

90 

1409 

Prix  par  mètre. 

tuyau  en  caoutchouc  gris,  première  quai, 
trou  de  paroi,  de  Itiomm 

85 

6 

60 

1410 

-  -  8  -  -  .  2  - 

1 

25 

10 

1411 

-  -  10  -  -  -  21/2- 

1 

76 

14 

— 

1412 

id.  en  caoutchouc  rouge,  première  quai. 

le  Kilo 

11 

26 

93 

75 

1413 

deuxième  id.  id. 

7 

60 

83 

75 

1414 

Prix  par  mètre. 

tuyau  en  caoutch.  rouge,  première  quai, 
trou  de  71/2  mm,  paroi  de  1^/2  mm 

1 

26 

10 

1415 

--8  -  ._2- 

1 

90 

16 

.... 

1416 

-  -10  -  -  -  2  - 

2 

60: 

20 

— 

Voir  aussi  tuyaux  de  drainage. 

Pour  tuyaux  de  pression  voir  le  prix-courant  spécial. 

No. 

1417 


1418 

*1419 


1420 

1421 

1422 

1423 

1424 

1425 

1426 

*1427 

1428 

1429 

1430 


1431 

1432 

1433 

1434 

1435 

1436 

1437 

1438 

1439 


*1440 

1441 

*1442 

1443 

1444 


Tuyaux"  d’aspiration  à  garniture  en 
porcelaine,  bouchon  à  couvercle  en 
porcelaine,  rosette  et  raccord  également 
en  porcelaine,  qualité  A  .....  . 

S .....  . 
id.  avec  garnitures  en  os,  bouchon  à 
couvercle  en  os,  rosette  et  raccord  égale¬ 
ment  en  os,  qualité  A . 

B . 

Bougie  pour  le  pharynx,  tissus  élastique 
en  soie  jaune,  cylindrique  .... 

-  -  -  conique  ..... 

olivaire  ..... 
brune,  cylindrique  . 

conique  ........ 

olivaire . 

Tubes  pour  le  pharynx,  tissus  élastique, 
bruns  avec  entonnoir,  cylindriques  . 

-  -  -  coniques  .  . 

-  -  -  olivaires  .  . 

'Nouveauté!  Tubes  pour  le  pharynx, 

tissus  élastique  en  soie  jaune  première 
qualité  avec  entonnoir  cylindriques 

coniques 

-  -  olivaires 

Tubes  pour  le  pharynx,  élastiques  tissés 
noirs  avec  entonnoir,  cylindriques  .  . 

-  coniques  .  .  . 

olivaires  .  .  . 

id.  élastiques,  bruns,  tissés  à  double 

courant  . 

id.  en  caoutchouc  élastique  rouge,  brevet 

Jaques,  première  qualité . 

id.  id.  à  double  courant 

id.  en  caoutchouc  noir  breveté  .  . 

Voir  aussi  Einceurs  pour  l’estomac. 

Pilons  pour  le  pharynx,  mod.  Trousseau, 
bâton  en  baleine,  avec  6  olives  en  ivoire 
id.  id.  -  6  -  -  - 

et  1  tire-monnaie  à  visser . 

id.  avec  éponge,  ordinaires  .... 
id.  -  -  et  tire-monnaie  réunis 

id.  tire-monnaie  ordinaire  .  .  ,  . 


Idouz. 
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dz. 

Fr. 

c. 

Fr. 

C. 
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No.  1493a 


No.  1477/78 


No.  1502 


No.  1600 


No.  1491 


No.  1472 


No.  1490 


No. 

1  pièce 

10  pièc. 

No. 

1445 

Pince-pharynx,  mod.  Charrière  ..  .  . 

12 

85 

109 

10 

1469 

1446 

id.  mod.  Tiemann,  avec  spirale  élastique 

de  fil  métallique . 

21 

90 

186 

96 

*1470 

*1447 

id.  m.  Moi ,  flexible  dans  toutes  les  direct. 

21 

90 

185 

96 

1471 

1448 

id.  courbes,  prenant  du  côté  .  ... 

6 

70 

60 

— 

1449 

id.  -  -  vers  le  haut  .  . 

6 

70 

50 

— 

*1450 

Appareils  préservant  de  la  crampe  des 

doigts,  en  caoutch.  durci,  pour  écrivains 

mod.  Nussbaum . 

6 

90 

56 

— 

*1451 

Ventouses  de  verre,  100  pièces  Fr.  10  . 

— 

— 

1 

26 

1453 

id.  en  laiton  grandes . 

— 

85 

6 

50 

1453 

id.  -  -  petites . 

— 

65 

6 

— 

1454 

Lampes  à  ventouses  en  laiton .... 

1 

60 

12 

60 

1455 

id.  -  verre  .... 

1 

60 

12 

50 

1456 

Flammes  à  ventouser. 

carrées,  à  16  couteaux  a.poussoir  de  tract. 

8 

75 

76 

— 

1457 

id.  carrées,  à  16  couteaux  avec  bouton 

*1473 

à  pousser 

9 

40 

76 

— 

1473 

1458 

id.  octogones,  à  16  - 

10 

— 

80 

— 

1474 

*1459 

id.  -  à  12  -  -  - 

frappant  en  dehors 

10 

66 

85 

— 

1475 

1460 

id.  rondes  à  12  couteaux,  frappant  en 

1476 

dehors,  mod.  français  .  . . 

12 

50 

100 

— 

*1477 

1461 

Scarificateur  en  casier  de  bois  poli,  conten. 

a' 

12 ventouses  en  verre  No.  1461, 1  flamme 

*1478 

à  ventouser  No.  1459, 1  lampe  à  ventouses 

1479 

en  laiton  No.  1464,  compl . 

18 

16 

146 

— 

*1480 

1463 

Lunettes  de  protection ,  lunettes  à  gaze. 

verres  ordinaires  et  ficelles  élastiques . 

1 

25 

10 

— 

1481 

*1463 

id.  id.  avec  ressorts,  pour  hommes 

3 

75 

30 

— 

1482 

*1464 

id.  lunettes  en  cuir  avec  calebottin  et 

ficelle  élastique . 

1 

25 

10 

— 

1465 

id.  lunettes  à  calebottin  avec  garniture 

*1484 

double  en  cuir  et  plaques  en  mica  .  . 

3 

15 

25 

— 

1 48îi 

Nouveauté!  Lunettes  de  sûreté  de 

1 480 

Scheidig,  ventilât,  parfaite,  s’adoptant 

1487 

à  n’importe  quelle  figure: 

1488 

*1466 

première  qualité,  verres  d’une  épaisseur 

1489 

de  6  mm,  dernier  perfectionnement  . 

6 

— 

40 

— 

*1490 

1467 

deuxième  qualité,  verres  d’une  épaisseur 

i 

de  2  mm  -  -  -  simples  .  .  . 

3 

40 

27 

60 

*1491 

1468 

Masque  de  cuir  anglais  avec  lunette  de 

1493 

protection . 

3 

15 

26 

— 

Éponges,  éponges- cautères  munies  de  fil 

métallique . 

id.  éponges-cautères,  à  manche  de  bois 
Sacs  à  éponges  en  étoffe  caoutchoutée 

Grandeur  cm  16-^18  19-f-20  23-}-25 
gris  1  p.  Fr.  0.85  1.00  1.40 

caoutchoutés  10p.  Fr.  6.60  7.50  10.65 

rouges  1  p.  Fr.  1.10  1.25  2.16 

caoutchoutés  10p.  Fr.  8.20  9.40  16.26 

gTandeur  cm  26-|-28  28-{-30  31-1-33 

gris  1  p.  Fr.  1.65  2. —  2.30 

caoutchoutés  10p.  Fr.  12.50  15.65  18.15 

rouges  1  p.  Fr.  2.60  3.15  3.40 

caoutchoutés  10  p.  Fr.  18.76  22.60  26.26 
Porte-éponge  pour  Tutérus,  mod.  Lesser 
id.  -  Kristeller 

id.  en  même  temps  porte  -  Lamenaria 

mod.  Braun 

id.  id.  id.  id.  Kristeller 
id.  pour  l’urèthre  d’homme  .  .  .  . 

Balanciers  pour  mettre  du  plâtre  et  des 

corsets  plastiques  etc . . 

id.  à  poulie  mouflée . 

id.  avec  châssis  pliant  en  3  parties 
Ceinture  de  sauvetage  à  enfl.er  en  caoutch. 

gris,  grande  . 

id.  id.  id.  moyenne 

id.  id.  id.  petite  . 

Bassins  de  selle  ordinaires  en  zinc  laminé 

avec  couvercle . 

id.  en  zinc  laminé  avec  coussin  et  vis 
id.  id.  id.  pour  enfants 

id.  id.  et  plat  mobile  en  porcelaine 

id.  en  porcelaine,  grands . 

id.  -  -  moyens . 

id.  avec  anse-  . 

id.  avec  coussin  mobile,  forme  chan- 

freinée  ovale,  à  couvercle . 

id.  rond,  breveté,  a.  bordure  démontable 
Couvercle  pour  le  bassin  de  selle  Nr.  1491 
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^0.  1667  No.1560  No.  1661 


figure  de  la  mesure 


No.  1497 


No.  1621^1631 


No.  1495 


No. 

1400 


1514 


1517 


1531 

1533 

1538 


l  pièce 

10  pièo 

No. 

8  Nouveauté!  Basdn  de  selle  en  fer 

Fr 

c 

Fr 

c. 

blanc  émaillé  .... 

4 

t4C 

)  37 

'50 

a  id.  id.  a.  bordure  démontable 

IC 

)6c 

9C 

»66 

1534 

5  Sondes-pierre  massives  en  métal  .  ■  .  . 

r 

i5C 

2C 

6  id.  creusées  . . 

.  lÊ 

26 

1536 

7  Casse-pierre,  modèle  Chartière .  .  .  . 

6C 

— 

8  ,  id.  -  Thompson  .  .  . 

66 

26 

_ 

9  Stéthoscopes  en  bois  de  cèdre  .  ... 

1 

6C 

12 

60 

1537 

0  id.  en  bois  d’éhène  ....... 

1 

9C 

16 

1  id.  en  caoutchouc  durci  .  .  .  .  . 

2 

20 

17 

60 

1538 

3  id.  à  visser  ensemble . 

2 

80 

22 

60 

3  id.  à  mettre  à  l’entour  avec  coquille 

plate  ou  voûtée  .  . . 

2 

60 

20 

1539 

i  id.  en  tube  d’ébêne  avec  coquille 

d’ivoire  plate . . 

3 

15 

25 

_ 

1580 

$  id.  en  tûbè  métallique  à  coquille  en 

caoutchouc  durci,  plats . 

3 

16 

26 

1581 

5  id.  tout  en  ivoire,  modèle  Trauhe  .  . 

18 

76 

168 

75 

7  id.  en  métal,  mod.  Traube,  à  joindre 

bout  à  bout  . . 

3 

76 

30 

?  Nouveauté!  Stéthoscopes  en  tube  mé- 

tallique  à  plaque  de  celluloïd  à  attacher 

3 

40 

27 

50 

)  Nouveauté!  Stéthoscopes  tout  en  cellu- 

1533 

loïd,  modèle  Traubô  ....... 

4 

70 

37 

60 

)  Nouveauté!  Stéthoscopes,  tout  en  cellu- 

loïd,  à  joindre  bout  à  heut,  m.  Trauhe 
.  Stéthoscopes  en  tube  métallique  à  joindre 

6 

40 

_ 

_  bout  à  bout,  avec  coquilles  en  celluloïd 
î  id.  modèle  Voltilini  à  tube  en  caout- 

4 

20 

32 

50 

chouc  et  garniture  en  caoutchouc  durci 

2 

50 

20 

—  - 

!  Nouveauté}.  Stéthoscopes  à  tube  mé- 

tallique  démontable  en  2  parties  et 

1588  1 

avec  coquilles  à  joindre  bout  à  bout  . 

6 

26 

60 

_ 

r  Cuirs  à  rasoirs  ordinaires  à  utiliser  de 

deux  côtés,  bien  collants  ,  i 

2 

50 

21 

25 

*1534 

id.  id.  châssis  à  vis  ...... 

Cuirs  àrasoirs  de  chirurgie, carrés, 3 côtés 

6 

7d 

47 

86 

revêtis  de  cuir,  1  côté  revêti  de  pierre 

7 

50 

63 

76 

Bougies  servant  en  cas  de  rétrécisse¬ 
ment  du  canal  de  l’nrètre,  modèle 

Roser,  en  argent  chinois,  12  épaisseurs 

3 

40 

27 

50 

1535 

id.  modèle  Thompson  id.  11 

4 

40 

35 

id.  sonde  cannelée  p.  le  traitement  de  la 
gonorrhée  chronique,  m.  du  Dr.  L.  Caspat 

en  épaisseur  de  No.  18—23,  filière  franç. 

5' 

40 

46 

Bas  en  tissage  élastiqné  et  fil  gris 

No.  1—8  9—10  11- 

-12 

1536  1 

Bas  allant  Fr.  9.40  10.66  11.90 

1  paire 

jusqu  au  genou  Fr.  76.—  86.—  95.—  10  paires 

Fr.  14.40  16.—  17.50 

allant  msau  au 

1  paire 

dessus  du  genou  116* 128.—  14o. 

—  10  paires 

Bas  à  jambe  Fr.  18.15  20.—  23. 

1  uaire 

couWapt  la  jambe  Fr.  146.—  160.—  184. 

—  10  paires  | 

Bas  en  tissage  élastique  et  fil  gris 
^  No.  1—8  9r-10 

Nr. 

Fr. 


11—12 


faux  mollets 


13.15 
105. — 


6.90 
65.— 

faux  mollets  allant  Fr.  11.90 
au-dessus  du  genou ‘Fv.  96.— 

fam-mollets  Fr!  16.26  18.16 

oouvra/nt  la  jambe  Fr.  ISO.-  146.— 

bas  à  jambe  Fr.  6.90  7Æ~ 

détachés  Fr.  56.—  60.— 


8.20  9.40  1  paire 

65.—  75. —  10  paires 


15.- 

120.- 


1  paire 
10  paires 


20.- 

160.- 


8.76 

70.— 


Fr.  6.26  6.90  7.60 

Fr.  60.—  65.—  60.— 

bonnets  eouvrcmt  Fr.  11.26  12.60  13.76 

la  jambe  Fr.  90.—  100.—  110.— 

Fr.‘^‘6.70  6.25  6.00 

Fr.  46.—  50.—  56.— 


1  paire 
10  paü-es 

1  paire 
10  paires 


bonnets 


pièces  de  talon 


1  paire 
10  paires 


1  paire 

10  paires 


1  paire 
10  patres 


Bas  en  soie,  a  des  prix  prop&i-tioiiément  snpériettfs 

Dans  les  côiiimandes  de  bas  £1  faut  indiquer  par  centim. 
les  tours  de  corps  respectifs.  Voir  la  figure -mesure. 
d^ouvecluté.  Bas  en  tissage  élastique 
Bonnets  première  qualité  doublés  de  lainô  beige,  ser¬ 
vant  contre  le  rhumatisme: 

No.  1-8  9-10  11—12  13-14  16-16 

1 


paire  Fr.  9.70 
10  paires  Fr.  77.5Ô~ 


10.65  11.90  18.75  16.26 


86.- 


.  -  95.—  110.—  130.— 

Etoffes  à  pansement  voir  page  45 — 48. 

Troosses  de  poche. 


de  ciseaux,  1  spatule, 
cette,  1  lancette  .  . 


sonde,  1  pin- 
.  .  eompl. 


\k 
SSL 


de  longueur  contenant  :  2  bistouris ,  1 
lancette,  1  paire  de  ciseaux,  1  pincetté 
d’anatomie,!  spatule  à  emplâtre,  1  sonde 
myrtiforme,  1  sonde  à  bouton,  1  porte- 
pierre  infernale  2  aiguilles.  .  eompl . 
Sîiii  à  pansement  en2parti.es,  151/2 cm  de 
long. ,  contenant  :  3  bistouris,  3 lancettes, 
Ipaire  de  ciseaux  droits,lpaire  de  oiseaux 
courbes,  1  bercelle,  1  pincette  d’anato¬ 
mie,  1  spatule,  1  sonde  creuse,  1  sonde 
myrtiforme,  1  sonde  à  bouton,  1  porte- 
pierre  infernale,  3  aiguilles,  complet 
îtui  à  pansement  en  3  sections,  15  cm  de 
long.,  contenant:  3  bistouris,  1  crochet  à 
artère  a.  anneau,  3  lancettes  différentes, 
1  pa.iré  de  ciseaux  droits,  1  paire  de 
ciseaux  courbes,  1  bercelle,  1  pincette  à 
crochet,  1  pincette  de  ligature,  1  spatule, 
1  sonde  creuse,  1  sonde  myrtiforme, 
1  sonde  à  Bouton,  Itrocart  d’essai,lporte- 
pierre  infernale,  4  aiguilles  complet 


t  piède 

FrTc: 
8  75 


17 


10  pièo 


60 


Fr. 

76 


29 


41 


40 


148 


c. 


250 


95 


îôllsô? 


60 
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No.  1637 


No. 


1538 


*1539 


1540 


Etui  à  pansement  en  3  sections,  15  cm 
de  longueur,  contenant;  2  l'bistouris 
doubles,  1  ténotome,  3  lancettes,  1  paire 
de  ciseaux  droits,  1  pincette  à  crochet, 
1  pincette  de  ligature,  1  bercelle,  1  spa¬ 
tule,  1  sonde  creuse,  1  sonde  myrti- 
forme,  1  sonde  à  boutonj  1  cathéter  à 
visser,  1  trocart  d’essai,  4  aiguilles, 
1  porte-pierre  infernale,  1  cuiller  aiguë, 
modèle  Volkmann  .....  compl. 

Etui  à  pansement  à  3  sections,  16  cm 
de  longueur ,  contenant:  1  paire  de 
ciseaux  droits  ,  1  paire  de  ciseaux 
courbes,  2  bistouris  doubles  à  coulisse, 
1  crochet  à  artère  avec  aiguille  à  liga¬ 
ture,  1  ténotome,  8  lancettes,  1  porte- 
pierre  infernale,  1  tube  Bellocq,  1  ca¬ 
théter  à  visser  pour  homme  et  femme, 
1  bercelle  servant  en  même  temps  de 
porte-aiguille,  2  pincettes  de  ligature, 
1  pincette  à  crochet,  1  trocart  d’essai, 
1  pincette  d’anatomie,  1  sonde  creuse, 
1  sonde  myrtiforme,  1  sonde  à  bouton , 
1  cuiller  aiguë,  modèle  Volkmann,  1 
burin  creux  pour  enlever  de  l’oreilie  des 
corps  étrangers,  1  thermomètre  maxima, 
6  aiguilles  de  suture,  soie,  .  .  cmpl. 

Trousses  de  poche  antiseptiques,  tout 
en  métal,  modèle  du  Prof.  Bergmann; 
Complément  I,  longueur  de  16  cm, 
largeur  de  6  cm,  contenant  :  1  paire  de 
ciseaux  droits  démontables,  3  scalpels 
a  manches  métalliques,  1  petit  crochet 
aigu  a  manche  métallique,  1  pince  à 
artères  modèle  Péan,  1  pincette  à  cro¬ 
chet,  1  pincette  d’anatomie,  1  sonde 
creuse  à  aiguille  de  ligature,  1  sonde 
à  bouton,  1  sonde  myrtiforme,  compl. 

Complément  II,  longueur  de  16  cm,  lar¬ 
geur  de  6  cm,  contenant:  1  paire  de 
ciseaux  droits  démontables,  1  paire  de 
ciseaux  courbes,  1  pincette  de  ligature 
démontable  ,  2  scalpels  à  manche  mé¬ 
tallique,  1  pincette  d’anatomie,  1  pin¬ 
cette  à  crochet,  1  sonde  creuse  avec 
aiguille  de  ligature,  1  sonde  à  bouton, 
1  soude  myrtiforme  ....  complet 


1  pièce 

10  pièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

66 

26 

— 

— 

81 

26 

— 

— 

38 

16 

331 

25 

40 

340 

1 

No. 

1  pièce 

10  pièc. 

1541 

Complément  III,  longueur  de  16  cm, 
largeur  de  6  cm,  contenant:  3  scalpels 
à  manche  métallique,  1  petit  crochet 
aigu  à  manche  métallique,  1  tuhe  Bellocq, 
1  pincette  à  crochet,  1  pincette  d’ana¬ 
tomie,  .1  pincette  de  ligature,  1  porte- 
aiguille,  modèle  Bergmann,  3  aiguilles 

Fr. 

O. 

Fr. 

c. 

- 

à  suture  différentes,  1  sonde  creuse 

avec  aiguille  de  ligature,  1  paire  de 
ciseaux  droits  démontables,  1  paire  de 
ciseaux  courbes  démontables,  1  pince 

à  artère  démontable  ....  complet 

68 

76 

— 

— 

1542 

Trousses  de  poche  vides  en  cuir,  longueur 

de  15  cm,  ordinairement  à  2  sections . 

5 

40 

42 

60 

1543 

,  id.  id.  -  -  3  -  . 

'  6 

90 

.65 

— 

1544 

id.  en  peau  de  bouc  fine  -  2 

6 

90 

65 

— 

1545 

id. . -  3 

10 

66 

85 

— 

1546 

id.  en  maroquin,  m.  Viennois  à  2  sections 

10 

— 

80 

— 

1547 

id. . 3  - 

12 

60 

100 

— 

1548 

id.  larges,  modèle  suisse,  tout  en  cuir 

11 

25 

90 

— 

1549 

id.  avec  anse,  fines 

9 

40 

75 

— 

1550 

id.  -  -  -  ‘  grandes  '.  .  .  . 

11 

26 

90 

— 

1551 

id.  poux  internes  d’hôpital . 

1 

90 

15 

— 

1552 

Compas  d’épaissseur  pour  l’anatomie 

*1553 

(céphalomètres') . 

14 

03 

.123 

— 

id.  pour  l’obstétrique,  modèle  Martin  . 

20 

95 

178  16 

1554 

id.  modèle  Collin . 

18 

15 

163  55 

*1555 

Thermomètres,thermomètres  à  accrocher, 

syst.Réaumur,  planche  de  bois  naturopoli 

65 

6 

1556 

id.  noir  planche  dehois  a.  échelle  métalliq. 

1 

25 

10 

— 

*1557 

id.  à  plaque  de  verre  poli . 

3 

75 

80 

— • 

Les  thermomètres  à  accrocher  sont  fournis  sur  commande 
en  lots  d’au  moins  25 pièc.  en  systi  Celsius  ou  Fahrenheit. 

1558 

Thermomètres;  thermomètres  de  bain 

à  virole  de  bois,  système  Béaumur 
longueur  de  la  virole  de  bois  de  20  cm 

65 

5 

1559 

id.  -  -  _  -  -  _  »  25  - 

1 

— 

7 

50 

*1560 

id.  -  ------  30  - 

1 

26 

10 

_ 

*1561 

id.  thermomètres  maxima,  longueur 

de  13  cm  en  boîtes  de  caoutchouc. durci 

3 

16 

21 

90 

1562 

id.  en  boite  métallique,  unis  .... 

3 

16 

21 

90 

1563 

id.  en  étui  de  cuir . 

4 

20' 

31 

25 

1564 

id.  en  gaine  de  bois,  longueur  de  20  cm 

8 

iri, 

21 

90 
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No. , 

, 

1  pièce 

10  pièc. 

1565 

Nouveauté!  Thermomètres  maxima 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

en  boîte  métallique  ovale,  se  confondant 

,  en  haut,  (pouvant  être  désinfectés) 

3 

40 

26 

25 

1566 

Thermomètres  maxima  No.  1561—1666 

avec  certificat  officiel,  en  plus  .  .  . 

1 

90 

16 

65 

1567 

id.  therm.  maxima  grandnes  à  minât. , 

brevet  aUem.,  en  boîte  de  caoutch.  durci 

6 

25 

60 

— 

1568 

id.  en  boîte  métallique . 

6 

25 

60 

— 

*156^ 

id.  therm.  de  fièvre  ord.  en  gaine  de  bois 

O 

imi 

60 

18 

75 

1570 

id.  thermomètres  maxima  en  métal 

■  brevetés,  m.Immisch,  à  douille  en  argent 

22 

60 

191 

26 

1571 

■  id.  '  id.  id.  à  douille  en  or  . 

56j25! 

500 

— 

Mes  thermomètres  maxima  se  distinguent  par  leur  ouvrage  et  leur 

fonctionnement  exacts.  Je  me  charge  p.  cela  de  toute  garantie. 

^572 

Crochets  p.les  tonsilles,  à  manche  d’ébène 

2 

80 

25 

— 

Voir  cmssi  Pinces  à  crochet. 

*1573 

Couteaux  pour  les  tonsilles,  fixes  .  . 

2 

60 

21 

25 

1574 

id.  id.  pliants  .... 

4 

40 

37 

60 

*1575 

Tonsillotomes,  mod.  Mathieu  .... 

32 

50 

233 

76 

1576 

id.  -  Collin . 

33 

15 

281 

60 

1577 

id.  '  -  anglais  .... 

30 

— 

256 

— 

1578 

id.  -  Rothe . 

31 

90 

270 

96 

1579 

Tourniquets,  tourniquets  avec  gourdin 

et  bande . 

2 

80 

23 

75 

1580 

id.  mod.  Petit . 

10 

— 

85 

— 

1581 

id.  -  Rust . 

8 

76 

76 

— 

Bretelles  à  tourniquet,  voir  bretelles. 

Iristrum,  servant  à  la  trachéotomie: 

*1582 

Canules  trachéales  avec  écusson  mobüe 

en  caoutchouc  durci,  mod.  Luer  .  .  . 

3 

16 

25 

— 

1583 

id.  mod.  Luer,  en  argent  chinois  .  . 

7 

60 

60 

— 

1584 

id.  -  -  -  aluminium .... 

9 

40 

76 

— 

1585 

id.  -  -  -  en  argent,  fines  .  . 

11 

90 

106 

25 

1586 

id.  -  Hagedom  avec  obturateur  en 

argent  chinois 

7 

50 

60 

— 

1587 

id.  -  Hagedorn  a.  canule  d’applique, 

sans  obturateur 

8 

20 

66 

— 

*1588' 

id.  id.  avec 

11 

26 

90 

— 

1589 

id.  mod.  Hagedorn  en  argent .... 

12 

60 

112 

60 

1590 

Nouveauté!  Canules  trachéales,  mod. 

Luer,  en  celluloïd  (transparent)  .  .  , 

4 

40 

36 

; - 

*1591 

id.  canules  élast. ,  m.Korùg,  argent  chinois 

6 

26 

60 

— 

1592 

id.  id.  argent . 

11 

90 

106 

90 

1593 

Canules  à  tampon,  mod.  Trendelenburg 

pour  opérations  au  larynx  et  à  la  bouche. 

pour  empêcher  l’entrée  de  sang  dans 

la  trachée  et  pour  permettre  la  chloro- 

formisation,  en  argent . 

20 

— 

180 

— 

1594 

Appareils  à  chloroformisat.,  accessoires 

10 

— 

86 

— 

Les  canules  de  trachéot.  sont  fournies  en  épaiss.  différentes . 

No. 

1  pièce 

10  pièc. 

Znstrum,  servant  à  la  trachéotomie  : 

Fr. 

c. 

■Fr. 

C. 

1595 

Trachéotome,  mod.  Langenbeek  ...  . 

8 

76 

1  76 

— 

*1596 

id.  -  Bardeleben  .  .  . 

12 

50 

112 

50 

1597 

Pince  pour  mettre  les  canules,  niod. 

Trousseau . 

6 

42 

50 

1598 

Pincette  poïir  mettre  les  canules,  mod. 
Schmidt  ■' . 

2 

80 

24 

10 

1599 

Bougie  à  dilatation,  mod.  Dupuis  .  . 

2,80 

24 

10 

1600 

Suspensoir  d’arrêt,  -  Bose  .  .  . 

125 

10 

— 

1601 

Pincette  à  endentures,  mod.  Esmarch  . 

6,60 

65 

95 

*160â 

Petits  crochets  aigus  pour  le  côté  droit 
ou  gauche,  mod.  Bose . 

2 

20 

18 

75 

1603 

id.  à  1  dent . 

2 

— 

17 

20 

1604 

id.  à  2  dents . 

2 

20 

18 

75-' 

*1605 

id*  âj3  **  *•■••••«■•• 

3 

40 

24 

10 

1606 

id.  émoussés  pour  le  côté  droit  ou 
gauche  mod.  Bose . 

2 

20 

18 

76 

1607 

id.  à  1  dent . 

2 

— 

17 

20 

1608 

id.  à  2  dents . . 

2 

20 

18 

76 

1609 

id.  à  3  - . 

2  80 

24 

10 

1610 

id.  émoussés,  doubles,  mod.  Luer  .  . 

1 

60 

12 

50 

*1611 

Crochets  pour  refouler  la  glande  thy- 
réoïde . 

4 

40 

37 

50 

1612 

Pincette  pour  enlever  des  membranes, 
mod,  Collin . 

6 

•60 

56 

1613 

Pinces  id.  id.  id. 

11 

25 

96 

65 

1614 

Brosses  pour  nettoyer  les  canules  .  . 

— 

— 

1 

25 

*1615 

Trousses  compl.p.  la  trachéotomie: 
Petit  complémentconten.:  1  petit  crochet 
aigu,  1  scalpel,  1  pince  mou.  Trousseau, 
2  canules  doubles  en  caoutchouc  durci, 
mod.  Luer,  compl.  en  étui . 

21 

90 

185 

65 

1616 

La  même  trousse  à  2  canules  en  argent, 

compl. 

Grand  complément  contenant;  3  canules 
en  argent,  mod.  Luer,  3  scalpels,  mod. 
Dieffenbach,  2  pincettes  de  ligature, 

1  pince  à  artères,  mod.  Péan,  2pincettes 
à  crochetjlpincette  d’anatomie,  2crochets 
aigus,  2  crochets  mousses,  2  crochets  à 
pansement  larges,  1  suspensoir  d’an-êt, 
mod.  Bose,  1  sonde  creuse,  1  cathéter 
trachéal,  1  pince  à  dilatation,  modèle 
Trousseau,  compl.  en  casier  de  bois  poli 

38 

76* 

329 

40 

*1617 

86 

25 

1618 

La  même  trousse  avec  3  canules  en 
celluloïd . .  compl. 

66 

—a» 

*1619 

Instruments  pour  la  trachéotomie  : 

Instrnments  d’intubation,  mod.  O’Dwyer 
conten.  :  6  canules  d’intubation,  linsl^- 
ment  pour  l’introduction  des  canules, 

1  instrument  pour  retirer  les  canules, 

1  échelle  à  mesurer,  1  bâülon ,  cpl.  en  etui 

112 

i 

60 

* 
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B.  B.  Cassel;  fabrique  d’articles  en  caoutchouc,  Francfort  g/ 


m. 


41 


No.  1619 


No.  1652 


No.  1616 


No. 


1620 

1621 

1622 


1623 


1624 


*1625 

1626 

162Î 

1628 

*1629 

*1630 

1631 


Appareils  de  transfasion,  mod.  Esmarch 
id.  mod.  Hneter,  en  étui  .  .  .  .  . 
id.  appareil  à  injection  sous -cutanée 
pour  le  cou  et  le  péritoine  en  cas  de 
choléra,  mod.  Leibl . 


Entonnoirs  en  verre 
Diamètre  :  cm 4— 5  6 — 7  8—9  10—11 


1  pièce 

10  pièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

9 

40 

79 

70 

15 

— 

127 

50 

76 

— 

— 

— 

12  13—14  15 


1  pièce  Jt  — .35 — .40  —.46  — .60  —.60  — .70  —.85 


10  pièces  Ji  2.60  3. — 
Diamètre^;  cm  16-^17  18 
1  pièce 


3.60  4.— 
-19  20—21 


4.60  6.60  6.60 
22  23-24  25 


Jt  1.—  1.20  1.46  1.60  2.—  2.50 


10  pièces  7.50  9.60  11.60 

Entonnoirs  en  caoutchouc  durci 
Diamètre:  cm  lO^/a 

1  pièce  J(i  1.90  2.20  2.50 


12.50  16.60  20.— 

121/2  16 


10  pièces  15. 


17.60  20.— 


Trocarts,  trocarts  d’essai ...... 

id.  à  douiDe  d’argent . 

grand  trocart  p.  faire  des  ponctions 
deventre,en  Sépaisseurs  à  broche  unie  • 
id.  id.  à  broche  rabaissée  .  .  . 

id,  servanten cas  d’hydrocèle,  mod. 

Graefe . ‘ . 

id.  id.  à  robinet .... 

id.  pour  ponctions  de  la  vessie 
avec  sonde,  mod.  Fleurant  .  .  .  . 


3.16 

4.40 

5.— 

35.- 

J,  pièce 

10  pièc. 

1 

90 

16 

— 

2 

80 

26 

— 

3 

16 

25 

. 

4 

40 

35 

— 

4 

40 

35 

-T- 

8 

76 

76 

— 

7 

60 

60 

— 

No. 

1  pièce 

10  pièc. 

1632 

Trocarts  pour  ponctions  de  la  vessie  à 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

double  canule  et  sonde . 

11 

26 

90 

1633 

id.  à  4  canules,  mod.  Southey  en  boîte 
d’ivoire,  servant  en  cas  d’hydropisie 
de  la  peau . . 

10 

80 

1634 

Canules  servant  en  cas  d’hydropisie  de 
la  peau  p.  faire  sortir  l’humeur,  m.  Bock 

1 

90 

16 

1635 

id.  servant  au  drainage,  avec  sonde 
mod.  Chassaignac  droits . 

9 

40 

75 

_ 

1636 

id.  id.  courbes . 

10 

80 

1637 

id.  pour  l’ovariotomie,  m.Tompson, 
en  3  épaisseurs  . . 

10 

_ 

80 

_ 

1638 

id.  mod.  Mathieu  .  . . 

12 

60 

100 

1639 

Nouveauté  \  p.  l’ovariotomie,  m.  Spencer 
“Wells  (dernier  perfectionnement)  .  . 

36 

_ 

280 

. 

1640 

id.  pour  ponctions  pleurétiques 
a.  1  tuyau  de  décharge,  mod.  Goldtamer 

6 

90 

55 

*1641 

id.  avec  2  tuyaux  de  décharge  avec 
robinet,  mod.  Kaschimura . 

9 

40 

76 

1642 

id.  mod.  Frantzel  . . 

16 

65 

125 

1643 

id.  pourla  thoracocenthèse,  m.Aufrecht 

25 

— 

226 

*1644 

id.  avec  2  robinets,  mod.  Billrolh  .  . 

12 

60 

100 

1645 

id.  id.  ovale  mod.  Kussmaul 

13 

75 

116 

90 

*1646 

id.  en  4  épaisseurs  à  manche  d’ébène 
avec  douüle  de  capot . 

11 

26 

72 

1647 

id.  id.  id.  à  manche  de  celluloïd 

12 

60 

100 

1648 

id.  en  boîte  métallique  guillochée  pour 
trousses  de  poche . 

50 

100 

*1649 

id.  trocarts  d’aspiration,  m.  Dieulafoy, 

. 

à  2  broches  et  robinet  de  fermeture  . 

10  65 

86 

— 

Les  trocarts  sont  fournis  sur  demande  à  douilles  en  argent  à 

,  des  prix  proportionnément  augmentés. 


Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 
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/  ^/  /  //  //^//'/ 


Ko.  1676 


No. 

. 

1  pièce 

lOpièo. 

No, 

1660 

Tympa<ns  artificiels,  modèle  Toynbée,  en 

Fr. 

c. 

Fr. 

0, 

*1685 

caoutchonc  à  baguettes  en  argent  .  ; 

1 

— 

8 

- 

1651 

Pincettes,  â  introduire  des  tympans  ar- 

txfî-GlOlS  •  •• 

4 

40 

35 

— 

*1686 

*1653 

Compte-gouttes,  bout  en  verre,  à  coiffe 

en  caoutchonc  breveté . 

,  - 

25! 

1 

90 

1687 

*1653 

id.  id.  à  petite  poire  rouge  .  .  • 

— 

60 

4 

60 

1654 

id.  pipette  taillée  en  émoulant  et  coiffe 

1688 

en  caoutchouc  breveté  .  ,  .  .  .  . 

~ 

86 

6 

60 

1655 

Pipettes  pour  le  larynx,  mod.  Storch 

4 

40 

35 

— 

*1689 

1^56 

id.  -  -  '  '  i  -  Both 

6 

26 

bO 

— 

1657 

Tubes  doubles,  sans  robinet .  .  .  .  . 

,  1 

7 

60 

1658 

id.  id.  avec  -  . 

6 

70 

45 

•7— 

1659 

Pointes  de  tupélo  massives  ..... 

1 

— 

7 

60 

1660 

id.  '  creuses  ,  .  ,  . 

1 

10 

8 

50 

1661 

Seringues  unîrerselles,cylindres  de  verre 

*1690 

à  garnit,  eu  caoutchouc  durcietàSoanu- 

les  différentes,  capacité  d’environ  16  gr. 

6 

— 

40 

— 

*1663 

id.  id.  capacité  d’environ  20  gr. 

6 

25 

50 

— 

*1691 

*1663 

Aiguilles  de  ligature  à  manche  d’ébène 

modèle  Cooper  ....  - . 

2 

20 

18 

75 

*1693 

1664 

id,  -modèle  Langenbeck  .  .  .  ..  .  . 

2 

60 

21 

26 

1665 

id.  -  Dechump,  aiguës  ou  mousses 

pour  le  côté  droit  ou  gauche  .... 

2 

60 

21 

26 

1693 

1666 

id,  à  applique  et  anneau  à  fixer  .  . 

2 

20 

18 

75 

1667 

i^.  id.  avec  coulisse  id.  .  . 

3 

76 

31 

90 

JE^auteuils  d’exploration,  tables  pour 

opérations  à,  dispositions  spéciales. 

*1694 

1^68 

Flacons  à  épreuves  d’urine ,  modèle 

Heller  avec  cylindre . 

2 

20 

20 

— 

*1695 

1669 

.  id.  modèle  Heller  à  poids  spécifique  , 

2 

35 

21 

25 

1670 

id.  modèle  Yogel  à  2  bobines  .  .  . 

4 

20 

34 

40 

F.  aussi  Instruments  p.  l’analyse  de  l’urine. 

1671 

Erinaux  en.  verre,  pour  hommes  .  . 

1 

25 

10 

— 

*1673 

id.  en  verre,  pour  hommes,  à  soupape 

1696 

en  caoutchouc . 

2 

80 

22 

60 

1673 

id,  id.  pour  femmes  1 .....  . 

1-26 

10 

— 

1674 

id.  en  caoutchouc  gris,  pour  hommes  . 

5140 

42 

1697 

*1675 

id,  -  -  -  -  femmes  . 

6  90 

47 

60 

1698 

*1676 

id,  en  papier  mâché,  pour  hommes!.  . 

3;75 

80 

— ■ 

1699 

1677 

Soupapes  d’urinanx  pour  uriuaux  en 

verre,  pour  hommes . 

1,60 

12 

60 

1  «  MV 

*1678 

Urinaux  de  voyage  en  caoutchouc  breveté 

à  écrous  de  caoutch.  durci,  p,  hommes. 

5 

40 

— 

1679 

id.  à  écrous  de  fer  blanc . 

3  15 

26 

■—  ' 

*1680 

id.  en  caoutchonc  breveté  à.  bouchon 

dé  liège,  pour  femm'es  .  .  .  .  . 

6  26 

60 

— 

1681 

Urinaux  pour  hommes,  en  caoutchouc 

1701 

breveté,  à  partie  supérieure  ordinaire 

avec  bandage,  de  sangle . 

10 

80 

_ 

1683 

id.  id.  avec  bandage  de  caoutchouc 

10 

65] 

85 

— 

1683 

id.  partie  supérieure  avec  anneau  à  air 

et  bandage  ue  sangle .  .  .  .  .  .  ... 

11 

26 

90 

*1684 

id,  -  -  et  bandage  de  caoutchouc 

11 

90 

96 

_ 

TJrinaux  pour  hommes  en  caoutchouc 
breveté,  partie  supérieure  h  scroton  et 
bandage  en  caoutcbouc  ...... 

id.  partie  sirpérieure  avec  suspensoir 
et  bandage  de  sangle .  .  ...  .  . 

id.  avec  flacon,  tuyau  et  bandage,  ser¬ 
vant  jour  et  nuit . . 

id.  servant  la  nuit,  à  fond  plat  et  ban- 
■  dage  en  caoutchouc 
id.  Entonnoir  pour  le  pénis  avec 
bandage  et  tuyau  de  1  mètre  de  lon¬ 
gueur  à  l’usage  nocturne  .  . 


pièce 

lO  p 

ièo. 

Fr. 

c. 

Fr, 

Ç. 

11 

25 

90 

— 

11 

90 

95 

— 

12 

50 

100 

— 

12 

60 

too 

— 

5 

70 

46 

— 

Tous  ces  urineaus  sont  fournis  à  flacon  coutt  ou  long. 


Urineanx  pour  femmes  en  caoutchouc 
breveté  à  partie  supérieure  ovale,  avec 
bandage  en  caoutchouc  ...... 

idv  avec  anneau  à  air  et  bandage  en 

caoutchouc . 

JSTouveauté.  Urineaux  pour  femmes, 
nouveau  modèle  avec  bandage  à  débou¬ 
tonner  . . .  . 

id.  à  fond  étroit  plat,  àl’usage  nocturne 


10 

65 

85 

11 

25 

90 

13 

16 

106 

13 

15 

106 

No.  1690 — 1693  seulement  à  , flacon  court. 


Appareil  de  chauffage  pour  cataplasmes 
avec  lampe  à  esprit-de-vin  .... 

Moines  en  caoutchouc  avec  anse 

Grandeur  :  cm  16-|-25  20-{--31  25-f-35 


+  1,  f  1  pièce  Fr.  6.90  10.—  '13.76 

en  caoutchouc  gris 


revêtis  de  peluche 


/  1  pièce  Fr.lO. —  13.16  16.90 
\  10  pièces  -  80. —  106. —  136.— 


10.—  11.90 
80.—  95,— 

Moines  en  zinc,  ovales  l^èce Fr.  8.75,  10  p. Fr.  70. — 
id,  en  laiton,  -  1  -  -  11.90,  10-  ■  -  95. — 

Seringues  vulnéraires,  cylindre  en  verre  à  garniture 
de  caoutchouc  durci,  tige  métallique  avec  anneau, 
canules'  vulnéraires 

Capacité  de  gr.  20  30  50  70  100  150 


1  pièce  Fr.-  3.76  6.—  7.60  10.—  12.60  16.— 


10,.  pièces  Fr.  80.—  40.-^  60.—  80.—  100.— .120;— 
Seringues  vulnéraires^  cylindre  en  verre  avec  g^arni- 
ture  en  métal  nioïele  et  canules  vulnôraireà  - 
Capacité  de  gr,  60  70  100  150 

1  pièce  Fr.  9.40 


11.90 


14.40 


16.90 


10  pièces  Fr,  76. 


116.- 


Eni-gros.  —  Spécialité:  Articles  hygiénique.  —  Exportation. 


No.  1663 


No.  1602 


i 


/ 


f 


l 

f 

ï 

[ 

î" 

t- 


1702 


1708 


1704 


1705 

1706 

1707 

1708 
170» 
1710 


*1711 

•1712 

•1718 

1714 

1715 

*1716 

•1717 


Seringues  vulnéraires,  tout  en  caoutchouc  durci  à 
püon  annulaire  et  canules  vulnéraires 
Capacité  de  20  30  50  75  100  150 

1  pièôrîŸr~4r2Ô  7786  9.1Ô  10.35 

10  pièc.  Fr.  32.60  42.50  52.50  62.50  72.60  82.60 

Seringues  vulnéraires  tout  en  métal  de  qualité  Supér¬ 
ieure  nickelé,  à  pilon  annulaire  et  canules  vulnéraires 
Cap.  de  gr.  80  60  70  100  160 

1  piêc.  Fr.  8.20  9.40  10.65  12.60  14.40 

10  pièc.  Fr.  65.—  76.—  85.—  100.—  116.— 

Les  semigues  ci-dessus  énumérés  sont 
toutes  entendues  avec  1  canule  pour  plaie, 
d’autres  canules  en  n’importe  quelle  forme 
coûtent  en  pins  en  caoutchouc  durci 

id.  on  métal  nickelé 

Seringnes  valnéraires  pour  irrigateurs 

en  verre . 

id.  en  caoutchouc  gris . 

id.  en  celluloïd . 

id.  en  caoutchonc  breveté  .  ... 

Brosses  à  dents  en  caoutchouc  avec 
manche  d’os  ......... 

Instruments  de  dentiste: 

DavierS)  modèle  allemand,  droits  . 
id,  - 1-  -  courbes 

id.  modèle  anglais  à  fermeture  fraisée 
(modèle  le  plus  usuel)  .... 

id.  '  modèle  américain  à  [fermeture 

passée  à  travers . 

id.  modèle  anglais  forme  de  baïon¬ 
nette,  pour  les  racines  .  .  . 
id.  Pinces,  modèle  anglais  .  .  . 
id.  Pinces  universelles,  m.  américain 


1  pièce 

lO  pièo 

pï: 

c. 

Fr. 

c. 

65 

6 

— 

1 

— 

7 

60 

26 

2 

35 

2 

60 

65 

,  6 

— 

— 

35 

2 

50 

1 

90 

16 

— 

8 

76 

31 

90 

4 

40 

37 

50 

8 

2(î 

68 

75 

9 

J 

81 

25 

9 

10 

77 

60 

9 

40 

81 

25 

9140 

81 

26 

1718 

171» 

•1720 

1721 

•1722 

1728 

1724 

•1726 

•1726 

1727 

1728 

1729 

1730 

1731 

1732 
•1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

•1738 

*173» 


Instruments  de  dentiste: 

Tircdeuts  à  manche,  4  crochets  y  com¬ 
pris,  droits  à  vis  .  . . 

id.  courbes,  à  vis . 

id.  -  à  ressort . 

Pélicans  à  part  ,  . . 

Élévateurs  (pieds-de-chèvre)  ordinaires' 
id.  m.  américain,  à  manche  octogone 
Limes  à  cornes  (limes  à  séparer  les 
dents)  en  10  grandeurs  .... 
Sondes  do  dentiste,  en  9  modèles  .  . 
Instruments  dentifrices  à  manche  mé¬ 
tallique  en  12  modèles  différents  . 
Instruments  de  plombage  à  manche 
d’acier,  en  12  modèle  différents  , 
Étampons  à  main  avec  manche  d’acier, 

en  74  modèles . 

Excavateurs  à  manche  d’acier,  octo¬ 
gones  en  26  modèles  différents  .  . 
Biflards  à  main  en  manche  d’acier, 
octogones_^,  en  24  modèle  différents 
Couteaux  à  émail  en  manche  d’ébène 
octogone  en  12  modèle 
Pinces  dentaires  droites,  15  cm  de  long, 

id.  en  forme  de  coude . 

Déchaussoir  s  à  manche  d’ébène  o  d.mét 
id.  à  applique  et  anneau  à  fixer  .  . 
Seringues  dentaires,  cylindres  en  verre 
à  garniture  métallique  nickelée  . 
id,  cylindres  en  verre  avec  garniture 
de  caoutchouc  durci  .  .  .  .  j 
id.  poire  à  canule  en  caoutch.  durci 
Seringue  p’our  fistules  dentaires  tout 
en  caoutchouc  durci,  à  2  canules  . 


1  pièce 

10  pièc. 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

6 

25 

63 

16 

7 

20 

61 

26 

ip 

— 

85 

— 

66 

6 

40 

1 

90 

16 

90 

3 

40 

29 

40 

66 

6 

40 

1 

10 

9 

10 

1 

90 

16 

36 

2 

— 

17 

— 

1 

90 

16 

35 

1 

— 

8 

20 

1 

— 

8 

20 

2 

80 

23 

75 

2 

2o: 

18 

15 

2 

701 

22 

60 

1 

90 

16 

90 

2 

60 

21 

90 

6 

90 

55 

• 

6 

— 

40 

— 

1 

90 

16 

— 

2 

60 

20 

— 

Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 


No.  1686 


B.  B.  Câsgei,  fabrique  d^artioles  en  caoutchouc,  Francfort 


t 


No.  1767 


No.  1764 


No.  1769 


No.  1768 


No.  1738 


l  pièce 

Fr. 

c. 

2 

60 

3 

76 

4 

40 

6 

— 

23 

75 

62 

50 

7 

20 

8 

20 

9 

10 

10 

351 

No. 


1740 

*1741 

1743 

1743 

1744 

1745 


1746 


1747 

1748 

1749 


Instruments  de  dentiste: 

Rêflectenrs  p.  l’explpratîon  des  dents 
ronds  on  ovales  a.  manche  d’ébène 
id.  ovales  à  manche  d’ivoire  joints 

à  rotule  . . 

id.  ovales  avec  charnière  à  rabattre 
Seringue  pour  l’injection  de  cocaïne  à 
2  canules  en  étui  ...... 

Trousses  dentaires  complètes  contenant  : 
1  tiredent  à  4  crochets,  1  élévateur,  Ipince 
droite,  1  pince  courbe,  1  lime  à  cornes 
Trousses  dentaires  complètes  contenant  : 
7pinces  anglaises  No.  1713,_  Ipince  p.  les 
racines  supérieures  et  1  pince  pour  les 
racines  inferieures,  1  piace_  p.  les_  dents 
molaires  supérieures  de  droite,  Ipince  p. 
les  dents  molaires  supérieures  de,  gauche, 
1  pince  pour  les  dents  molaires  infé¬ 
rieures,  1  pince  pour  les  dents  incisives 
supérieures  et  inférieures  .  .  complet 
Sac«  vides  à  trousses  dentaires  à  rouler 
avec  courroies  de  fermeture  p.  6  pinces 
dentaires  .  .  .  .  .  ...  .  .  . 
id.  pour  8  pinces  dentaires  .  •  •  • 
id. ,  —  10  " 

id.  ■■  12  **  —  y  ....  . 


20 

30 

35 

40 


203 


lüpiéc. 


61 

69 

66 

87 


c. 


15 


25 

40 

90 

60 


Cautères  pour  les  dents  voir  appareils  Paquelin. 


Il  est  impossible  d’énumérer  dans  ce  catalogue  les 
modèles  nombreux  de  pinces,  excavateurs,  fraiseurs, 
étampons  etc.  je  prie  donc,  d’indiquer  dans  les  com¬ 
mandes  de  ces  articles  exactement  le  modèle  désiré, 
pour  en  faciliter  la  fourniture. 


1750 

Colliers  de  dentition  .  .  .  .  .  .  . 

1 

25 

10 

1751 

Mastic  dentaire  de  gutta  percha  blanc 

ou  rose  en  petits  bâtons . 

40 

3 

*1753 

Pieds  d’étain  (bouts  à  douches)  .  .  . 

— 

46 

3 

60 


No. 


1753 

1754 

1755 

1756 

1757 


'1758 

1759 

1760 

1761 
1763 

1763 


*1764 

1765 

1766 
*1767 

1768 

*1769 

1770 

1771 

1773 

1773 

1774 

1775 


l  pièce 

lOpîèc. 

Forceps  : 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

Forceps,,  m.  Naegele  grands  ou  petits 

25 

— 

212 

50 

id.  -  Busch  _  _  _ 

26 

— 

212 

60 

id.  -  Martin  -  -  - 

26 

26 

224 

15 

id.  -  Spiégelberg 

26 

— 

212 

60 

id.  à  tirage  d’essieu,  modèle  Breas  . 

45 

— 

S82 

1 

50 

■ 

Les  forceps  sont  fournis  aussi  à  manche  métallique 

antiseptique. 

Pulvérisateurs  compl.  avec  soufflerie  et 

flacons  en  carton  à  petit  tube  en  caout- 

chouc  durci . 

2 

60 

20 

- r 

id.  à  tube  moyen  en  caoutchouc  durci 

3 

16 

26 

90 

id.  -  '  -  grand  - 

4 

20 

34 

40 

id.  -  -  mince  nasal,  mod.  Troeltsch 

(pour  solutions  de  pierre-infernale) .  . 

.5 

40 

42 

40 

id.  à  tube  en  caoutchouc  durci  et 

manche  longueur  d’environ  86  cm,  tu- 

> 

yau  modèle  StruCk . 

9 

40 

75 

—  , 

•  id.  modèle  Frankel  à  tube  en  métal 

nickelé  .........  grands 

5 

40 

45 

— 

id.  '  id.  id.  moyens 

4 

70 

37 

50 

id.  id.  et  abaisse-langue 

5 

70 

46 

— 

id.  pour  la  gorge  avec  abaisse-langue 

et  flacon  demi-rond . 

6 

90 

65 

_ 

id.  modèle  Troeltsch  avec  tube  métal- 

lique  long,  pour  le  nez . . 

6 

— 

40 

— 

id.  id.  id.  pulvérisant  vers  le  de- 

vaut  et  latéralement,  à  douille  tournante 

7 

60 

60 

- . 

id.  modèle  Eichardson,  avec  3  allonges 

10 

— 

80 

id.  -  Lister  -  - 

8 

20 

66 

—  ■ 

Tubes  pour  pulvérisateurs  en  caout- 

■ 

chouc  durci  .  .  .  .  .  .  .  grands 

1 

60 

12 

60 

id.  id.  .  .  .  .  .  .  .  .  moyens 

1 

26, 

10 

id.  id . petits 

1 

— 

7 

60 

Vaporateurs  de  phénol . 

45 

En -gros.  —  Spécialité:  Articles  hygiénique.  —  Exportation. 


No. 


1776 

1777 

1778 


étoffes;  à  pansement. 

Ouates, bandes, gazes,  catgut, fll  de  soie  à 
coudre,  attelles,eaisses  de  sauvetage  etc. 

Tous  les  objets  nécessaire  P .  ambulances,  so¬ 
ciétés  de  sauvetage,  sociétés  Samaritaines  etc. 

A.  Ouates  à  pansement. 

Ouate  hémostatique. 

Ouate  à  perchlorure  de  fer  en  paquets 

de  1  Küo 

id.  en  paquets  de  260  gr. 

id.  dans  1  flacon  .  .  . 


1  paq. 

tOpaq 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

10 

87 

50 

2 

80 

25 

— 

46 

3 

75 

Nouveauté!  Ouate  de  Penghawar-Djambi  préparée  selon  la 
prescription  du  Prof.  Michelson. 

Mr.  le  Prof.  Dr.  Mikuliez  en  rapporte  ce  que  voici: 

„En  cas  de  saignements  parencnymateux  et  de  saignements 
artériels  moins  forts  la  ouate  de  Penghawar-I^ambi  exerce  une 
ation  aussi  prompte,  que  le  simple  Penghawar-Djambi  lui-même , 
mais  elle  se  distingue  de  celui-ci  par  ce  qu’on  peut  en  faire  des 
tampons  de  n’importe  quelle  forme  et  grandeur,  tampons,  qui 
plus  tard  se  détachent  en  entier  de  la  place,  sans  s’y  joindre, 
comme  cela  se  fait  avec  le  penghawar  pur.  La  ouate  de  Djambi 
me  semble  particulièrement  utile  avec  riodoforme.“ 


1779 

NouveautéX  Ouate  de  Penghawar- 
Djambî  (hémostatique) 
en  paquets  de  1  Küo  .  .  .  .  . 

13 

75 

123 

25 

1780 

-  500  grammes  ;  .  .  . 

7 

70 

65 

1781 

-  -  -  250  -  . 

3 

76 

34 

40 

1783 

-  100  -  . 

1 

60 

14 

05 

1783 

Nouveauté,  Ouate  de  Penghawar- 
Djambi  avec  10%  d’iodoforme 

en  paquets  de  1  Küo . 

25 

226 

1784 

-  600  grammes  .... 

12 

60 

112 

60 

1785 

-  250  -  . 

6 

60 

59 

10 

1786 

-  100  -  ....'. 

2 

60 

22 

50 

1787 

CotOu  à  acide  borique  5o/o 
en  paquets  de  1  Küo . 

8 

40 

66 

1788 

-  -  -  600  grammes  .... 

4 

26 

33 

76 

1789 

-  260  -  ..... 

2 

20 

17 

50 

1790 

-  100  -  . 

1 

— 

7 

50 

1791 

Coton  à  acide  pbénique  5% 

en  paquets  de  1  Küo  ...... 

6 

> _ 

48 

16 

1793 

-  -  -  500  grammes  .... 

3 

— 

24 

1793 

-  260  -  . 

1 

60 

12 

50 

1794 

-  100  -  . 

— 

— 

6 

70 

1795 

-  60  -  les  100  paquets 

28 

16 

— 

— 

1796 

-  26  -  -  100  - 

16 

— 

— 

— 

1797 

Coton  à  acide  pbénique  lO^lo 
en  paquets  de  1  Küo  . . 

7 

30 

68 

_ 

1798 

-  600  grammes  .... 

3 

65 

29 

— 

1799 

-  -  250  -  . 

1 

90 

15 

— 

1800 

-  100  -  . 

— 

— 

8 

20 

1801 

-  -  60  -  les  100  paquets 

33 

76 

— 

— 

1803 

-  26  -  -  100 

17 

85 

— 

— 

1803 

Coton  à  charpie  préparée  selon  la  pre¬ 
scription  du  Prof,  de  Bruns,  en  ballots 
.  de  100  Kilos,  première  qualité  .  .  . 

258 

76 

1804 

deuxième  -  ... 

242 

50 

— 

— 

'  1805 

en  paquets  de  i  Küo . 

a 

40 

31 

25 

1806 

-  600  gramines  .... 

1 

75 

15 

95 

■  1807 

-  -  -  260  -  . 

1 

— 

8 

45 

1808 

-  100  -  ...... 

75 

No. 

1  paq. 

10  paq. 

Coton  à  charpie  du  Prof,  de  Bruns 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

1809 

les  100  paquets  1  Kilo  Fr.  2“6. — 

1810 

-  100  -  500  gr.  -  147.50 

1811 

-  100  -  260  -  -  77.60 

1813 

-  100  -  100  -  -  33.16 

1813 

-  100  -  60  -  -  17.50 

1814 

-  100  -  26  -  -  9.40 

1815 

Coton  à  cocaïne  3%  en  petits  flacons  de 

2  grammes . 

— 

60 

4 

60 

Coton  à  iodoforme  5% 

1816 

en  paquets  de  1  Klo  , . . 

11 

60 

106 

25 

1817 

-  -  -  600  grammes  .... 

6 

90 

63 

16 

1818 

“  “  ”  250  -  ..... 

3 

— 

27 

— 

1819 

-  100  -  . 

1 

26 

1?- 

25 

Coton  à  iodoform  10% 

1830 

en  paquets  de  1  Kilo . 

15 

— 

136 

— 

1831 

-  -  -  600  grammes  .... 

7 

60 

67 

50 

1833 

-  250  -  . 

3 

86 

34 

40 

1833 

-  100  -  . 

1 

60 

14 

05 

1834 

Ouate  d’embourrure,  non  coUée,  en 

paquets  de  1  Küo . 

3 

16 

29 

40 

Nouveauté:  Cotou  à  pyoetauiu.  Le  pyoctanin  découvert 
dernièrement  par  le  Prof.  Dr.  Stilling  est  un  antiseptique  de 
premier  ordre,  non  seulement  effectuant  la  destruction  de  matières 
infectantes,  mais  guérissant  aussi  des  inflammations  existantes, 
et  avant  tout  de^ suppurations  de  plaies  et  abcès.  Ce  qui  rend  le 
pyoctanin  particulièrement  apte  au  traitement  vulnéraire,  c’est 
qu’elle  est  inodore  et  d’une  innocuité  absolue.  Jusqu’à  présent 
il  y  a  2  sortes  de  pyoctanin  se  trouvant  au  marché  :  le  pyocta- 
ninum  coeruleum  (pyoctanin  bleu)  et  le  pyoctaninum  aureum 
(pyoctanin  jaune).  Celui-là  s’emploie  de  préférence  pour  des  buts 
chirurgiques,  celui-ci  principalement  à  des  buts  opnthalmiques. 


1835 

Nouveauté,  Coton  à  pyoctanin  l^/oo 
bleu  en  paquets  de  1  Kilo  .... 

10 

75 

96 

76 

1836 

-  600  grammes  .  . 

5 

60 

48 

35 

1837 

-  260  -  ... 

2 

761 

24 

75 

1838 

-  100  -  ... 

1 

20 

10 

70 

1839 

Nouveauté.  Coton  à  pyoctanin  1%q 
jaune  en  paquets  de  1  Kilo  .  .  . 

14 

26 

128 

26 

1830 

-  -  600  grammes  .  . 

'  7 

30 

66 

25 

1831 

-  260  - 

3 

70 

33 

20 

1833 

-  100  -  .  . 

1 

50 

12 

25 

1833 

Coton  salicylique  4% 
en  paquets  de  1  Küo  .  ..... 

6 

75 

66 

20 

1834 

-  -  -  600  grammes  .... 

3 

46 

27 

50 

1835 

-  -  -  260  -  . 

1 

75 

16 

— 

1836 

-  100  -  . 

— 

— 

6 

60 

1837 

-  -  -  60  -  les  100  paquets 

29 

40 

— 

— 

1838 

-  26  -  -  100  - 

15 

65 

— 

— 

1839 

Coton  salicylique  10% 

en  paquets  de  1  Kilo . 

9 

40 

84 

40 

1840 

-  600  grammes  .... 

4 

76 

42 

75 

1841 

-  250  -  . 

2 

60 

22 

60 

1843 

-  -  100  -  . 

1 

10 

9 

60 

1843 

Coton  à  sublimé  selon  la  prescription  du 
Prof,  de  Bergmann 

en  paquets  de  1  Küo . 

6 

70 

46 

90 

1844 

-  -  -  600  grammes  .... 

2 

95 

23 

25 

1845 

-  260  -  . 

1 

60 

12 

60 

1846 

-  100  -  ..... 

— » 

5 

66 

Adresse  télégraphique:  Casseli,  Frankfurtmain. 


B.  B.  Casse),  fabrique  d’articles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


Pinces  de  plombage  pour  plomber  les  fioles,  meilleur-marché  que  la  cire-à-cacheter. 


A.  Pour  l’usage  avec  une  seule  main,  servant  au  plombage  rapide 
de  boîtes  à  lait  et  autres,  de  paquets  de  café,  thé  et  iChocolat  etc. 

No. 000 longueur  de  160mm  diam.  du  poinçonSmm  .^^12.50)  deux  poinçons 

-  00  -  -  200  -  -  -  -  10  -  -  16. —  /d’acier non gra- 

-  0  -  230  -  -  -  -  12  -  -  17.60 1  vés  y  compris. 

B.  Pour  l’usage  avec  2  mains. 


No . . 

1 

2 

3 

4» 

6 

Longueur  . 

260 

310 

380 

380 

380  mm 

Diamètre  du  poinçon  . 

14 

16 

18 

18 

20  mm 

Prix . Fr. 

21.25 

26.— 

30.— 

60.- 

37.60 

No . 

Le  Küo  à  environ 
Le  Küo  à .  .  .  . 


•)  No.  4  avec  date  à  changer,  consistant  en  12  types  indiquant  les 
mois  et  31  types  indiquant  les  jours. 

Flomhoirs  pour  les  pinces  sus-dites. 

.  .  .  000  00 


.0 

275 


60  pièces 


. Fr.  2.16  1.60  1.40  1.—  —.90 

Gravure  à  20  c.  par  lettre,  poinçon  d’acier  à  50  c.  la  pièce. 


—.90  —.90 


46 


No. 


1847 

1848 


1849 

1850 

1851 


1853 

1853 

1854 


1855 

1856 


1857 

1858 

1859 

1860 
1861 


1863 
1868 

1864 


1865 

1866 

1867 

1868 
1869 


1870 

1871 
1878 


1878 

1874 


1875 

1876 

1877 


1878 

1879 

1880 


1881 

1883 

1883 


1884 


1886 


1887 

1888 
1889 


B.  B.  Çassel,  fabrique  d'artiele»  en  oaoutebbuo,  Francfort  «/m. 


'ï'v  • 


Coton  à  $é<m  la,  pr&scriptim  du 

Prof,  de  Bergmann 

en  paquets  de  50  gr,  les  100  paquets 
-  -  ~  25  -  -  100  - 
Tontlsse  ligneuse  à  sublimé  selon  la 
prescription  du  Dr.  Walcher 
en  paquets  de  1  Kilo  . 

-  600  gr . . 

^  '  -  ■  -  260  -  ...... 

Ouate  de  tontîsse  ligneuse  à  sublimé^ 
selon  la  prescription  du  Dr.  "Waleher 
en  paquets  de  1  Kilo  ,  .  '  .  .  .  . 

-  -  -  eoogr,  ......  . 

-  250  -  ...... 

Tablettes  de  ouate,  collées  en  feuilles 

les  10  tablettes ...  .  ...  .  .  . 

"  100  ^ 


1890 

1891 
1893 


1893 

1894 


1895 

1896 


1897 

1898 

1899 


1900 

1901 
1903 

1903 

1904 


B.  Jute  à  pansement. 

Jute  phénîquée  5%  (i^ion  cardée) 

en  paquets  à  1  Kilo  ....... 

Jute  sallcylique  4Plo  cardée'  en  forme 
de  ouate  en  paquets  à  1  Kilo  .... 

Jute  à  sublimé  1/4%  cardée  en  forme 
de  ouate  en  paquets  à  1  Kilo  ...  . 
Jute  à  pausem.,  non  imprégnée,  purifiée 

en  paquets  à  1  Kilo  .  . . 

Jute  à  pansement,  brute,  cardée  en 
forme  de  ouate  en  paquets  à  1  Kilo  . 

C,  Oazes  à  pansement 

fnon  imprégnées). 

Cambrlo  blanchi,  largeur  de  118  cm,  pre¬ 
mière  qualité 

en  pièces  de  40  mètres . 

■.  paquets  de  10  -  ...... 

^  —  6  ...... 

Molleton  d’Hydrophylle,  larg.  d’environ 
116  cm  (à  mailles  seirées) 
en  pièces  de  40 mètres.  .  .  .  .  . 

-  paquets  de  10  -  . . 

— ■  "6.“  ...... 

-  —  1—  ..‘f.  .  :. 

Molleton  d’Hydrophylle,  largeur  de  100cm 
(à  maiUes  larges)  en  pièces  de  40  mètres 
Cazes  à  pausemeut  è  appi^t  double  larg. 
de  116  cm  en  pièces  de  40  mètres  .  . 

en  paquets  de  10  mètres . 

*  ”  —  6—  ..... 
Flanelle,  largeur  de  66  cm 
en  paquets.de  10  mètres  .  .  .  .  . 

-  T  5  "  .  .  .  .  . 

D,  €razes  à  pansem.imprégné©s. 

Gaze  phénîquée  &®/o,  m.  Prof.  Lister 
en  paquets  de  10  mètres  ,  .  .  .  . 

-  :  :  1  -  .... 

Gaze  pbénîquée  10*/o  m.  Prof.  Bruns 
en  paquets  de  10  mètres  .  .  .  . 

-  —  —  6—  ...  . 

"  ■■  —  1—  ...O 

Gaze  à  créollue  10®/o 
en  paquets  de  10  mètres  .... 

-  — '  —  6  —  .... 

—  —  —  1—  .... 

Gaze  à  iodoforme  X0% 
en  paquets  de  10  mètres  .... 

-  -  -  5  ,  “ 

-  “1—  .... 

Gaze  à  Iodoforme  30% 

en  paquets  de  10  mètres  ,  .  ,  . 

-  “  —6'"  ...é. 

-  1  -  .... 

Gaze  à  iodoforme  80% 
en  paquets  de  10  mètr^  i  .  . 

-  —  —  5—  ..  .. 

-  1  -  .... 

)youveauté.Qm.t  àpyoctanîn  je  blettl%o 
en  paquets  de  5  mètres  .  .  .  .  . 

-  -  -  1 

Nou^veauté.  Gaze  à  pyoctanin  jaune  1% 

en  paquets  de  6  mètres  .  .  .  .  . 

Gazq  à  sublimé  m.  Prof,  de  Bergmann 
en  paquets  de  10  mètres  .  .  . 

—,  —  —  6  — 

-  1  -  ^  . 


E.  Tampons. 

en  ouate  à  pansement .  . 

-  salicylique  .  . 
à  iodoforme  .  , 
r  ,  -  à  sublimé .  .  . 

-  tontîsse  ligneuse  ,  , 


1  paq. 


lOpaq, 


Fr. 

0; 

Fr,’ 

0. 

28 

16 

16 

, — 

1 

76 

16 

26 

9 

6 

40 

3 

15 

27 

60 

J 

65 

14 

40 

— . 

8 

20 

6 

40 

— 

— 

2 

75 

25 

— 

4 

70 

42 

20 

4 

16 

37 

50' 

1 

25 

11 

26 

1 

90 

16 

90 

20 

65 

191 

90 

5 

85 

58 

45^ 

3 

16 

28 

15 

9 

40 

87 

50 

2 

65 

23 

16 

1 

45 

12 

60 

. — 

2 

70 

7 

20 

70 

— 

12 

60 

114 

— 

3 

40 

30 

— 

1 

80 

16 

26 

16 

65 

140 

65 

8 

20 

73 

16 

8 

40 

80 

40 

1 

76 

15 

76 

— 

40 

3 

40 

4 

_ 

86 

— 

2 

15 

19 

15 

— 

50 

4 

èO 

5 

46 

2 

66 

22 

36 

— 

60 

5 

15 

6 

25' 

56 

25 

3 

25^ 

29 

26 

— 

70 

6 

26 

8 

72 

4 

10 

85 

95 

— 

96 

7 

90 

10 

60 

94 

60 

6 

25 

46 

60 

1 

15 

12 

16 

4 

70 

42 

20 

1 

/ 

— 

9 

6 

96 

62 

85 

1 

25 

U 

26 

3 

40 

30 

40 

1 

76 

16 

76 

— 

40 

3 

40 

lâOp. 

1000  p. 

6  26 

50 

7  50 

62160 

9 

76 

7 

50, 

62  60 

9 

- 1 

76 

— 

No., 


1965 

1966 


1907 


1908 


1909 


1910 


1911 


1913 

1918 


1914 


1915 


1916 


1917 

1918 

1919 
1930 


■F.  Bandes.,  ^ 

Bandes  de  eambïde,  6  mêfcces  de  longue,  .  j 
6  6  8  10  12  cm  de  largeur  . 


ïbr.  1.60  ÎÆS  2.40  3.—  3.75  la  dizame 

-  14.05  16.60  21.25  16.90  33.15  la  centaine 

Bandes  de  flanelle  d’une  longueur  de  6  mètres  :  , 

6  6  S  10  12  cm  de  largeur 


'Fr. 


-.85  1.—  1.85  1.65 

6.60  8.—  10.65  13.66 

Bandes  de  flanelle,  8  mètres  di 
jambe  supérieure 

6  6  8  10 

2,76" 


1.95  la  pièee  '  '  , 
15.50  les  .10  pèces  ; 
r,  pour  la 


Fr.  1.40  1.70  2.20 

-  11.—  13.60  17.60  .  22.- 

Bandes  de  gaze  à  apprêt  double 
6  6  8  10 


,12  «m^  largeur  ; 
"3,25  la  pièce 


26.50  la  dizame 


12  cm  a©  largenr 


cés; 


Fr.  9.75  11.90  ,14.40  18.15  19.70  les 

-  93.75  109.90  134.40  171.90  187.60  -  1000  -  , 

Bandesde  caoutchouc  élastiq.,  tissées  à  bordure  ouvsaéei 

6  6  7  cm  de  largeur  .  ; 

Fr.  8.20  11.25  10  mètres  de  Ibiiguenr 

-  65.—  80.—  90.—  100  -  -  - 

Bandes  de  molleton  d’hydrophylle 

5  6  8  10  12  cm  de  largeur’ 

Fr.“™  ■"  _ 


9.76  11.90  14.40  18.16  19.70  les  lÔO  pièces  i 
-  93.76  109.40  134.40  171.90  187.60  -  1000  -  i 

Bandes  de  toile  à  bordure  tissée 

4  6  6  7  8  9  10  cm  de  largeur  - 


Fr.  1.—  Ii26  1-60  1.75  S.—  2,25  2,60  tes  10  mètres 

-  8,50  10.66  12.75  14.90  17,— 19,20  21,25  -  100  - 

10  ^0  de  remise  aux  acheteurs  d’au  moins  1000  mètres. 
Bandes  de  tricot,  forme  de tu-ygu,  tîsséesfi  cmde largeur  ' 

10  mètts^  de  longueur  Fr.  2.20  : 
id.  id.  100  -  -  -  -  15.65, 

Bandesde  caoutchouc,  m,  voir  bandes  No.  69-71. 


;  Bandes  ftmprég  nées). 

Bandes  phéniquées,  5  mètres  de  longueur 

5  6  8  10  cm  de  largeur 


Fr.  2.15  2.50  3.20  3,76  la  dizaine 

-19.20  22.50  29.50  ^.75  les  lOD  pièces 

Bandes  de  plâtre,  4  mètres  de  longueur  en  de 

fer  blanc  fermées  hermétiquement 

5 _ 6 _ § _ 10  cm  de  largeur 

la  dizaine 
les  109  pièces 


Fr.  2.60  8.—  i.—  5,- 

-  21.60  '  25.60  45.- 

Appareil  de  pansement  à  plâtre  complet,  contenant: 

1  boîte  de  fer  blanc  arec  6  bandes  4  pîâte»,  3  bandes 
de  flanelle  d’une  largeur  de  6  cm  et  d’une  iongoear 
de  6  mètres,  4  rouleaux  dilatateurs  avec^erçoir, 

2  crochets  avec  corde  à  dilatation,  la  pièce  Fr.  10.66' 

la  dizaine  -  93,75 

H.  Mousse  â,  pansement. 

Mousse  à  pansement  aîd’iiw^  prem.  quai. ,  10Ko,Fr,18.15 
id.  '  id.  5  -  -  9,75 

id.  id.  1  -  -  2,20 

IS^ouveautél  Pâte  de  mousse  eu  tablettes  comprimées, 
selon  la  prescription  du  Dr,  Hagedorn 
10-1-15  15-f-^  20+30  8Q-i-40  40+80  cm 

Fr.  '  3.15  3)16 
-  28.15  28.15 


2.75 

24.75 


2.75 

24.76 


2.60  le  Kilo 
22.50  les  10 Kilos. 


La  pâte  de  mousse  doit  avant  son  application  être  mouillée 
d’eau  ou  d’une  solution  de  sublimé  et  mise  sur  de  la  gaze  à 


mailles  larges  et  après  l’éooulemeut  de  10—20  minutes  la  pâte 
sera  gonflée  en  ,nn  beau  coussin  de  mousse  dense  et  tendre. 


1931 

1933 


1934 

1935 


1936 

1937 

1938 

1939 


1939 

1931 


1933 

1933 


I,  BlTérs. 

Batiste  Bîllro'th  80  cm  de  laig,,  le  mètre 
id.  la  pièce  de  8  mètre .  .  .  .  . 
Lint  d’acide  borique,  selonla prescription 
du  Prof.  Lister,  largeur  d’environ  42  cm 
le  paquet  original  de  1  livre  anglaise  . 

id.  le  paquet  à  1  mètre . 

Pièces  de  linge  triangulaires  selon  la 
prescription  du  Prof,  Esmarch  avec 

dessins  la  dizain©  »  ,  . 

îd.  les  100  pièces 

Bouleanx  dilatateurs,  la  pièce  .  .  . 
id.  la  dizaine 

Jüfouveauté.  Coussinetsdonblesde  ouate 
de  tontisse  ligneuse  sublimée^  servant 
en  cas  4^  gonorrhée  av.@c  bmdes ,  la 
.douzaine  dans  1  carton 
'id.  îd.  id,  10  cartons 

Papier  de  gutta  percha,-  première  quai. 

100  cm  de  Jargeur,  le  mètre 
id.  id.  îd.  '  10  mètres 

îd.  id.  '  très  fort  -1  mètre 

id.  id.  -  -  10  mètres 


Fr. 

cJ 

Fr. 

c. 

315 

— 

20 

— 

— 

'S 

lOp 

39 

aq, 

40 

1 

7 

50 

5 

95 

50 

- - 

60j 

4 

.. 

1 

90 

1 

16 

90 

1 

90 

16 

25 

2 

60 

21 

90 

iS 


En-gros.  —  Spécialité;  Articles  hygiénique,  —  Exportation. 


3 

r 


B.  B.  Cassei,  fabrique  d’^articles  en  oaoutcbouo>  Francfort  s/m. 


No. 

1  paq. 

10  paq. 

1934 

Sparadrap  américan,  20  cm  de  largeur 
en  rouleaux  comprenant  environ 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

le  rôtuean^ 

10 

65 

97 

60 

1935 

id.  id.  id.  le  mètre 

2 

50 

22 

60 

1986 

id.  en  boîtes  de  fer  blanc,  -  -  . 

2 

80 

25 

— 

1937 

id.  'taffetas  d’Angleterre  3  pet.  feuilles 

en  enveloppe,  .  .  les  100  enveloppes 
Nouveauté.  Feutre  ligneux  en  plateaux 

10 

65 

— 

— 

de  46x26  cm 

1938 

mince,  envii’on  20  plateaux  par  Ealo  . 

2 

70 

22' 60 

1939 

moyén  ^  16  -  -  -  . 

2 

45 

20 

— 

1940 

gros  -  10  -  ■  -  _ 

2 

25 

1875 

1941 

Indication  sommaire  des  premiers  soins 

à  administrer  én  cas  d’accidents  par 

Ipioc. 

10  pc. 

le  Dr.  Esmarck  (seulement  en  allemand) 

— 

90 

8  20 

1943 

Civière  démontablop.le  traiisp. de  malades 

75 

— 

— 

1943 

Lint  chimiqnement  pur  (charpie  anglaise), 

Ipaq. 

lOpaq. 

42  cm  de  largeur,  en  paq.  à  1  livre  angl. 

3 

75 

33 

75 

1944 

id.  le  paquet  à  1  métré . 

— 

85 

7 

35 

1945 

Makintosh,  selon  prescription  du  Prof. 

Lister,  115  cm  de  largeur  le  mètre  .  . 

6 

75 

ôi 

75 

1946 

id.  id.  1/2  -  .  . 

3 

- - 

27 

— 

1947 

id.  id.  ^/4  -  .  . 

i;65 

14 

66 

1948 

Scourtin  100  cm  de  largeur  apprêté  d’un 

seul  côté  la  pièce  de  8  mètres  .  .  . 

17  60 

1949 

id.  le  mètre . 

2  50 

1950 

id.  apprêté  de  2  côtés,  la  pièce  de  8  m. 

22  60 

1951 

1953 

id.  -  -  -  -  -  -  1  - 

Nouveauté,  Assiettes  absorptives  en 

3 

16 

tontisse  ligneuse  pour  absorber  rapide¬ 
ment  des  préparations  chimiques,  dia¬ 
mètre  de  14  cm,  les  10  pièces  .  .  . 

3 

15 

25 

_ 

1953 

id.  -  14  -  ,  - 100  -  ... 

1954 

Eponges, éponges  blanchies,  purifiées  pour 
plaies  .  les  10  pièces 

6  30 
60  — 

1955 

id. . . -  100  - 

idi  éponges  phéniq  uées  p .  plaies  les  10  p . 

1956 

12  50 

1957 

id.  id.  -  100 

100 

.  1958 

AigniUcs  de  sûreté  (en  niohelure  bre- 

1  gr. 

10  gr. 

vetée)  grandeur  No.  1  le  gros  .  .  . 

6;  16 

47  76 

1959 

id.  -  -  2  -  -  .  .  . 

6 

60 

62  50 

1960 

id.  •  -  3  -  -  ... 

7 

— 

66 

— 

1961 

id.  -  4  -  -  .  .  . 

9 

70 

77,50 

1963 

id.  en  grandeurs  assorties ,  et  en  cartons 

comprenant  1  douzaine  chacun,  le  gros 

6 

60 

62 

50 

1963 

Préservatifs  en  soie,  selon  la  prescrip- 

tien  du  Prof.  Lister,  largeur  de  58  cm 
le  paquet  de  1  mètre . 

4 

60 

40 

50 

1964 

-  -  1/2  -  . 

2 

40 

21 

25 

1965 

-  *  1/4  . 

K.  Matériel  à  coudre. 

1 

25 

11 

25 

1966 

Catgnt  en  4  Nos.  sur  bobines  en  verre. 

1  flac. 

10  fl. 

en  flacons,  en  Oleum  Juniperi,  acide 
chxomique  ou  sublimé  etc . 

1 

25 

10 

1967 

id.  en  verres  longs  à  bouchons  de 

caoutchouc  en  4  grandeurs  différentes, 
catgut  sur  bobine  à  4  sections  .  .  . 

Nouveauté.  Catgut  à  la  châsse  anti¬ 
septique  du  Di*.  Voemel 
en  3  épaisseurs,  le  flacon . 

4 

15 

32 

50 

1968 

1 

— 

8 

20 

1969 

S  épaisseurs  ensemble  en  1  flacon  .  . 

1 

90 

15  65 

1970 

Soie  à  la  châsse  antiseptique  du  Dr .  V oemel 

8 

20 

en  4  épaisseurs . 

1 

— 

1971 

en  3  épaisseurs  ensemble  en  1  flacon  . 

1 

90 

15 

65 

L’innovatioii  principale  consiste  en  ce  que  le  fil  de  catgut,  saus 
être  retiré  du  liquide  antiseptique  peut  être  déroulé  d’un  bout 
à  l’autre,  sans  s’entortiller.  La  forme  des  châsses  en  verre 
est  commode,  de  sort©  qu’elles  peuvent  être  mises  dans  la 

trousse  à  pansement. 


1973 


197â 

1974 

1975 


Soie  phéniquée  selon  prescription  du 
Prof.  Lister,  sur  petits  Cartons,  10  cm 
de  longueur,  le  carton  ...... 

id.  ^  les  10  cartons  ...... 

Soie  préparée  ià  l’iodoforme  selon  pre¬ 
scription  du  Dr.  Partsch  le  rouleau  . 
id.  les  10  rouleaux  . 

li.  Attelles  pour  fractures. 


85 

6 

90 

— 

95' 

.. 

7 

ÔOj 

1 

<«.  Noummitfjt  Attelles  de  pâte  à  pansement  plastique, 
selon  prescription  du  Dr.  Koch. 

Ce»  atteU  es  exceÙeates  se  distinguent  du  matériel  usuel  par 
ce  qu’elles  sqn.t  plus  légerèset  moins  coûteuses. — De  plus  on  peut 
I.  raccourcir  en  les  découpant  ou  courber  les  attelles  ne 
s’adaptaist  pas, 

.  D.  «î»  ea»  de  factures  compliquées  elles  peuvent  être  munies 
I  de  fenêtefjg.  et 

HT.  on  n’k  pr besoin  de  grandes  collections  d’attelles,  puisque 
danechap  juecas  une  attelle  peut  être  modifiée  ou  bien  arrangée . 


Des  indieat  iorts  pour  construire  soi-même  les  attelles,  sont 
jointes  giatuiïoïaent  à  <^que’ envoi. 


No. 

Ipièc. 

10  pc. 

1976 

Brassard  pour  le  bras  supérieur  .  .  , 

2 

76 

22 

— 

1977 

Attelle  pour  la  jambe  inférieure  .  .  . 

2 

76 

22 

— 

1978 

Attelle  pour  le  pied  . . 

4 

80 

'38 

60 

1979 

Attelle  à,  suspension . 

2 

76 

20 

75 

1986 

Attelle  servant  ©n.  cas  d©  supination  . 

2 

10 

16 

50 

1981 

Attelle  p.  le  radius,  mod.  du  Dr.  Schede 

— 

90 

7 

— 

1983 

Attelle  en  forme  de  pistolet  .... 

— 

90 

7 

— 

1983 

Attelle  Coover  pour  l’avant-bras,  ren- 

forcée  par  du  bois . . 

— 

66 

6 

— 

1984 

id.  id.  renforcée  par  de  l’acier  . 

— 

90 

7 

— 

1985 

Attelle  simple  pour  la  main  avec  paume 

@1X1^0XÔ  •••*•'••  ••  •• 

1 

25 

10 

— 

1986 

id.  avec  demi-paume  ...... 

1 

26 

10 

— 

1987 

Attelle  pour  le  pied  universelle  pour 

fracture  de  la  jambe  inférieure  et  su¬ 
périeure,  pour  dilatation  pour  planum 
incHnatum  etc.  y  compris  le  mécanisme 
préservant  pour  le  côté  droit  et  gauche. 

17 

25 

consistant  en  4  sections  ..... 

20 

166 

1988 

Brassard  universel  interchangeable  pour 

le  côté  droit  et  gauche,  atteÛe-lit  pour 
le  bras  supérieur  gauche  et  droit.  Attelle 
pour  la  main  en  cas  de  fractures  du 
radius  pour  n’importe  quelle  abduction, 
pour  la  supination ,  la  suspension ,  la 
dilatation  an  bras  supérieur  et  l’avant- 
bras,  à  mécanisme  pour  le^mouvement 
des  articulations  sans  faire  sortir  le 
bras  de  l’attelle,  consistant  en  7  parties 

26 

46 

231 

25 

1989 

Pâte  à  pansement  plastique  selon  pre- 

scription  du  Prof.  Bruns  pour  la  cou- 

struction  d’attelles,  grandeur  d’environ 

1  mètre  carré,  le  plateau  ..... 

,  6 

MM 

1990 

id.  les  10  plateaux  .  .  . 

'40 

— 

— 

b.  Attelles  en  bois,  fer  ete. 

I.  Srassards, 

1991 

Brassard  de  résectionpour  rarticulation 

du  coude,  modèle  Langenbeck  .  . 

8 

76 

78 

75 

1993 

Brassard  pour  la  supination  de  la  main, 

6 

25 

62 

60 

1993 

Brassard  pour  fractures  du  radius,  me- 

dèle  Genzmer,  tournant  à  la  jointure 

,7 

20 

64 

70 

1994 

Brassard  à  jointure  de  coude  tournant 

de  droite  on  de  gauche  .  .  .  .  . 

10 

65 

95 

66 

1995 

Brassards  à  arçon  pour  la  résection  de 

la  main,  modèle  Esmarch  .... 

4 '40 

39 

40 

II.  Attelles  pour  la  janibe. 

1996 

Attelle- lit,  modèle  Volkmannj.  .  .  . 

9 

40 

84 

40 

1997 

id.  en  fOr  blanc  émaillé . 

8 

76 

79 

25 

1998 

Appui  traînant  pour  la  jambe  avec 

attelle,  modèle  Voikmann  .... 

15 

120 

.M».  ’ 

1999 

1  garniture  d’attelle,  8  attelles  en  bois 

pour  toutes  les  extrémiités  .... 

10 

66 

96 

66 

c.  Attelles-lits  eu  fil  de  fer  étainé, 

très  estimés  à  cause  de  leur  solidité,  de 

leur  modification  facile  et  do  leurs 
prix  modérés  .  ; . 

3000 

Brassard  droit  . 

2 

80 

22 

50 

3001 

id.  avec  coude  à  droite  ou  à  gauche 

4 

40 

36 

_ 

3003 

,id.  avec  trou  à  la  jointure  .  .  . 

4 

70 

37 

60 

3003 

Manchon  de  support  de  deux  côtés 

3 

75 

33 

75 

3094 

Brassard  à  cliarn.  de  droite  ou  de  gauche 

4 

40 

36 

3005 

Attelle  p .  le  pied  droite ,  60  cm  de  longueur 

4 

40 

35 

- , 

3006 

id.  p.  la  jambe  supérieure  et  inférieure 

M.  Trousses  à  pansement. 

6 

26 

60 

MM 

3007 

Trousses  à  pansement  universelles  pour 

le  premier  traitement  en  cas  d’accidents 
de  tout  genre  . . 

84 

/ 

40 

3008 

Trousses  à  pausement  pour  les  petites 

3009 

exploitations  .  . . 

Trousses  à  pansement  en  bois  fort,  poli. 

9 

,40 

75 

— 

avec  serrure  (modèle  de  meilleure  vente) 

3010 

grandes  . 

59 

50 

-M-  ■ 

moyennes . * 

87 

60 

— 

- - 

3011 

petites  . . 

23 

60 

MM 

3013 

Trousses  à  pansement  p.  exploitations 

rurales,  usines  etc . .  .  . 

66 

26 

..M. 

3013 

Trousses  de  secours  provisoire  pour 

sociétés  industrielles . 

25 

187 

50 

3014 

Grande  trousse  à  pansement antlseptiq. 

p.  les  sociétés  d^ambulance  voloirtaires 

156 

25 

3015 

Trousses  à  pansement  p.  les  premiers 

soins  à  administrer  en  eaS  d’accidents 
et  servant  jusqu’à  l’arrivée  dumédèdn. 
D’après  les  inuications  d©  la  „Société: 

samaritaine  allemande^ . 

60 

1  -  — 

-- 

3016' 

Trousse  à  pansement  de  la  Société  aile- 

mande  dite  ,,A  la  Croix  rouge‘^  .  . 

{856 

26 

-  - - 

3017 

Trousse  à  pansement  duProf.  Dr.  d.Nuss- 

3018 

baum  pour  médeeiiis  de  campagne  .  ., 
Trousse  à  pansement  dite  „Le  premier 

31 

26 

65 

■■ 

secours^*  grandes . 

20 

mm 

3019 

■  anoy©no,©s .  .  . . 

16, 

26 

MM  . 

3030 

petites . '  .  . 

131 

— 

U 


Adresse  téJégraphiqne:  Cassai  i,  Frankfurt  main. 


jdi 


B.  B.  Casse!,  fabrique  d’articles  en  caoutchouc,  Francfort  s/m. 


No.  2ü65 


No.  2041 

Déposé  No.  56241 


No.  2041 
DeposéNo.66241 


No.  2046 


No.  2040 


No. 

Ipièc. 

10  p. 

3031 

Trousses  à  pansement  provisoire  pour 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

les  petites  exploitations  .  .  .  .  . 

6 

26 

50 

— 

3033 

Trousses  à  pansement  provisoire  pour 
usines  de  tout  genre,  modèle  Esmarch, 
en  hoîtes  de  fer  hlanc  ...... 

34 

40 

3033 

Pliarmaeie  marine  selon  les  prescriptions 
de  l’Office  de  santé  impérial 
pour  un  épuipage  de  10  hommes,  sans 
médicaments . 

466 

25 

3034 

id.  avec  médicaments . 

673 

40 

— 

— 

3035 

pour  im  équipage  de  plus  de  10  hommes 
sans  médicaments .  .  .  .  .  . 

665 

65 

_ 

3036 

avec  -  . 

704 

26 

— 

— 

3037 

Pharmacie  et  tronsseà  pansement  pour 
navires  manquant  d’un  médecin,  selon 
prescription  du  Dr.  Alexius  Uhlik  mé¬ 
decin  de  la  marine  impériale  et  royale 
d’Autriche-Hongrie 

581 

25 

2038 

Pharmacie  pour  touristes  en  Afrique  et 
pour  ,  les  établissements  de  commerce 
.  coloniaux,  forme  d’armoire  en  bois, 
munie  de  médicaments,  étoffes  à  panse¬ 
ment  et  ustensiles  médicaux,  drap  ang¬ 
lais  imperméable  à  l’eau,  apte  à  être 
transportée,  prix  d’une  grande  pharmacie 

460 

3039 

deuxième  Candeur . . 

260 

— 

— 

— 

3030 

les  deux  pharmacies  ensemble  (formant 
la  munition  médicale  d’une  grande  ex¬ 
pédition,  de  -sorte  qu’en  cas  d’nne  sé¬ 
paration  de  celle-ci  chaque  section  soit 
munie  d’une  pharmacie) . 

687 

60 

2031 

Grand  coffre  de  sauvetage  p.  chemins 
de  fer  (armoire  à  poulies  et  manches, 
arrangée  au  transport  en  voiture,  pour 
être  portée  suspendue)  ...  .  .  . 

165 

3033 

Trousse  Officier  „Alhertus‘*  pour  les 
sociétés  d’ambulance  volontaires,  mili¬ 
taires  et  civües,  complet  sans  contenu 

43 

76 

— 

— 

L’espace  nous  manquait  pour  énumérer 
les  objets  contenus  dans  les  trousses  àpanse- 
ment  etc,  mats  nous  serons  toujours  prêts, 
à  donner  des  renseignements  respectifs. 


La  cuirasse  do  feutre 

ou  le  corset  de  feutre  plastique. 

C’est  depuis  nomlire  d’années  que  le  corset  de  feutre  sert  de 
pansement  pratique  en  cas  de  scoliose  et  cypliose  et  qu’il 
s’est  le  mieux  éprouvé,  surtout  au  commencement  de  ces 
maladies.  Mais  comme  toutes  les  dispositions,  appareils  etc. 
trouvent  leurs  adversaires,  c’était  le  cas  aussi  pour  la  con¬ 
struction  et  l’emploi  de  corsets  aux  tuts  indiques.  —  Parti¬ 
culièrement  on  trouva  à  redire ,  que  les  corsets  de  feutre  ne 
se  collent  pas  suffisamment  contre  le  corps ,  qu’üs  ne  soient 
pas  d’une  durée  suffisante  etc.  —  défauts,  auxquels  je  crois 
avoir  réussi  à  remédier.  En  ce  qui  concerne  l’adaptation  au 
corps  insuffisante,  celle-ci  a  toujours  pour  cause  le  traitement 
défectueux  du  feutre;  car  si  celùi-ci, est  trempé  d’une  ma¬ 
nière  rationnelle  et  garni  suivant  la  prescription,  on  ne  trou¬ 
vera  rien  à  redire  au  sujet  de  ces  corsets,  ni  relativement  à 
l’adaptation,  ni  à  l’égard  de  leur  solidité  ou  utilité. 

Envoi  gratuit  et  franco  du  mode  d’emploi. 


No. 


3033 

3034 

3035 

3036 

3037 

3038 


N.  Corsets 

en  feutre  fort  de  laine  et  de  poil,  servant  en  cas  de 
scoliose  et  de  cyphose. 


Poitrine 

cm 

Hanche 

cm 

Tqur  de 
dos 

cm 

Hauteur 
du  dos 

cm 

Modèle 
allemand, 
tout  raide 

Fr. 

Mod.  angl. 
hanche 
molle 

Fr. 

60 

46 

66 

80 

9.— 

12.— 

70 

50 

76 

35 

11.26 

15.— 

80 

60 

80 

40 

12.76 

16.60 

85 

70 

90 

46 

13.26 

18.— 

,  Revêtis  de  tojle  à  voiles  .  la  pièce  Fr.  5.76  en  plus 
A  garniture  simple  et  ferme¬ 
ture  à  crochet  ....  la  pièce  Rr.  2.76  en  plus 


Ce  prix-courant  est  édité  en  langue  alle¬ 
mande,  anglaise,  française  et  espagnole. 
Les  traductions  out  été  éxécutées  par  le 
^,Bibliographisches  Bureau^^  Berlin  C, 
Alexander strasse  2, 

Imprimé  à  la  maschine  rotative  de  C.  G-.  Naumann  à  Leipzig. 


En-gros.  —  Spécialité:  Articles  hygiénique.  —  Exportation. 


>4 

9 


Injecteur  du  Prof.  Dr.  Rob.  Koch 


f^î 

corne 

Librarv 


2058 


2057  Nouveau  modèle  avec  échelle  exacte  et  garniture  en  Ruolz  de  première  qualité 

complet  en  étui.  Prix  la  pièce  Pr.  5. — ,  10  pièces  Fr.  43.80 

id.  avec  garniture  en  caoutchouc  durci 

complet  en  étui.  Prix  la  pièce  Fr.  4.40,  10  pièces  Fr.  37.50 

Les  commandes  en  gros  jouissent  d’une  remise  exeeptionelle. 


No.  2057. 

Les  injecteurs  ci-dessus  sont  construits  exactement  selon  la  dernière  modification  dn  modèle,  où  les 
défauts  reprochés  aux  injecteurs  du  premier  modèle  sont  complètement  écartés.  Je  garantis  le  raccord 
des  cylindres  et  des  canules  ainsi  que  la  sûreté  du  fonctionnement. 

2059  Nouveauté!  Injecteurs,  qui  peuvent  être  stérilisés,  stystème  du  Dr.  Stroschein, 

pour  injections  selon  la  méthode  du  Dr.  Koch 
1  pièce  Fr.  3.50,  10  pièces  Fr.  33.80 

2060  Nouveauté!  id.  système  du  Dr.  Mayer  1  „  „  5.65,  10  „  „  50.— 


Dernières  Nouveautés,  arrivées  pendant  la  composition  du  catalogue  présent. 


No. 

1  pièce 

10  pièc. 

*2046 

Appareil  d’exploration  uioyeunant 
l’éclairage  électrique,  système  du 
Dr.  Vohsen  pour  éclairer  les  cavités 

Fr. 

c. 

Fr. 

c. 

facilement  accessible  de  l’homme.  Vr 
l’article  respectif  dans  la  Berl.  Klin. 

"Wochenschr.  1890  No.  12 . ; 

Batterie  de  production  de  la  lumière 

'31 

25 

250 

— 

appartenant  à  l’appareil  précédent,  vr 
No.  716— 716a. 

2047 

Dilatateurs  utérins  en  caoutchouc  durci. 

nouveau  modèle,  chaque  anse  réunissant 
2  pièces ,  Prix  de  1  trousse  à  6  Nos 

65 

doubles . 

10 

— 

— 

Prix  do  10  trousses 

85 

— 

— 

— 

2048 

Seringue  intra-utérine,  système  Ois- 

hausen,  en  caoutchouc  durci,  avec 

douille  protectrice  métallique  et  avec 
longue  canule  métallique  ajourée,  capa- 

8 

75 

70 

cité,  d’environ  5  grammes . 

— 

2049 

Vessie  intra-utérine  en  caoutchouc  durci 

3 

75 

30 

— 

2050 

id.  système  Bozemann 

43 

en  celluloïd,  transparent . 

5 

— 

75 

2051 

Poudrier  pour  iodoforme,  en  verre  avec 

capsule  en  caoutchouc  durci  .... 

1 

90 

15 

— 

2022 

Pulvérisateur  avec  tube  en  caoutchouc 

durci  et  avec  poire  de  nez  pulvérisant 
vers  en  haut,  complet  avec  fl.acon  et 

35 

avec  soufflerie  en  carton . 

4 

40 

2053 

Cônes  eu  feutre  ligneux  filtrant,  rempla- 

çant  le  papier  réactif.  Prix  de  100  pièces 

2 

86 

— 

— 

2054 

Seringues  pour  injection  sons-cntanée 

f 

à  piston  dirigeable,  système  du  Dr. 
Overlach,  complet  avec  garniture  en 

36 

l 

caoutchouc  durci . 

4 

40 

— 

avec  garniture  métallique  et  avec  piston 

6 

65 

47 

— 

*2055 

Corsets  tricotés  en  caoutchouc.  Ils 

sont  extensibles  dans  tontes  les  direc¬ 
tions  admettant  un  mouvement  abso¬ 
lument  libre . 

15 

125 

2056 

Les  mêmes  en  soie . . 

26 

— 

226 

— 

No. 


*^2039 


*^2040 


^2041 


2042 


2043 

2044 

2045 


3Iasqueponr  chloroformisations  etéthé- 
risatioi  s,  modèle  du  Dr.  Schimmelbusch 
Ce  masque  permet  un  prompt  change¬ 
ment  de  la  couverture,  en  y  employant 
n’importe  quelle  étoffe  on  de  la  gaze 
ordinaire.  L’anse  et  le  manche  peuvent 
être  rabattus  de  façon  que  le  masque  peut 
êti-e  porté  commodément  à  la  poche. 

Trousse  complète  pour  chloroformi¬ 
sations  et  éthérisations,  modèle  du 
Dr.  Schimmelbusch  contenant  ;  1  masque 
comme  ci-dessus,  1  bouteille  à  robinet, 

1  fermoir  pour  la  bouche,  1  pince-langue, 
gaze  et  étoffe  imperméable  à  l’eau.  Le 
tout  en  une  boîte  métallique  .... 

Appareil  pour  analyser  l’arine  et  pour 
établir  son  contenu  en  sucre  et  albu¬ 
mine.  Cet  appareil  extrêmement  pra¬ 
tique  consiste  en  une  douille  de  fer 
blanc  fortement  nickelé,  d’une  longueur 
d’environ  16  cm  et  d’une  épaisseur  do  [ 

2  cm,  et  contenant  ,,une  lampe  à  esprit, 

3  flacons  avec  lessive  à  base  de  soude, 
acide  acétique,  une  solution  de  cuivre 
et  un  verre  réactif.  “ 

Cet  appareil  se  met  facilement  à  la 
poche,  permettant  ainsi  une  analyse  de 
rurine  immédiate  chez  le  malade,  ce 
qui  est  particulièrement  agréable  pour 
les  médecins  de  la  campagne. 

Lepoidsd’un  appareil  rempli  ne  s’ élève 
qu’à  100  gr.  Prix,  remplage  y  compris 
Etnl  pour  aiguilles  à  relier,  forme  plate 
et  ronde,en  caoutchouc  durci  avec  verres, 

grand 

moyen 

petit 

FU  à  coudre  et  châsse  de  catgut  avec 
mécanisme  à  sécher  les  fils  et  avec  3 

bobines  de  verre . 

Cet  appareil  est  construit  de  façon,  que 
chaque  fil  peut  êti’e  à  volonté  déroulé  à  p^. 


Fr.l  c. 
816 


1  pièce 


10  pièc. 


Fr.  c. 
68  76 


33  50  284 


70 


260 

2  20: 


90 

50 


40 


22 

17 

16 


68 


50 


65 


60 

60 


75 


4^, 


En  dehors  des  articles  de  chirurgie  indiqués  dans  le  catalogue  actuel  je  fournis  tons  les 

instriimeiitis  et  nstenisils  servant  aux  besoins  vétérinaires  et  ag^ricoles, 

qui  faute  d’espace  ne  pouvaient  pas  être  énumérés  spécialement. 


Ad  res  se  fél  ég  raphi(^u  e 
asseli  Franc fojFtma in 


